Polarisation des impulsions térahertz et développement de l'imagerie par réflexion interne totale pour l'étude d'objets d'intérêt biologique by Wojdyla, Antoine
Polarisation des impulsions te´rahertz et de´veloppement
de l’imagerie par re´flexion interne totale pour l’e´tude
d’objets d’inte´reˆt biologique
Antoine Wojdyla
To cite this version:
Antoine Wojdyla. Polarisation des impulsions te´rahertz et de´veloppement de l’imagerie par
re´flexion interne totale pour l’e´tude d’objets d’inte´reˆt biologique. Optique [physics.optics].
Ecole Polytechnique X, 2011. Franc¸ais. <pastel-00652969>
HAL Id: pastel-00652969
https://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00652969
Submitted on 16 Dec 2011
HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.
L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destine´e au de´poˆt et a` la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publie´s ou non,
e´manant des e´tablissements d’enseignement et de
recherche franc¸ais ou e´trangers, des laboratoires
publics ou prive´s.
THÈSE
présentée pour obtenir le grade de





POLARISATION DES IMPULSIONS TÉRAHERTZ ET
DÉVELOPPEMENT DE L’IMAGERIE PAR RÉFLEXION INTERNE
TOTALE POUR L’ÉTUDE D’OBJETS D’INTÉRÊT BIOLOGIQUE
effectuée au Laboratoire d’Optique et Biosciences
et soutenue publiquement le 17 Novembre 2011
devant le jury composé de :
M. Antonello DE MARTINO, LPICM, Palaiseau Président
Mme Juliette MANGENEY IEF, Orsay Rapporteur
M. Jean-François LAMPIN IEMN, Villeneuve d’Ascq Rapporteur
Mme Marie-Pierre FONTAINE-AUPART ISMO, Orsay Examinateur
M. Robin BOCQUET LCPA, Dunkerque Examinateur
M. Guilhem GALLOT LOB, Palaiseau Directeur de thèse





La thèse a été pour moi une période de joie, autant pour le plaisir que j’ai pu éprouver à exercer
les sciences par la pratique que grâce à la rencontre de personnes formidables avec qui j’ai pu discuter,
débattre, râler et rêver.
Aussi, c’est dans ces lignes que je veux exprimer —librement et sincèrement— ma gratitude à l’égard
de personnes qui me sont chères.
Je veux tout d’abord remercier les membres de mon jury de thèse, Antenello De Martino, Juliette Man-
geney, Jean-François Lampin, Marie-Pierre Fontaine-Aupart et Robin Bocquet, de m’avoir fait l’honneur
de faire partie de mon jury de thèse, mais également pour leur lecture minutieuse du présent manuscrit,
la subtilité de leurs questions et les riches conversations que j’ai pu entretenir avec eux à l’occasion de
conférences.
Un grand merci à Guilhem, mon directeur de thèse qui m’a accueilli de la meilleure façon possible ;
il a su me donner sa confiance tout en sachant très exactement comment me remettre dans le droit
chemin lorsque je divaguais. Merci également à Alexander, qui m’a aidé à faire mes gammes THz, et
dont l’humour acerbe masque si bien la grande générosité.
Je veux remercier tous les membres du Laboratoire d’Optique et Biosciences, avec qui j’ai partagé
trois années formidables et qui me laissent la tête pleine de science et de passion : Jean-Louis Martin
pour son accueil au sein du laboratoire, Jean-Marc, pour la confection les nombreux éléments nécessaires
à la réalisation de mes travaux de thèse (et qui a bien voulu vêtir une casquette d’opticien à quelques
occasions), Xavier et Isabelle pour leur aide tout au long de ma thèse, Rivo pour la révision de quyen,
ainsi qu’à Laure et Christelle qui ont permis que tout se déroule sans accroc aucun.
Merci à Cédric, Marten et Ursula d’avoir fait naître en moi une passion pour le Tirol de nuit.
Pour leurs qualités scientifiques, leur bienveillance et les nombreuses pistes qu’ils m’ont permis de
débroussailler, je veux remercier Adeline, Emmanuel, François, Manuel et Marie-Claire.
Merci à Paul et Silvan, Delphine et Nicolas de m’avoir fait partager les fruits de leur recul sur les
sciences et qui m’ont permis de ne faire attention qu’aux nombreux aspects positifs. Merci à Lucille pour
la reprise du Cinéclob, ainsi qu’aux autres thésards du laboratoire pour leur jovialité : Laura l’italienne
et Laura l’espagnole, Mai-Thu, Markus et Rachid.
Merci à mes collègues de bureau Ivan, Pierre, Stéphane et Thibault pour leur bonne humeur et leur
tolérance quant à mes moments de freestyle. Un très grand Merci à Guillaume, pour ces innombrables
heures passées à discuter de science et de société(s) dans le bureau, en salle de réunion, dans les wagons
de RER et aux tables des bistrots. Je mesure combien son aide a été précieuse pour fixer certaines idées
et pour ouvrir de nouvelles voies.
5
Une thèse en science physique serait très dure à assumer sans financement, et je veux remercier la
Région Ile de France pour m’avoir soutenu durant ma thèse et pour son action salutaire dans le domaine
des sciences.
J’ai durant cette thèse eu l’occasion d’enseigner dans le cadre d’un monitorat à l’IFIPS/Polytech’ Paris-
Sud, grâce à la bienveillance de Patrice de Carné, et j’ai eu l’occasion de collaborer avec Cedric Bernez,
Bruno Viaris et surtout Pierre Tardiveau que je tiens à tous remercier pour la confiance qu’il m’ont
accordé, ainsi qu’Oussama avec qui j’ai pu partager les joies de l’enseignement.
J’ai par ailleurs eu la chance d’encadrer deux étés durant des stagiaires américains, Alexander Fisher
et Hilary Jacks, des personnes formidables qui ont transformé la vision franchouillarde que j’avais des
américains, et avec qui travailler fut un réel plaisir.
Je veux profiter de ce temps qui m’est donné pour dresser un hommage aux professeurs qui m’ont
permis d’organiser mes pensées et pour qui j’ai un respect immense : Mmes et MM. Bichara, Cecere,
Huard, Kakouridis, Lequime, Milleur, Prestel, Réfregier, Villard, et bien d’autres encore.
Merci à mes parents, d’outremer et d’ici, qui m’ont permis de réaliser et d’être tout ce dont j’avais
envie : vivre dans la science et en laisser perdurer l’ivresse.
Le domaine térahertz n’aime pas l’eau et s’apparente parfois à désert aride 1 ; j’ai eu la fortune de pou-
voir l’arpenter en compagnie de Julien, un type un peu cinglé comme moi. Souvent nous nous sommes
demandé : "Cette voie est-elle la bonne ?". Comme nous sommes tous deux arrivés à destination, il sem-
blerait que oui... Merci, merci à toi, merci !
Mes derniers remerciements vont à Virginie, joli petit oiseau dont les pioupious ont fait de moi un
tigre bondissant, et de nous les monarques d’un monde de bisounours.
Merci à tous, c’était impec !
1. un peu comme dans le film "Gerry", sauf qu’à la fin, les deux s’en sortent bien !
Table des matières
1 Le domaine térahertz 13
1.1 Situation du domaine térahertz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.2 Principaux domaines d’application des ondes térahertz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.2.1 Spectroscopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.2.2 Astronomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.2.3 Télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.2.4 Sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.2.5 Imagerie et conservation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.2.6 Métamatériaux, cristaux photoniques et plasmons-polaritons de surface . . . . . . 20
1.2.7 Physique picoseconde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.2.8 Applications industrielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.3 Génération et détection dans le domaine térahertz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.3.1 Les sources de rayonnement térahertz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.3.2 Détection du rayonnement térahertz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.4 Éléments théoriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.4.1 Équations de Maxwell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.4.2 Équations constitutives du milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.4.3 Transformée de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1.4.4 Signal analytique et transformée de Hilbert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2 Les impulsions térahertz 33
2.1 Génération et détection par photo-commutation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.1.1 Anatomie d’une impulsion térahertz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.1.2 Analyse du système . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.1.3 Conclusion sur la caractérisation des systèmes de spectroscopie par domaine tem-
porel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.2 Spectroscopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.2.1 Mesure de spectres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.3 Les matériaux du domaine THz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.3.1 Les plastiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.3.2 Les liquides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
2.3.3 Les verres et les cristaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2.3.4 Les semi-conducteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2.3.5 Les composants optiques pour le domaine THz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2.4 Phase des impulsions térahertz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
7
2.4.1 Phase spectrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
2.4.2 Phase temporelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
2.4.3 Phase Porteuse-Enveloppe (CEP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
2.4.4 Chirp intrinsèque d’une impulsion térahertz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
3 Polarisation des impulsions térahertz 71
3.1 La polarisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
3.1.1 Les états de polarisation remarquables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
3.1.2 Formalismes mathématiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
3.1.3 Manifestation des effets de la polarisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
3.1.4 Polariser une onde monochromatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
3.2 Détection des deux composantes de polarisation dans le domaine THz . . . . . . . . . . . 85
3.3 Polariser rectilignement une impulsion Terahertz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
3.3.1 Coefficients de Fresnel et angle de Brewster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
3.3.2 Influence de l’orientation d’un wafer en silicium sur une impulsion térahertz . . . . 92
3.3.3 Polariseur linéaire achromatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
3.4 Polariser circulairement une impulsion THz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
3.4.1 Réflexion interne totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
3.4.2 Prisme quart d’onde achromatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
3.4.3 Étude du prisme quart d’onde en rotation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
3.4.4 Analyse complémentaire des états de polarisation dans le domaine temporel . . . . 109
3.5 Discussion et conclusion du chapitre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
4 Imagerie térahertz et application à biologie 115
4.1 Intérêt de l’imagerie dans le domaine térahertz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
4.2 Imagerie à l’aide d’impulsions THz résolues en temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
4.2.1 Imagerie en transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
4.2.2 Imagerie en réflexion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
4.2.3 Extraction des contrastes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
4.2.4 Traitement et filtrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
4.3 Les limitations des procédés d’imagerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
4.3.1 Critère de Rayleigh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
4.3.2 Temps d’acquisition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
4.4 L’imagerie térahertz en biologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
4.4.1 L’absorption de l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
4.4.2 Contraste ionique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
4.4.3 Comparaison de la sensibilité aux ions en solution des différentes modalités d’ima-
gerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
4.5 Imagerie par réflexion interne totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
4.5.1 Configuration pour la réflexion interne totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
4.5.2 Onde évanescente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
4.5.3 Focalisation du faisceau térahertz à travers une interface . . . . . . . . . . . . . . . 139
4.5.4 Mobilité de l’échantillon et pastille de silicium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
4.5.5 Étude d’un objet de phase : la croix gravée sur de l’aluminium . . . . . . . . . . . . 142
4.5.6 Étude d’un objet menant à une réflexion interne atténuée : une goutte d’eau . . . . 143
4.5.7 Spectroscopie par réflexion totale atténuée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
8
4.5.8 Concentrations en ions dans les cellules et échanges avec le milieu extérieur . . . . 147
4.5.9 Nerf sciatique de grenouille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
4.5.10 Imagerie de couche cellulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
4.5.11 Résolution longitudinale du procédé d’imagerie par réflexion interne totale . . . . 149
4.5.12 Conclusions et perspectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153





L’étude de la matière au travers de ses interactions avec la lumière est depuis longtemps pour l’homme
un moyen privilégié de comprendre le monde qui l’entoure, que ce soit à l’œil nu ou au travers d’un
microscope. Elle permet d’analyser ce qui compose la matière et de comprendre comment ses constituants
interagissent et s’arrangent entre eux.
Cela est vrai en particulier pour l’étude du vivant, où l’examen par des techniques optiques permet
d’appréhender une part importante des mécanismes biologiques. Ces connaissances servent ensuite à
identifier certains dysfonctionnements (imageries biologique et médicale) et à étudier les interactions
avec d’autres composés, comme pour la mise au point de traitements médicaux.
D’un autre côté, certains verrous technologiques ont récemment été levés, permettant d’accéder à
une partie du spectre électromagnétique jusque-là inexplorée, le domaine térahertz. Il s’agit par consé-
quent d’un champ d’étude encore plein de promesses, ce qui nous laisse entrevoir nombre de nouvelles
découvertes. L’objet de cette thèse sera donc de chercher et de développer de nouveaux outils pour la
biologie en utilisant les rayonnements térahertz.
Il nous faudra dans un premier temps cerner quelles sont les propriétés particulières du domaine
térahertz, pour bien identifier ses atouts dans l’étude de la matière en général. Partant du constat que
les propriétés des structures chirales permettent de distinguer les matériaux biologiques des composés
inertes, nous serons amenés à étudier la polarisation des ondes électromagnétiques, paramètre sensible à
l’asymétrie du vivant. Nous verrons comment aborder l’aspect vectoriel des ondes lorsque l’on s’intéresse
à des impulsions térahertz ultra-courtes, quels sont les problèmes qui se posent et quelles solutions nous
pouvons y apporter, pour éventuellement s’en servir afin d’étudier la matière vivante.
Une seconde caractéristique des objets biologiques est qu’ils sont principalement constitués d’eau ;
or il s’avère que les interactions entre l’eau et les ions en solution dans le domaine térahertz sont com-
plexes. Nous verrons qu’il s’agit là d’une nouvelle source de contraste pour l’imagerie, mais également
comment il est possible d’en tirer parti malgré la forte absorption de l’eau dans cette gamme spectrale.
Nous développerons pour cela une nouvelle technique d’imagerie qui s’appuiera sur les connaissances
acquises lors de l’étude de la polarisation.
Ce manuscrit se divise donc de la manière suivante :
– Nous commencerons par présenter le domaine THz, situé entre le domaine de l’optique et celui des
ondes radio-fréquences, dont il partage certains aspects. Nous verrons quels avantages ce caractère
hybride lui confère en recensant les principales applications pour lesquelles les ondes térahertz
sont utilisées, et quelles sont les solutions technologiques employées pour en tirer parti. Nous
effectuerons un rappel de quelques éléments théoriques nécessaires à l’analyse des impulsions
térahertz.
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– Nous verrons ensuite dans le second chapitre comment l’on peut générer des impulsions térahertz
et mesurer leur champ électrique avec une résolution temporelle. Cela qui nous permettra de déter-
miner directement l’amplitude et la phase des ondes, et nous inspecterons en quoi cela modifie la
manière d’aborder l’étude des matériaux. Nous analyserons les caractéristiques et les performances
des systèmes de spectroscopie terahertz de domaine temporel, avant d’en illustrer quelques appli-
cations pratiques. Le concept de phase d’une onde en régime impulsionnel sera détaillé, car elle
présente une composante essentielle de la notion de polarisation.
– Le troisième chapitre portera ainsi sur l’étude de l’aspect vectoriel des impulsions térahertz. Cela
nous permettra d’avoir une connaissance complète de la structure de l’onde et nous développerons
les outils nécessaires à la maîtrise de l’état de polarisation des impulsions. Nous verrons comment
il est possible d’utiliser certaines particularités des réflexions diélectriques pour s’accommoder l’as-
pect très large bande des impulsions térahertz.
– L’imagerie dans le domaine térahertz sera l’objet du dernier chapitre. Nous passerons en revue les
techniques existantes, avant de présenter une nouvelle technique d’imagerie utilisant le phénomène
de réflexion interne totale pour contourner certaines difficultés inhérentes à l’étude des objets
biologiques. Nous étudierons sa mise en œuvre expérimentale et nous l’utiliserons pour imager des




"God runs electromagnetics by wave theory on Monday, Wednesday, and Friday,
and the Devil runs them by quantum theory on Tuesday, Thursday, and Saturday"
- Sir William Bragg
Le domaine des ondes térahertz se situe entre celui des ondes
radars et celui de l’infrarouge. Cette situation lui confère des pro-
priétés singulières et nous passerons en revue les champs d’étude
qui tirent un avantage de leur extension dans cette gamme spec-
trale.
Nous verrons que les raisons de l’intérêt récent porté aux ondes
térahertz sont en partie reliées aux méthodes de génération et de
détection de ces ondes qui se distinguent des celles utilisées dans
les domaines connexes. Nous analyserons les difficultés que l’on
rencontre lors de la génération et de la détection de ces ondes, et
quelles sont les solutions proposées pour les contourner.
Nous finirons par effectuer quelques rappels théoriques, afin de
composer la boîte à outils mathématiques qui nous servira pour
avancer dans nos discussions ultérieures.
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1.1 Situation du domaine térahertz
Les ondes térahertz (THz) sont des ondes électromagnétiques dont la fréquence d’oscillation est
comprise entre 300GHz et 30THz 1 :
1 THz = 1012Hz = 1 000 000 000 000 Hz
Ce domaine de fréquence se situe donc entre les domaines des ondes radio-fréquences (jusqu’au fré-
quences radars) et de l’infrarouge (figure 1.1) ; cette situation est à l’origine de deux dénominations
alternatives : les scientifiques de culture radio-fréquence parlent d’ondes submillimétriques, tandis que
ceux versés dans l’optique préfèreront parler d’infrarouge lointain.










FIGURE 1.1 – Situation du domaine térahertz dans le spectre électromagnétique.
Ces deux décades de fréquence ne sont réellement étudiées que depuis une vingtaine d’années, en
raison des difficultés technologiques qui rendaient difficiles tant la génération que la détection des ondes
dans cette gamme de fréquence désignée jusqu’alors fossé térahertz (THz gap en anglais). Depuis, de
nombreuses techniques sont apparues permettant de tirer profit des propriétés de ces ondes, notamment
pour la spectroscopie et l’imagerie. Pour se placer dans le contexte, rappelons les grandeurs caractéris-
tiques des radio-fréquences et de l’optique par rapport à celles du domaine térahertz dans la table 1.1.
TABLE 1.1 – Grandeurs caractéristiques comparées des différents domaines de fréquence
gamme spectrale Micro-ondes THz Visible
(Wi-Fi) (TDS) (laser He-Ne)
fréquence [ THz ] 0.00245 1 474
énergie du photon [ meV ] 0.01 4.1 1960
température de corps noir [ K ] 0.02 10 4500
nombre d’onde [ cm−1 ] 0.082 33.3 15 800
période [ ps ] 409 1 0.002
longueur d’onde [µm ] 122 000 300 0.633
Ces difficultés technologiques sont à rapprocher de la dualité onde-corpuscule des phénomènes élec-
tromagnétiques. En effet, dans le domaine des ondes radio-fréquences il est usuel de raisonner en terme
de comportement ondulatoire (étude de l’amplitude et la phase), tandis qu’en optique ce sont plutôt
les phénomènes quantiques qui dirigent l’attention (étude de l’intensité des faisceaux lumineux, reliée
à aux quanta d’énergie que transportent les photons). Le prolongement des techniques de génération
électronique aux fréquences térahertz est rendue difficile par une chute du rendement des instruments ;
c’est le bruit thermique qui va lui limiter les possibilités d’extension des méthodes optiques au domaine
1. L’étendue du domaine THz est sujet à discussion, voir [Abbott et Zhang, 2007].
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de l’infrarouge lointain.
Lorsque l’on s’intéresse aux basses fréquences, la génération des ondes se fait traditionnellement en
laissant osciller des électrons dans un conducteur pour les faire rayonner un champ électrique cohérent
dans tout l’espace. Ces ondulations sont suffisamment lentes pour permettre aux dispositifs technolo-
giques de mesurer directement le champ électrique et ainsi de déterminer l’amplitude et phase de l’onde.
Le codage de la phase permet de transmettre et de recevoir des informations, tandis que la faible direc-
tionnalité de ces ondes permet d’atteindre un grand volume de l’espace. Ces caractéristiques expliquent
pourquoi les ondes radio-fréquences sont un outil de choix pour les télécommunications (Wi-Fi, GSM,
radio FM) et pour la détection à distance (radars). Cependant, les grandes longueurs d’ondes qui leur
sont associées rendent très difficile leur emploi à des fins d’imagerie, car les phénomènes de diffraction
limitent fortement leur pouvoir de résolution.
De l’autre côté du spectre on retrouve le domaine de l’optique, dans lequel on ne cherche plus à
générer directement des ondulations du champ électrique mais des photons qui sont en général issus
de phénomènes de désexcitation de niveaux électroniques, ce qui ressort des mécanismes utilisés pour
l’émission de lumière :
– le rayonnement du corps noir, qui est à l’origine du fonctionnement des lampes à filament, fait
intervenir la notion de quantum d’énergie (cela a même constitué un des points de départ du
développement de la mécanique quantique),
– les lampes à décharge (lampes à sodium de l’éclairage urbain, "néons" et lampes fluo-compactes)
dont les raies spectrales sont un témoignage des différents niveaux électroniques,
– les lasers dont le principe de base tient dans la désexcitation forcée des niveaux électroniques après
inversion de population.
La détection de la lumière en optique s’effectue à l’aide de détecteurs quadratiques qui mesurent
l’intensité du champ électrique, et non le champ électrique lui-même. On perd ainsi l’information de
phase (que l’on peut parfois retrouver par des procédés interférométriques), d’autant que les champs
générés sont pour la plupart incohérents.
En revanche, les propriétés très marquées des matériaux ainsi que les longueurs d’ondes micromé-
triques associées au domaine optique le rendent très utile pour l’étude de la matière ainsi que pour
l’imagerie (et accessoirement pour la vision humaine).
Pourquoi s’intéresser au domaine térahertz ?
La situation du domaine térahertz lui permet de tirer parti des avantages des deux domaines qui le
jouxtent.
Venant de l’optique, on s’attend à ce que ses longueurs d’ondes submillimétriques nous permettent de
faire de l’imagerie adaptée à l’étude des objets de petite taille (voir la figure 1.2). En outre, la diffusion
de la lumière par les inhomogénéités de surface ou de volume des matériaux aura un impact bien plus
limité dans le domaine térahertz.
Des radio-fréquences, nous utiliserons la possibilité de générer des impulsions et d’effectuer des
détections résolues en temps du champ électrique, ce qui nous permet d’employer des approches
nouvelles dans l’étude de la matière et des structures en utilisant des outils issus d’autres domaines que
l’optique, tels que l’échographie ou la sismologie.
Plus généralement, nous sommes en mesure d’espérer que les matériaux aient des propriétés phy-
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FIGURE 1.2 – Une pièce de un euro vue à la fréquence de 2 THz , pour illustrer la résolution des ondes térahertz
(Données collectées en réflexion par J. Labaune (LOA/C2RMF)).
siques caractéristiques dans ce domaine spectral : deux décades de fréquences peu explorées laissent
la place à des découvertes nouvelles sur bien des aspects.
1.2 Principaux domaines d’application des ondes térahertz
Les spécificités des ondes térahertz qui viennent d’être exposées sont à l’origine d’un certain nombre
d’applications qui en tirent parti avec succès. Exposons ici quelles sont les applications qui semblent le
plus soutenir l’attention des mondes académique et industriel [Coutaz, 2008]. Gardons toutefois à l’esprit
que les technologies utilisées sont encore peu matures et qu’il subsiste encore de nombreux obstacles,
notamment en termes de puissance émise et de temps de mesure.
1.2.1 Spectroscopie
La spectroscopie est l’un des premiers domaines d’applications des ondes THz. Dans le domaine THz
se situent de nombreuses raies spectrales qui permettent d’identifier et d’analyser les matériaux. Les
molécules présentent un bon nombre de mouvements rotationnels à ces fréquences (figure 1.3). Il est
donc possible de discriminer les composés chimiques d’un mélange par l’intermédiaire de leurs signatures
spectrales.
FIGURE 1.3 – Spectre THz du méthoxyméthane (CH3OCH3) résolu au MHz, (extrait de [Endres et al., 2009]).
Différentes techniques de spectroscopie coexistent. Parmi elles :
– La spectroscopie par domaine temporel (TDS, pour Time-Domain Spectroscopy) permet de connaître
les propriétés des matériaux sur une large gamme de longueur d’onde, avec cependant des résolu-
tions limitées [Grischkowsky et al., 1990].
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– Les dispositifs à détection hétérodynes permettent d’obtenir des résolutions fréquentielles très fines
(parfois inférieures à 1 MHz ) pour analyser les composés avec une précision de l’ordre le l’élargis-
sement Doppler des raie des gaz à température ambiante. Il est possible d’analyser les composés
chimiques présents dans l’atmosphère (e.g. ceux composant la fumée de cigarette, voir [Bigourd
et al., 2006]).
– Les dispositifs de spectroscopie par interféromètre à transformée de Fourier permettent également
de connaître les caractéristiques spectrales avec une excellente résolution tout en explorant un
vaste domaine spectral, la difficulté étant d’arriver à sortir du bruit thermique.
L’étude des molécules chimiques ou biologiques est parfois accompagnée par des simulations numé-
riques ab inito qui permettent de prédire leur comportement global (e.g. [Kutteruf, 2003]).
1.2.2 Astronomie
En astronomie, la spectroscopie permet de déterminer les composés présents dans l’espace. Ces tra-
vaux sont couplés avec ceux menés à terre, notamment dans les synchrotrons, pour recueillir les signa-
tures spectrales des radicaux que les satellites sont susceptibles de détecter. Les faibles températures de
l’espace intersidéral (quelques Kelvins) correspondent en outre aux températures de corps noir de la
partie basse du domaine THz : on estime que la moitié de la luminosité et 98% des photons émis depuis
le big-bang l’ont été dans la gamme 40− 500µm (0.06-0.75 THz ) [Leisawitz, 2000].
Les satellites COBE (Cosmic Background Explorer, 1989) et WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy
Probe, 2001) ont permis de cartographier les fluctuations du fond diffus cosmologique (figure 1.4), prédit
par Penzias et Wilson dans les années soixante, vestige du Big Bang dont les fréquences sont de l’ordre
de 0.1 THz .
FIGURE 1.4 – Fond diffus cosmologique observé par COBE (1992) et WMAP (2003).
Deux télescopes spatiaux européens équipés de détecteurs THz ont été lancés en 2009 : Planck et
Herschel. Planck a pour mission d’affiner les mesures du fond diffus cosmologique, tandis que Herschel
est lui dédié à l’observation spatiale dans le domaine THz (55-625µm ) de façon plus générale. Tous
deux utilisent des techniques issues des micro-ondes.
1.2.3 Télécommunications
Le domaine térahertz peut être vu comme une extension du domaine gigahertz dans lequel on trouve
un grand nombre de moyens de télécommunication (Wi-Fi, 3G). La capacité de Shannon d’un canal de
communication dépend notamment de la fréquence de transmission, aussi une montée en fréquence
permet d’atteindre des débits plus élevés : pour atteindre des débits de l’ordre du térabit, il est néces-
saire d’avoir recours à des porteuses ayant des fréquences de l’ordre du... térahertz [Huang et Wang,
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2011].Des systèmes basés essentiellement sur des composants électroniques continus de type UTC-PD
(Uni-Travelling Carrier PhotoDiode) pour moduler des signaux ont été étudiés et montrés [Federici et
Moeller, 2010]. Les systèmes de communication sont encore à l’état de démonstrateurs et n’atteignent
pour l’heure que des débits de l’ordre de la dizaine de gigabit : durant les jeux olympiques de Pékin
(2008), la télévision japonaise NHK a réalisé des expériences sur le terrain, en transmettant avec succès
des flux vidéos haute-définition non compressés sur une distance de 100 m avec un débit de 10 Gbit/s
sur un canal à 120 GHz [Kleine-Ostmann et Nagatsuma, 2011].
Néanmoins, certains aspects pratiques limitent l’utilisation des térahertz pour les télécommunica-
tions : la forte absorption atmosphérique ainsi que la faible puissance des sources limite la portée des
signaux, tandis que les dispositifs térahertz ne peuvent fonctionner correctement que lorsque émetteur et
détecteur sont alignés (configuration Line of sight). Les systèmes sont donc peu versatiles et peu adaptés
aux moyens de communications classiques, mais peuvent présenter un grand intérêt pour les communi-
cations militaires.
1.2.4 Sécurité
La sécurité est le seul domaine pour lequel les solutions THz semblent être sorties des laboratoires.
Les scanners corporels THz (fonctionnent plutôt dans sa partie basse du spectre, <100 GHz , figure 1.5a)
commencent à se généraliser dans les aéroports (40 systèmes installés dans 19 aéroports en 2010, plus
de 500 prévus fin 2011 2).
(a) Scanner corporel c©TeraView. (b) Analyse par transparence d’une
valise c©Picometrix (extrait de
[Jepsen et al., 2010]).
FIGURE 1.5 – Applications des THz à des fins sécuritaires.
Leur essor tient principalement à leur aspect non-ionisant (par opposition aux rayons X) tandis qu’ils
permettent de traverser les vêtements et de vérifier que les passagers ne transportent pas d’objets dan-
gereux (figure 1.5b). Ces scanners sont pour l’heure encore assez lents (ils autorisent un débit de 400
passagers par heure), ce qui constitue un frein à leur déploiement.
La poste japonaise a mis en place des prototypes permettant de sonder le contenu des enveloppes afin
d’y détecter l’éventuelle présence de drogues (méthamphétamines) tant par diffusion que par absorption
dans le domaine THz [Hoshina, 2009].
2. Sources : STAC (02/2010), TSA (03/2010).
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1.2.5 Imagerie et conservation
Hormis son application à des fins sécuritaires, l’imagerie est utilisée pour l’étude des objets d’art
quand les autres techniques d’analyse (optique, IR, X, OCT, Raman, etc.) montrent leurs limites. La
résolution que l’on peut obtenir avec les ondes THz est suffisante pour résoudre le coup de crayon
ou de pinceau des artistes et la transparence de la plupart des peintures et des argiles en plus d’une
faible diffusion permet de lire à travers les matériaux. L’analyse tomographique que permet la résolution
temporelle des impulsions THz ouvre la voie à l’analyse des couches superficielles des peintures ou des
papyrus pour y déceler les croquis d’artistes [Labaune et al., 2010] ou de connaître la structure des bois
utilisés [Jackson et al., 2009] pour les dater. Il est également possible de sonder l’intérieur des amphores
afin d’essayer d’en déterminer le contenu.
1.2.6 Métamatériaux, cristaux photoniques et plasmons-polaritons de surface
Les métamatériaux suscitent un grand intérêt depuis les travaux de Pendry [Pendry, 2000] qui a mon-
tré qu’il était possible d’obtenir des indices de réfraction négatifs et de construire des lentilles parfaites.
Ils constituent un domaine très actif de la recherche dans le domaine THz. Les dimensions des méta-
matériaux étant typiquement sous-longueur d’onde, il est très difficile de les fabriquer aux longueurs
d’ondes optiques, tandis que cela devient bien plus commode aux dimensions submillimétriques. Ainsi,
de nombreux métamatériaux (figure 1.6) ont été étudiés à ces longueurs d’ondes. Toute une gamme de
configuration de type Split-Ring Resonators (SRR) a été étudiée [Chen et al., 2007] ; certaines configura-
tions montrent des indices négatifs très élevés [Choi et al., 2011], d’autres des activité optiques induites
optiquement [Kanda et al., 2009]. Des effets de réfraction négative ont été montrés par Mendis [Mendis
et Mittleman, 2010] sur des structures planaires 2D ; les notions d’angle Brewster et de réflexion interne
totale y ont un caractère très singulier.
FIGURE 1.6 – Métamatériau conçu pour moduler la phase des rayonnements THz.
Design, réalisation et simulation des courants (extrait de [Chen et al., 2009]).
Les fibres photoniques se rapprochent dans l’esprit des métamatériaux. Des structures ont été propo-
sées afin de guider les ondes THz [Atakaramians et al., 2009, Atakaramians et al., 2011]. Il n’y a pour
l’heure pas encore de guide d’onde satisfaisant dans ce domaine de longueur d’onde.
Les fréquences plasmas des métaux se situent généralement dans le visible, tant et si bien qu’il n’est
pas possible de les utiliser pour exalter les signaux. Un alternative proposée par Ebbesen [Barnes et al.,
2003] consiste à se servir de résonances de formes à l’aide de plasmons-polaritons de surface (SPP). Ces
résonances, ainsi que des résonances stochastiques qui mènent à des transitions de phase ont notamment
été analysées par Masson [Masson, 2007].
1.2.7 Physique picoseconde
L’échelle de temps caractéristique des rayonnements THz rend ces derniers très intéressants pour
étudier les mécanismes physiques à l’échelle de la picoseconde. Parmi eux, on trouve la physique des
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semi-conducteurs dont les charges libres ont des temps de recombinaison de l’ordre de la picoseconde
(c’est en partie cela qui rend délicat la réalisation de composants fonctionnant à des fréquences supé-
rieures à 10 GHz ). Un autre domaine d’étude très en vogue à l’heure actuelle est le contrôle cohérent
des ondes de spins dans les matériaux (anti-)ferromagnétiques par expériences pompe-sonde [Kampfrath
et al., 2011].
Les techniques de spectroscopie bidimensionnelle (2D) mettent parfois en jeu des phénomènes se
situant dans le domaine THz en empruntant les concepts de la résonance magnétique nucléaire (voir
[Belabas, 2002]). Nous avions envisagé de nous y intéresser, mais la nécessité d’avoir recours à un
schéma pompe-sonde triple rend ces études particulièrement délicates à mettre en œuvre pour avoir
des temps de mesure raisonnables. Dans un même ordre d’idée, Hattori [Hattori, 2010] a présenté une
étude de la spectroscopie 2D avec phénomènes non-linéaires dans le domaine THz, ce qui n’est pas à
notre portée au vu des faibles puissances que nous sommes en mesure de générer.
1.2.8 Applications industrielles
Les procédés industriels mettant en jeu des rayonnements térahertz sont encore en nombre limité.
Pour l’heure, les entreprises qui fournissent des solutions THz font valoir leur potentiel pour l’industrie
de la papeterie (où la forte sensibilité de ces ondes à la présence d’eau permet de déterminer les taux
d’hydratation), l’inspection des semi-conducteurs (dont les ordres de grandeurs picosecondes de durée
de vie des porteurs permettent d’inspecter les wafers et estimer les dopages), ou bien encore pour l’ana-
lyse des composés médicamenteux. Ces procédés sont encore marginaux, car les vitesses de mesures et
l’existence de techniques éprouvées constituent une barrière à la diffusion des technologies THz, sans
compter leur faible maturité et les limites liées aux faibles puissances accessibles ainsi qu’à l’absence de
détecteurs sensibles à coûts raisonnables.
1.3 Génération et détection dans le domaine térahertz
Le domaine térahertz est difficilement accessible à l’aide de sources classiques, tant au niveau de
l’émission que de la réception. Pour pouvoir travailler dans cette gamme de fréquence, un certain nombre
de techniques ont été développées, chacune présentant leurs avantages et inconvénients. Nous allons
présenter succinctement celles qui sont le plus généralement employées.
1.3.1 Les sources de rayonnement térahertz
Les sources de rayonnement térahertz sont multiples et nous les séparerons en deux catégories :
celles qui produisent des rayonnements pulsés, ce qui permet d’avoir accès à des temps de vol au moyen
de la mesure du champ électrique et celles qui produisent des rayonnements continus, ce qui permet
généralement une meilleure finesse dans les mesures spectroscopiques et des puissances plus élevées
mieux adaptées à l’imagerie mais pour lesquelles l’information de phase est bien souvent perdue.
1.3.1.1 Génération d’impulsions
La génération d’impulsions THz est intéressante car elle permet d’étudier des phénomènes transitoires
et de faire de la tomographie ; leur large spectre est par ailleurs utile pour l’étude des matériaux. Ces
méthodes se basent toutes sur l’utilisation de laser femtosecondes (fs) dans le visible-IR.
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Antennes photoconductrices Les antennes photoconductrices (PCA, pour Photo-Conductive Antenna)
ont été introduites par Auston [Auston et al., 1984]. Elles se basent sur la création d’un dipôle hert-
zien induit par l’apparition de charges transitoires accélérées dans un champ statique. Les charges sont
des photo-porteurs générés par un laser femtoseconde illuminant un substrat semi-conducteur, et le
champ statique est imposé par des lignes métalliques gravées sur le substrat.Les semi-conducteurs em-
ployés pour la réalisation des antennes sont de natures diverses, selon que l’on souhaite créer des photo-
porteurs avec des lasers dans le proche infrarouge ('800 nm ), auquel cas on utilisera préférentiellement
du GaAs, ou bien des lasers aux longueurs d’ondes télécoms ('1550 nm ) pour lesquels on utilisera plutôt
de l’InGaAs. Il existe un certain nombre de dispositions géométriques pour ces antennes : dipôles, lignes
parallèles, réseau inter-digités, etc. ; chacune de ces configurations ayant ses avantages (bande-passante,
efficacité de génération, pureté de la polarisation, etc.). Cette technique permet de générer des impul-
sions de puissance relativement faible (limitée par la puissance du laser incident maximale, qui ne doit
pas détruire l’antenne) ; la fréquence est peu accordable, ce qui est compensé en partie par leur caractère
très large bande.
Il s’agit de la méthode de génération que nous avons utilisé lors de nos expériences ; nous reviendrons
plus en détails sur cette technique dans le chapitre 2.
Redressement optique dans les cristaux Les phénomènes non-linéaires qui interviennent lorsqu’un
laser femtoseconde interagit avec certains types de cristaux donnent lieu ce que l’on appelle le redres-
sement optique [Bonvalet et al., 1995]. Très succinctement, l’enveloppe des impulsions femtosecondes
va servir de support à la génération d’impulsions à des fréquences plus basses (de l’infrarouge proche
aux térahertz ; on trouvera une description plus complète dans [Lecaque, 2006]). L’efficacité du pro-
cédé diminue à mesure que l’on cherche à générer des fréquences plus basses, si bien que la génération
d’impulsions THz est relativement peu efficace. Avec l’utilisation de lasers femtosecondes très intenses
(un oscillateur femtoseconde suivi d’une chaîne d’amplification), il est possible d’obtenir des puissances
nettement plus élevées que celles générées par antennes photoconductrices. Les cristaux non-linéaires
utilisés sont généralement du tellurure de Zinc (ZnTe) ou du trifluoride de diéthylaminosulfure (DAST).
En contrôlant l’aspect temporel des faisceaux incidents, il est par ailleurs possible de modifier les pro-
priétés spectrales des impulsions générées [Vidal, 2009], ce qui permet d’avoir une certaine accordabilité
en fréquence.
Filamentation et effet Cˇerenkov La focalisation dans l’air d’impulsions très courtes <100 fs et très
énergétiques (>1 mJ ) donne naissance à des plasmas. La compétition entre l’auto-modulation de phase
(effet Kerr-optique) et la dispersion par le plasma conduit à la création un filament dans lequel est guidé
le faisceau lumineux qui l’entretient en retour. Le front du filament se déplace à la vitesse de la lumière
et les dipôles locaux créés par les paires de charges opposées sont à l’origine d’un rayonnement dans
le domaine THz dans leur sillage sous forme d’un cône d’émission par effet Cˇerenkov [D’Amico et al.,
2007], équivalent lumineux du bang supersonique.
Houard et son équipe [Houard et al., 2008] ont montré que la présence d’un champ statique à
proximité du filament améliorait grandement l’efficacité de la génération dans le domaine THz (jusqu’à
×1000) et le faisceau était bien plus directif, donc plus adapté pour une utilisation concrète.
De même, les filaments crées par des impulsions bicolores (une impulsion et sa réplique doublée dans
du BBO [Dai et al., 2009]) autorisent le contrôle de la polarisation du rayonnement THz émis, tandis que
la création de deux filaments côte-à-côte permet de moduler l’intensité émise et d’améliorer l’efficacité
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d’émission en réglant le délai ou la distance entre les deux filaments [Durand et al., 2010].
Les méthodes de génération par filamentation présentent en particulier l’intérêt de pouvoir générer
des rayonnements THz intenses à distance, cette distance étant déterminée par la focalisation du faisceau
laser.
1.3.1.2 Génération de rayonnement continu
Les rayonnements continus ont pour avantage d’avoir une bonne finesse spectrale et de générer des
puissances plus élevées, ce qui est utile lorsqu’il s’agit de faire de l’imagerie rapide ou de la détection
hétérodyne. En revanche, il n’est plus possible de résoudre temporellement le champ électrique, même
s’ils sont cohérents. Il y a par ailleurs un compromis entre les fréquences accessibles et les difficultés
expérimentales : les composants électroniques ne permettent d’explorer que la partie basse du spectre,
tandis que d’autres méthodes nécessitent des conditions d’utilisation cryogéniques ou des installations
très coûteuses.
Diodes Gunn et Schottky, multiplicateur de fréquence La fréquence des rayonnements dans le do-
maine des radio-fréquences est limitée par la vitesse de commutation des diodes sur lesquelles ils se
basent. Afin d’atteindre les fréquences térahertz, il faut donc faire appel à des dispositifs très rapides. Les
diodes Schottky font partie de cette espèce et permettent de générer des rayonnements dans la partie
basse du domaine térahertz.
L’utilisation de multiplicateurs de fréquence permet ensuite de grimper en fréquence, pour atteindre
la gamme des terahertz.
Carcinotrons, klystrons et orotrons Les carcinotrons et leurs homologues utilisent des faisceaux
d’électrons qui interagissent avec un réseau métallique au moyen de l’effet Smith-Purcell. La modulation
de la vitesse de phase du faisceau va créer un rayonnement THz dans le sens opposé, d’où la termino-
logie anglaise de Backward Wave Oscillator (BWO). Il s’agit d’un cas particulier de l’effet Cˇerenkov. Ces
dispositifs génèrent des faisceaux intenses à basse fréquence, mais la taille des réseaux métalliques qu’il
convient d’utiliser à plus haute fréquence limite leur efficacité.
Laser à cascade quantique et laser LC Les lasers à cascades quantique (QCL pour Quantum Cascade
Laser) sont des dispositifs à semi-conducteurs périodiques dont la structure de bande est finement ajustée
et contrôlée [Faist et al., 1994]. De telles structures requièrent une précision lors de la réalisation (les
couches peuvent n’avoir que quelques nanomètres d’épaisseurs) qui est permise grâces aux techniques
d’épitaxie par jet moléculaire (MBE, pour Molecular Beam Epitaxy).
Après injections des électrons dans la structure, ceux-ci se désexcitent radiativement de façon pé-
riodique (d’où le terme cascade : les électrons produisent l’émission des photons à chaque période).
Comme les niveaux de transitions sont déterminés par les structures de bandes, il est possible de générer
des photons de l’infrarouge proche au domaine THz. L’émission des QCL est cohérente et puissante, mais
généralement continue. De plus, ils requièrent des températures de fonctionnement très basses (sou-
vent proches de 4 K ) et il y avait jusqu’alors une limite phénoménologique qui semblait empêcher de
monter en température (T < hν/kb). Il semblerait que cette limite ne soit pas liée au principe de fonc-
tionnement des QCL lui-même, mais au mode d’injection des électrons par effet tunnel résonnant, qui
était jusqu’alors préféré. Il a été montré par Kumar [Kumar et al., 2010] qu’en utilisant d’autres modes
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d’injection (ici, assisté par diffusion), il est possible de faire fonctionner des QCL à des températures
raisonnables (160 K ) tout en restant à de « basses »fréquences (1,8 THz ).
Les lasers à cascades quantiques peuvent être utilisés pour amplifier des impulsions térahertz inci-
dentes ce qui permet de conserver leur caractère impulsionnel. Dans le même ordre d’idée, des QCL
fonctionnant en régime pulsé ont été présentés récemment [Barbieri et al., 2011].
De manière générale les QCL sont à l’heure actuelle encore des objets de laboratoire, bien qu’ils soient
pleins de promesse (finesse spectrale, puissance et cohérence).
Le laser LC est un concept récent démontré par Walther et Faist [Walther et al., 2010a]. Il s’agit de
remplacer la cavité optique par une phénomène de rétroaction utilisant un micro-résonateur de type
bobine-capacité résonant à haute fréquence, autour de la région active d’un QCL qui fait office de milieu
à gain. Ils peuvent fonctionner à des fréquences de l’ordre de 1.5 THz mais nécessitent eux aussi des
conditions de fonctionnement cryogéniques.
Mélange à deux ondes Le mélange à deux ondes utilise le battement optique entre deux faisceaux
lasers dont les longueurs d’ondes sont proches (typiquement ∆λ= 2 nm ). Les deux faisceaux sont foca-
lisés sur une même antenne photoconductrice ; le battement temporel des faisceaux module le taux de
génération des photo-porteurs ce qui donne lieu à un rayonnement térahertz continu de bonne finesse
spectrale dont la fréquence peut être accordée en changeant les fréquences relatives des faisceaux lasers.
Les deux faisceaux lasers sont généralement produits au sein d’une cavité dont deux modes sont très
proches, afin de pouvoir stabiliser la différence de fréquence tout en conservant une relation de phase
entre eux.
Laser à électrons libres et rayonnement synchrotron Les lasers à électrons libres et les rayonnements
synchrotrons partagent un même principe de fonctionnement. Il s’agit d’accélérer un faisceau d’électrons
et d’infléchir la trajectoire de ces derniers à l’aide de champs magnétiques intenses afin qu’ils rayonnent
dans le domaine THz. Les faisceaux obtenus sont très intenses et généralement incohérents (même s’il
est possible dans certains cas d’obtenir un mode de fonctionnement cohérent). Les installations capables
de produire ce type de rayonnement occupent souvent un bâtiment et ne constitue donc pas une source
classique.
1.3.2 Détection du rayonnement térahertz
Tout comme pour l’émission, la détection des ondes THz requiert l’emploi de techniques différentes de
celles utilisées dans les autres domaines. Comme il nous est possible de générer des rayonnements pulsés
et/ou cohérents, nous ferons la distinction entre les détecteurs capables de résoudre temporellement le
champ que l’on associera expérimentalement aux sources pulsées, et ceux qui effectuent des mesures
quadratiques (intensité) sur les champs incidents et qui s’accommodent bien des sources continues et/ou
incohérentes.
1.3.2.1 Détection cohérente
La détection cohérente, telle que nous l’entendons ici, consiste à coupler les procédures d’émission
et de détection des ondes térahertz, utilisant un laser femtoseconde en commun. Elle permet, et ce n’est
pas là son moindre intérêt, de procéder à des mesures du champ électrique résolues temporellement
tout en ayant d’excellents rapport signaux à bruit, au détriment toutefois de la vitesse d’acquisition.
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Antennes photoconductrices On retrouve les antennes photoconductrices (PCA), qui servent cette
fois de détecteur. Le principe de fonctionnement est en quelque sorte inversé. La PCA est composé de
deux lignes métalliques sur un substrat semi-conducteur. Lorsqu’une impulsion laser seule illumine le
substrat, les photo-porteurs se recombinent au bout d’un temps très court. Si l’impulsion laser arrive cette
fois en même temps qu’un champ THz, ce dernier va mettre en mouvement les photo-porteurs, créant
ainsi un courant entre les lignes métalliques que l’on peut détecter. En modifiant les temps d’arrivée
relatif du laser (qui sert de sonde) et du faisceau THz (qui sert de pompe), on peut ainsi échantillonner
temporellement ce dernier, à condition que le temps de vie des photo-porteurs soit très court par rapport
au temps de variation du champ térahertz. Pour s’en assurer, il faut utiliser un substrat comportant une
grande quantité de pièges (des défauts de structure), ce que les techniques de croissance de GaAs à
basse température permettent (LT-GaAs). Il s’agit du procédé de détection que nous avons employé et
nous développerons son principe de fonctionnement par la suite.
Effet électro-optique La détection électro-optique consiste à faire se superposer temporellement un
faisceau THz et un faisceau laser femtoseconde dans un cristal présentant des propriété électro-optiques
(tel que le ZnTe, orienté <110>) . Le champ THz local modifie la biréfringence du cristal, occasionnant
un déphasage de l’impulsion du laser femtoseconde qui modifie son état de polarisation. La mesure de cet
état de polarisation à l’aide de deux analyseurs croisés et d’un détecteur différentiel permet de retrouver
l’amplitude du champ THz. En modifiant le délai entre les deux faisceaux, on peut alors échantillonner
temporellement le champ électrique THz.
Cette technique est particulièrement intéressante pour l’imagerie, car il est possible de faire se super-
poser spatialement les deux faisceaux dans un cristal de grande dimension ce qui permet d’utiliser des
matrices CCD pour résoudre temporellement et spatialement lors d’une même mesure. Il faut néanmoins
que le champ THz soit suffisamment intense pour détecter un quelconque signal [Jiang et al., 1999], si
bien que nous n’avons pu mettre cette méthode en pratique.
Détection cohérente dans l’air L’ABCD (pour Air-Biased Coherent Detection) se rapproche conceptuel-
lement de l’émission de rayonnement THz par filamentation assisté par un champ statique. Il s’agit de
faire se focaliser entre deux électrodes polarisées une impulsion THz et un intense faisceau laser femto-
seconde. Des phénomènes de génération du second harmonique vont se produire, le taux de conversion
étant modulés par l’amplitude locale du champ THz. En détectant l’intensité du second harmonique et
en faisant varier le recouvrement temporel des faisceaux, on peut donc résoudre en temps l’amplitude
des impulsions THz [Ho et al., 2010].
Détection de fluorescence dans l’ultraviolet La technique de détection THz-REEF (pour THz-Radiation
Enhanced Emission of Fluorescence) consiste à faire se superposer un faisceau laser femtoseconde et un
faisceau THz. Par focalisation, le faisceau laser va produire un plasma dont la fluorescence UV est am-
plifiée par l’amplitude THz locale. En mesurant l’intensité de la fluorescence, on parvient à déterminer
l’intensité du champ THz [Liu et Zhang, 2009].
Une technique dérivée fait usage d’un faisceau laser femtoseconde bicolore. L’émission de fluores-
cence dépend de l’amplitude du champ THz mais également de la phase relative entre les deux longueurs
d’ondes présentes dans le faisceau femtoseconde. En faisant varier celle-ci, il est possible de déduire
l’aspect temporel du champ électrique de l’impulsion THz [Liu et al., 2010a]. Cette dernière technique
présente l’avantage de permettre d’effectuer la détection des impulsions THz à distance. Cependant, il
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faut préalablement parvenir à faire se focaliser le faisceau THz, ce qui fait qu’en réalité seul le détecteur
de fluorescence est situé à distance.
1.3.2.2 Détection incohérente
Les techniques de détection incohérente utilisent des détecteurs quadratiques, i.e. sensibles à l’in-
tensité du champ incident. Ils ne sont ni sensibles à la phase ni à la fréquence des champs incidents mais
ils sont en général plus simples à mettre en place que les techniques de détection cohérentes.
Il est néanmoins possible d’obtenir des informations d’intérêt spectroscopique. Si l’on dispose d’un
oscillateur local (QCL ou mélange optique), on peut effectuant des mesures par mélange hétérodyne
avec oscillateur local. On peut également utiliser des techniques homodynes comme les spectromètres à
transformée de Fourier, dans lesquels il s’agit de faire interférer le faisceau avec lui-même, décalé dans le
temps. On obtient dès lors la fonction d’auto-corrélation du faisceau et le théorème de Wiener-Khintchine
permet de déduire son contenu fréquentiel par transformée de Fourier.
Bolomètres Les bolomètres sont constitués d’une plaque absorbant le rayonnement incident ainsi que
d’un corps à chaleur constante. La différence de température entre ces deux éléments est mesurée à l’aide
d’une thermopile en indiquant ainsi l’intensité du rayonnement incident.
Il existe différentes gammes de bolomètres, comme les bolomètres à électrons chauds (HEB) ou à
supraconducteurs, plus performants mais requérant l’emploi de procédures cryogéniques.
Cellules de Golay Les cellules de Golay sont des chambres contenant un gaz qui se détend par échauf-
fement sous l’effet d’un rayonnement. Cela occasionne la déformation d’une membrane dont la mesure
permet de déterminer l’intensité du rayonnement incident.
Détecteurs pyro-électriques Les détecteurs pyroéléctriques se basent également sur un changement
de température causé par l’absorption de rayonnement. Certain cristaux présentent lorsqu’il sont chauffés
un comportement pyro-électrique : une différence de température produit un transitoire de tension dont
la mesure informe de l’intensité du rayonnement incident Ce type de détection est notamment utilisé
dans les dispositifs de détection de présence passifs.
Photodiodes à transport unipolaire, transistors à hétérojonction bipolaire Lorsque l’on cherche à
faire battre dse lasers sur une diode, il faut que celle-ci ait un temps de réponse suffisament court pour
pouvoir percevoir le battement. Il s’agit donc de faire en sorte que les diodes ne soient plus que limitées
par les porteurs les plus rapides, les électrons. Pour cela, différentes structures comme les transistors à hé-
térojonction bipolaire (HBT pour Heterojunction Bipolar Transistor et photodiodes à transport unipolaire
(UTC-PD pour Uni-Travelling Carrier PhotoDiode) ont été proposées. Les UTC-PD sont les composants
électroniques qui semblent focaliser le plus d’attention pour les télécommunication par voie térahertz,
car elles permettent d’atteindre des fréquences de coupure de l’ordre du THz [Coutaz, 2008].
1.4 Éléments théoriques
Il est nécessaire à ce stade de rappeler quelques éléments théoriques dont nous ferons amplement
usage par la suite, à savoir les équations de Maxwell, la transformée de Fourier et la notion de signal
analytique. Cela nous permettra de formuler quelques remarques et d’introduire concepts et notations.
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1.4.1 Équations de Maxwell
Les équations de Maxwell qui sont le fondement théorie de électromagnétique, relient le champ élec-
trique E, le déplacement électrique D, l’induction magnétique B, l’excitation magnétique H, la densité
de charge ρ et la densité de courant J. Elles sont au nombre de quatre :
Équation de Maxwell-Gauss :
∇D = ρ (1.1)
Équation de Maxwell-Thomson :
∇B = 0 (1.2)




Équation de Maxwell-Ampère :
∇×H = J+ ∂D
∂t
(1.4)
Ces équations sont linéaires 3 : on peut utiliser le principe de superposition pour combiner les solutions.
Parmi ces solutions, nous nous intéresserons aux ondes planes propagatives monochromatiques, qui cor-
respondent à la base de décomposition des transformées de Fourier temporelle et spatiale.
Les équations de Maxwell présentent une invariance d’échelle 4. Cela justifie l’emploi des ondes THz
pour l’étude expérimentale des métamatériaux car les résonances de formes rencontrées peuvent être
mises à l’échelle. Nous utiliserons, pour illustrer certains phénomènes, des simulations numériques
se basant directement sur les équations de Maxwell. Cela se fera à l’aide du logiciel Meep ; l’annexe A
propose une discussion sur l’utilité de ces simulations dans le cadre des ondes térahertz ainsi que des
suggestions pour la modélisation des impulsions térahertz.
Ce n’est pas pour autant que tous les résultats peuvent être transposés sans précautions : (i) les
effets de diffraction dépendent des distances de propagations relativement à la longueur d’onde (on
peut considérer que l’on se situe en régime de champ lointain lorsque a2/(Lλ) >> 1, où a est la taille
caractéristique de l’ouverture, L la distance d’observation et λ la longueur d’onde ; ce qui ne sera jamais
réellement le cas dans le domaine THz) ; (ii) la propagation d’une onde électromagnétique à travers
un milieu dépend de ses propriétés optiques, qui varient selon les longueurs d’ondes considérées (ces
propriétés dépendent entre autre de la taille des molécules, ce qui introduit une notion d’échelle).
1.4.2 Équations constitutives du milieu
Les équations précédentes sont complétées par les équations constitutives du milieu, qui gouvernent
la propagation des ondes dans un milieu matériel (on considèrera ici un milieu diélectrique). Elles
mettent en relation le déplacement électrique D avec le champ électrique E et l’excitation magnétique
H avec l’induction magnétique B en faisant intervenir la polarisation P et la magnétisation M du milieu
sous l’influence d’un champ électromagnétique.
3. L’optique non-linéaire étudie le comportement non-linéaire des matériaux : les termes non-linéaires en champ n’apparaissent
que par l’intermédiaire des équations constitutives du milieu 1.5 et 1.6.
4. Contrairement aux équations de Navier-Stokes en mécanique des fluides, où la dépendance à l’échelle transparaît au travers
du nombre de Reynolds et du nombre de Mach. Cette propriété à notamment été mise à profit par la recherche militaire pour
déterminer la signature radar de gros objets à l’aide de la signature THz de maquettes.
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Les équations constitutives du milieu s’expriment par :













où ε0 et µ0 sont la permittivité électrique et la perméabilité magnétique reliée la célérité de la lumière




' 376Ω ε0. [εr] et [µr] sont res-
pectivement la permittivité électrique relative et la perméabilité magnétique relative du matériau, χe,m
étant respectivement les susceptibilités électriques et magnétiques du milieu. Ces derniers paramètres
sont a priori des tenseurs complexes dépendant du temps, de l’espace et du champ électrique appliqué.
Nous considèrerons que les matériaux étudiés sont homogènes et isotropes, ce qui nous permet de les
réduire aux scalaires ε˜r et µ˜r (nous reviendrons sur cet aspect dans la section 3.1.3), et que les champs
électriques appliqués sont suffisamment faibles pour que l’on puisse se placer dans le cadre de l’optique
non-linéaire.
On trouvera dans [Raimond, 2000] de plus amples développement sur les ondes dans la matière.
1.4.2.1 Propriétés optiques des matériaux diélectriques
Les matériaux diélectriques sont caractérisés par leurs propriétés optiques au moyen de mesures
spectroscopiques. Les quantités que nous rencontrerons principalement sont la permittivité électrique
ε˜r, l’indice de réfraction n et le coefficient d’absorption α. L’indice complexe n˜ peut être décomposé
en une partie réelle (l’indice de réfraction n) et un partie imaginaire k (que l’on nomme coefficient
d’extinction) et s’exprime :
n˜ = n− ıκ =
√
ε˜rµ˜r. (1.7)
Généralement, on considère que µ˜r = 1, on a donc :
ε˜r = n˜
2 (1.8)
Le coefficient d’absorption est quand à lui défini à partir de la loi de Beer-Lambert. La propagation
à travers d’un matériau d’indice n˜ de longueur L introduit des pertes en intensité par absorption :
I0e
−αL = |E0 exp(−ı2piνn˜L/c0)|2 = I0 exp(−4piνκL/c0) d’où α = 4piκν/c (1.9)
1.4.3 Transformée de Fourier
Nous aurons fréquemment recourt à la transformée de Fourier F , qui est un outil essentiel lorsque
l’on étudie des ondes. C’est en effet une opération linéaire qui permet de décomposer 5 un champ en
termes d’ondes harmoniques (i.e. avec une dépendance sinusoïdale en temps).
La transformée de Fourier S˜ d’une fonction s se calcule par la relation :





5. Elle sert en sus à décomposer le champ en termes d’ondes planes, utile pour appréhender la formation des images. Cette
décomposition est à la base de l’optique de Fourier.
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La fonction S˜ est une fonction de la fréquence ν que l’on nomme spectre du signal. Elle contient la
même quantité d’information que le signal original (figure 1.7) La transformée de Fourier inverse F−1
s’exprime de manière très similaire :





FIGURE 1.7 – Réciprocité de l’analyse spectrale : un signal temporel est une somme de sinusoïdes d’amplitudes et
de phases différentes qui interfèrent.
Rappelons quelques propriétés intéressantes de la transformée de Fourier qui nous serons utiles pour
l’étude des impulsions THz :
Symétrie hermitienne La transformée de Fourier d’un signal réel s(t) est complexe à symétrie hermi-
tienne :
S˜(−ν) = S˜∗(+ν). (1.12)
Le spectre est donc bilatéral, mais nous pourrons nous contenter de ne traiter que les fréquences posi-
tives.
Translation dans le temps La transformée de Fourier d’un signal s(t) décalé dans le temps sτ (t) =
s(t− τ) s’exprime :
S˜τ (ν) = e
−2ıpiντ S˜(ν). (1.13)
Le pré-facteur constitue ce que l’on appellera un terme de phase linéaire.
Transformée de Fourier d’un produit de convolution La propriété la plus intéressante de la trans-
formée de Fourier réside dans la transformation d’un produit de convolution en un produit simple dans
l’espace réciproque :
F{s ∗ h} = F{s}F{h} = S˜H˜. (1.14)
Le produit de convolution est utile lorsque l’on s’intéresse à des systèmes ayant des réponses h linéaires
et invariantes dans le temps (LTI, pour Linear, Time-Invariant), comme les matériaux optiques lorsque les
puissances optiques sont faibles. Les vecteurs propres de tels systèmes sont les fonctions sinusoïdales, qui
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forment eux-mêmes la base orthonormée sur laquelle est projetée toute fonction par la transformée de
Fourier. La grande majorité des systèmes étudiés étant LTI, on comprend l’importance de cette relation.
L’autre intérêt de cette propriété est quelle permet d’effectuer des déconvolutions de manière simple.
En ce sens, la réponse impulsionnelle d’un matériau peut être déterminée par division dans le domaine
spectrale, en prenant les précautions de rigueur (les mesures n’étant jamais parfaites, il faudra avoir
recours à des procédures spéciales comme des filtre de Wiener ou le modèle de maximum d’entropie
[MacKay, 2004]).
Théorème de Wiener-Khintchine La fonction d’auto-covariance Γss(τ) d’un signal s(t) et sa densité
spectrale de puissance Sss(ν) sont reliées simplement par un transformée de Fourier grâce au théorème
de Wiener-Khintchine :
Sss(ν) = S˜(ν)S˜
∗(ν) = F{Γss}(ν) = F{s(t)s(t+ τ)}(ν). (1.15)
Cette relation est à la base du fonctionnement des spectromètres à transformée de Fourier.
Relations de Kramers-Krönig Les relations de Kramers-Krönig lient les parties réelles et imaginaires
de certaines propriétés des systèmes LTI dans le domaine spectral. Ces relations trouvent leur fondement
dans le principe de causalité [Van Kampen et Lurçat, 1961].


















Ω2 − ω2 dΩ
}
(1.17)
où vp est la valeur principale de Cauchy. Pour être utilisées, ces relations requièrent que les mesures
soient effectuées sur une large étendue spectrale, ce qui rend délicate leur utilisation en spectroscopie
classique. Si l’on s’intéresse au coefficient de réflexion complexe r˜ d’un matériau, on peut reformuler
cette relation en décomposant la décomposant : ln r˜(ω) = lnR1/2(ω) + ıθ(ω). Dès lors, on obtient une
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. (1.18)
La dernière expression que l’on obtient par intégration par parties est plus lisible que les précédentes et
montre bien que seules les fréquences où l’amplitude du coefficient de réflexion change contribuent à
l’intégrale, autour de la fréquence d’intérêt. De plus, elles montrent que l’amplitude et la phase ne sont
pas des paramètres indépendants. Dans le domaine THz, l’étendue spectrale est grande et les relations
de Kramers-Krönig sont parfois utilisées pour confirmer des données spectroscopiques [Peiponen et al.,
2005]. Elles peuvent même partie intégrante de la procédure d’extraction numérique des propriétés op-
tiques des matériaux, notamment lors des mesures de spectroscopie en réflexion à référence intégrée, où
il est nécessaire de retirer des signaux une phase spectrale linéaire inconnue [Lucarini et al., 2005].
La transformée de Fourier continue est un outil mathématique puissant mais elle n’est guère appli-
cable en l’espèce lorsqu’il s’agit d’analyser des mesures physiques, discrètes par essence.
30
1.4.3.1 Transformée de Fourier discrète
Puisque la grande majorité de résultats que nous obtiendrons seront expérimentaux, nous n’aurons
accès qu’à N échantillons régulièrement espacés de ∆t du signal : sn = s(n∆t) .
Dans ces circonstances, nous pourrons utiliser la transformée de Fourier discrète (DFT, pour Discrete
Fourier-Transform 6). NotonsWN = e−ı2pi/N la racine N-ième de l’unité, les échantillons de la transformée









La fréquence maximale νmax et la résolution fréquentielle ∆ν de la DFT dépendent respectivement de
l’inverse de résolution temporelle ∆t et de l’étendue temporelle ∆T = N∆t :










Par conséquent, il faudra lors des mesures avoir un échantillonnage temporel suffisamment fin pour accé-
der aux hautes fréquences et éviter les phénomènes de repliement en satisfaisant au critère de Shannon
νmax < 1/(2∆t). La DFT est généralement calculée à l’aide d’algorithme FFT (pour Fast-Fourier Trans-
form), ce qui améliore considérablement la vitesse de calcul.
Le lecteur intéressé par de plus amples développement sur la transformée de Fourier se référera avec
intérêt aux ouvrages [Roddier, 1978] et [Bracewell, 1999].
1.4.4 Signal analytique et transformée de Hilbert
La forme analytique sˆ d’un signal temporel réel s est un signal complexe dont la transformée de
Fourier est unilatérale (elle n’a pas de composantes à fréquences négatives) et correspond au double de
la partie des fréquences positives de la transformée de Fourier du signal d’origine. Le signal analytique
est intéressant en ce qu’il permet de décomposer un signal en une enveloppe et une porteuse. Le signal
analytique est défini par
sˆ(t) = s(t) + ısH(t). (1.22)
où sH est la transformée de Hilbert du signal :




t− τ dτ. (1.23)
Rappelons deux propriétés essentielles de la transformée de Hilbert :
– Elle est sa propre transformée inverse, au signe près :H {H {s}} = −s.
– Sa transformée de Fourier S˜H s’exprime simplement en fonction de la transformée de Fourier de
s :
S˜H(ν) = −ı sign(ν)S˜(ν).
C’est cette relation qui est utilisée pour calculer numériquement la transformée de Hilbert d’un
6. Il ne faut pas la confondre avec la Discrete-Time Fourier-Transform, qui est une transformée de Fourier continue appliquée à
un signal discrétisé à l’aide peigne de Dirac.
31
signal discret 7. Cela signifie par ailleurs qu’un signal et sa transformée de Hilbert sont en quadra-
ture.
La notion de signal analytique nous sera utile pour discuter de la phase temporelle des impulsions téra-
hertz.
Conclusion du chapitre
Nous avons vu l’essentiel des applications du domaine térahertz ainsi que les techniques de géné-
ration et de détection utilisées pour les mettre en œuvre. Cela nous a permis de souligner que, bien
que ces techniques aient pour dénominateur commun de générer des rayonnements térahertz, elles font
preuve d’une grande diversité. Aidé des outils vus en fin de chapitre, nous allons maintenant pouvoir
nous intéresser en détail à une technique qui permet non seulement de générer des ondes térahertz,
mais surtout de le faire sous forme d’impulsions ultra-courtes, dont la détection résolue en temps nous
permettra d’utiliser une approche différente de celle que l’on emploie en optique.





Pour forger le fer
On a besoin d’un marteau
Et pour avoir un marteau,






Nous aborderons dans ce chapitre les techniques que nous avons
utilisées pour générer des impulsions térahertz et ainsi que pour
effectuer la mesure résolue en temps des champs électriques as-
sociés. Nous caractériserons le système en évaluant ses perfor-
mances en terme de bande passante et de sensibilité au bruit.
Nous donnerons ensuite quelques exemples d’applications clas-
siques, comme la spectroscopie et nous identifierons quels sont
les matériaux les plus à même d’être utilisés dans le domaine té-
rahertz.
Pour finir, nous développerons la notion de phase d’une impul-
sion sous-monocyclique, et nous verrons quelles sont ses manifes-
tations dans le domaine temporel et dans le domaine fréquentiel.
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2.1 Génération et détection par photo-commutation
Dans le chapitre précédent, nous avons vous qu’il existait un certain nombre de techniques capables
de générer des rayonnements térahertz, et tout autant capables de les générer.
Durant cette thèse, nous avons utilisé des antennes photoconductrices tant pour la génération que
pour la détection, afin de pouvoir générer du rayonnement THz sous forme d’impulsions et de pouvoir
effectuer des mesures du champ électrique résolues temporellement.
Ce schéma expérimental est communément appelé Time-Domain Spectroscopy (TDS) : la résolution
temporelle du champ permet comme on le verra par la suite d’étudier les propriétés fréquentielles d’un
échantillon directement à partir de mesures temporelles.
Décrivons le principe de fonctionnement d’un tel système (figure 2.1) :
– Un laser femtoseconde (τ=12 fs , frep=76 MHz , P=500 mW ) illumine un substrat semi-conducteur
d’arséniure de gallium (GaAs) sur lequel est gravé une paire de lignes en aluminium parallèles
espacées de 80µm sur lesquelles on applique une différence de potentiel statique de 70 V . Lors-
qu’une impulsion du laser femtoseconde arrive sur le substrat, elle y génère des photo-porteurs,
qui sont des électrons qui passent de la bande de valence à la bande de conduction par absorption
de photon.
– Les photo-porteurs ainsi créés sont soumis à un champ statique imposé par la différence de
potentiel entre les lignes. Dans ce champ, les électrons sont accélérés, ce qui produit l’émission
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FIGURE 2.1 – Génération d’implusion THz par antenne photoconductrice.
La brièveté des impulsions femtosecondes fait se générer des porteurs en un temps très court, et ils
se recombinent plus lentement (de l’ordre de la nanoseconde 1) : le transitoire de courant j(t) possède
un front montant très raide à l’origine de hautes fréquences de l’ordre du térahertz car le rayonnement





1. Un taux de recombinaison trop rapide n’est pas souhaitable, car cela se fait au détriment de la puissance.
2. Un dipôle hertzien est un dipôle dont la taille est très inférieure aux longueurs d’ondes considérées.
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La détection s’effectue par un procédé complémentaire (figure 2.2a) :
– Un substrat semi-conducteur en arséniure de gallium dont la croissance est effectuée à basse
température (LT-GaAs), ce qui lui assure un temps de piégeage de photo-porteurs très court (<
0.1 ps ), sur lequel sont également gravées une paire de lignes en aluminium parallèles espacées de
30µm , est illuminé par une impulsion du laser femtoseconde (d’intensité Ifs), ce qui génère des
photo-porteurs,
– En l’absence de rayonnement THz, les photo-porteurs se recombinent spontanément. Si toutefois
un rayonnement terahertz ETHz arrive en correspondance avec la génération des photo-porteurs,
celui-ci va induire un mouvement de ces derniers, créant ainsi un courant iantenne entre les deux
lignes d’aluminium. Ce courant est ensuite amplifié puis détecté.
Comme le temps de vie des photo-porteurs est très court par rapport à la variation du rayonnement
THz (Ifs(t) ∼ I0δ(t)), il est possible d’échantillonner temporellement l’impulsion THz en déplaçant une
ligne à délai dont la longueur d est reliée au retard temporel τ entre les impulsions THZ et femtoseconde
par la relation 3 τ = 2d/c. Le courant traversant l’antenne s’exprime de manière simplifiée :
iantenne(τ) ∝
∫




Notons que comme le sens du courant dépend de la direction du champ THz, les mesures sont bipo-




(a) Génération de photoporteurs par le laser fs et création
d’un courant par le champ THz local.













FIGURE 2.2 – Procédé d’échantillonnage temporel des impulsions térahertz.
Les antennes d’émission (figure 2.3) et de réception nous ont été fournies par la plateforme techno-
logique de l’IEMN à Lille.
Une lentille hyper-hémisphérique en silicium haute-résistivité est accolée à l’antenne ; celle-ci per-
met d’une part de focaliser le faisceau et de limiter d’autre part les pertes par réflexion interne totale
au niveau de l’antenne. En effet, cette dernière étant en GaAs, l’indice de réfraction nGaAs ' 3.6 est tel
3. Le facteur 2 vient du fait que le laser effectue un aller-retour dans la ligne à retard.
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FIGURE 2.3 – Image d’un substrat en GaAs sur lequel est gravé 6 paires d’antennes d’émission.
À droite un détail, sur lequel on peut voir trois paires de lignes
qu’une grande partie du rayonnement émis se trouve piégée dans l’antenne à cause des phénomènes de
réflexion interne totale qui ont lieu à cause du choc d’impédance à l’interface substrat-air.
Le faisceau THz est ensuite focalisé à l’aide de miroirs paraboliques hors-axe (OAPM pour Off-Axis
Parabolic Mirror) de distance focale 240 mm et d’ouverture numérique NA = 0.27. La réflectivité des
métaux est excellente dans le domaine THz ce qui permet de limiter les pertes et justifie l’emploi de
miroirs plutôt que de lentilles en Téflon ou en polyéthylène. De plus, ces éléments optiques fonctionnant
en réflexion, ils sont donc dépourvus d’aberration chromatique et d’effets dispersifs. La position relative
des miroirs est de sorte à ce qu’ils partagent l’axe optique ; les aberrations géométriques se compensent
globalement, ce qui n’est pas le cas des configurations où ces derniers sont têtes-bêches, comme sur le
schéma du montage présenté figure 2.4 (voir [Brückner et al., 2010] pour une discussion sur les confi-
gurations optimales).
La ligne à retard est déplacée par pas de 10µm afin de satisfaire au critère de Shannon (expres-
sion 1.20) en supposant une fréquence maximale de 7.5 THz : ∆t = 2∆l/c0 = 2× 10/300 ' 0.066 ps =
1/(2×7.5) THz−1. Nous balayerons généralement la ligne à retard sur des distances de l’ordre de 10 mm ,
ce qui correspond à une résolutions fréquentielle de l’ordre de 15GHz (expression 1.21).
Un hacheur optique (chopper) est utilisé afin de moduler le faisceau à 280Hz, ce qui permet d’utiliser
un amplificateur à détection synchrone (lock-in amplifier) et d’améliorer ainsi grandement le rapport
signal à bruit, tout en découplant le système des sources de rayonnement THz extérieur au système
et des bruits présents dans la salle d’expérience. Le temps d’intégration de l’amplificateur à détection
synchrone est généralement fixé à 30 ou 100 ms avec un filtre post-traitement de 24 dB /décade : le
temps d’acquisition pour un échantillon temporel est de l’ordre de 300 ms ce qui nous permet d’effectuer
une mesure complète de l’impulsion THz en quelques minutes. Cela rend assez long 4 et fastidieux les
optimisations d’alignement du montage 5.
La figure 2.4 présente une vue schématique de l’ensemble du système.
Le pointé du laser est corrigé à l’aide d’un miroir actionné par des cales piézo-électriques par boucle
fermée PID dont le signal d’erreur est fourni par une diode quatre-quadrants. Cela permet de stabiliser
le système sur des temps courts en plus d’améliorer la répétabilité des expériences d’un jour sur l’autre.
L’ensemble du montage est entouré d’une boite hermétique, ce qui permet de purger l’air atmosphé-
rique dont la vapeur d’eau absorbe le rayonnement THz de manière non-négligeable.
4. Nous avons dû consacrer des centaines d’heures aux procédures d’alignement en tout genre, la boucle de rétro-action « ma-
nuelle »lors des optimisations ayant une constante de temps assez lente...
5. Des systèmes commerciaux, comme ceux proposé par Picometrix permettent de visualiser la totalité des impulsions en temps
réel ; ils sont de plus fibrés ce qui permet de s’affranchir de l’alignement du laser optique. Cela se fait toutefois au détriment de la
















FIGURE 2.4 – Vue schématique d’un système de Time-Domain Spectroscopy.
La procédure d’acquisition est pilotée par ordinateur à l’aide d’une interface graphique complète
programmée en C# que nous avons développée. La communication avec les instruments se fait par
l’intermédiaire des ports séries RS-232 et du protocole GPIB (norme IEEE-488). Le programme permet
de piloter d’autres périphériques pour faire de l’imagerie ou effectuer des rotations, notamment pour les
mesures en polarisation.
Ce premier montage sera appelé par la suite montage de spectroscopie (photo 2.5). Un second
montage utilisant un faisceau collimaté et capable de mesurer séparément les deux composantes croi-
sées de polarisation sera présenté dans la section 3.2 de ce manuscrit. On réfèrera à ce dernier en tant
que montage de polarisation.
FIGURE 2.5 – Photo du montage de spectroscopie (en rouge le chemin du laser femtoseconde, en bleu le chemin
du faisceau THz).
2.1.1 Anatomie d’une impulsion térahertz
Une mesure typique obtenue à l’aide du montage précedent est présentée dans la figure 2.6a, accom-
pagnée de sa transformée de Fourier calculée numériquement, figure 2.6b.
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(a) Aspect temporel d’une impulsion THz.




























(b) Aspect fréquentiel d’une impulsion THz.
FIGURE 2.6 – Mesure d’une impulsion THz typique, et spectre associé.
L’impulsion térahertz se caractérise par une largeur à mi-hauteur de 550 fs . Elle présente un maxi-
mum bien défini, peu d’oscillations et s’étend sur quelques dizaines de picosecondes.
Le spectre fréquentiel de cette impulsion présente une fréquence moyenne ν¯=1.0 THz et une largeur de
∆ν=1.8 THz , ce que l’on doit au caractère sous-monocyclique des impulsions (∆ν/ν¯=1, 8 > 1) qui sera
discuté par la suite. Le spectre de l’impulsion s’étend jusqu’à 5 THz .
Dans le domaine temporel, les oscillations que l’on observe après le pic principal ne sont en aucun
cas lié à un bruit quelconque mais résultent de l’interaction de l’impulsion THz avec l’eau présente dans
l’atmosphère ambiante de la salle d’expérience. Cela se traduit dans le domaine fréquentiel par de fortes
lignes d’absorption.
Des mesures similaires effectuées à atmosphère ambiante (humidité relative de 21%) ou sous atmo-
sphère d’azote (humidité relative inférieure à 1%) rendent bien compte de ce phénomène : les oscillations
après l’impulsion disparaissent pratiquement (figure 2.7a) et le spectre devient bien plus régulier (figure
2.7b ; le spectre est présenté en échelle logarithmique, de manière à mieux rendre compte de l’étendue
fréquentielle des impulsions).
2.1.2 Analyse du système
Analysons maintenant le comportement du système en terme de sensibilité au bruit ainsi qu’aux
conditions de génération et de détection des impulsions.
2.1.2.1 Rapport signal à bruit et vitesse d’acquisition
Le rapport signal à bruit (RSB) est un élément critique pour tout système de mesure. C’est lui qui li-
mite en dernier recours la vitesse d’acquisition et détermine la précision que l’on est en droit d’attendre
du système.
La notion de bruit pour un système de TDS est généralement mal définie. En effet, on a naturellement
tendance à considérer les résultats des mesures résolues en temps comme s’ils étaient issus d’un oscillo-
scope ultra-rapide, alors qu’en toute rigueur nous avons affaire à un schéma de mesure pompe-sonde :
chaque échantillon temporel est indépendant des échantillons précédents. Par conséquent, le bruit de
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(b) Densité spéctrale de puissance.
FIGURE 2.7 – Influence de la vapeur d’eau atmosphérique sur les impulsions THz.
mesure peut varier d’un point d’échantillonnage temporel à l’autre et son incidence peut varier selon que
l’on raisonne dans le domaine temporel ou fréquentiel.
La question du rapport signal à bruit et de la dynamique des mesures par TDS a été étudiée en partie
par Naftaly [Naftaly et Dudley, 2009] ; nous proposons d’étendre cette étude et d’offrir un traitement
plus complet du bruit dans de tels systèmes.
Dans l’analyse que nous proposons, nous devrons distinguer l’instant de la mesure t, qui est l’instant
auquel a été effectuée la mesure et le point d’échantillonnage temporel (PET) τ qui correspond au délai
entre pompe-sonde du système TDS.
Nous considérons une série de mesures temporelles complètes {sk(τ)}k=1..N effectuées à différentes
moments. Chaque mesure sera normalisée de telle sorte que l’amplitude au maximum du signal soit
égale à un. À partir de ces mesures, nous pouvons calculer les quantités suivantes, qui nous donnerons
différentes mesures du bruit :
– Nous pouvons tout d’abord estimer le bruit σ1 en l’absence de signal ou à des délais de ligne à





C’est à partir de cette quantité que l’on définit généralement le rapport signal à bruit (il suffit de la
comparer à la puissance totale du signal THz). Cette définition n’est cependant guère adaptée au
cas des mesures THz, car ces dernières sont statiques : elle ne prend pas en compte les variations de
l’intensité du bruit en fonction du point d’échantillonnage. Cette quantité ne requiert en revanche
qu’une seule mesure temporelle (selon τ).
– Nous pouvons améliorer cette définition du bruit en nous appuyant sur une série de mesures pour
















Comme chaque point d’échantillonnage temporel est a priori indépendant des autres, cette mesure
permet de déterminer comment le bruit varie en fonction du délai pompe-sonde considéré.
– Nous pouvons également proposer une mesure du rapport signal à bruit dans le domaine fréquen-
tiel en effectuant la transformée de Fourier d’un signal et en estimant le bruit dans la zone du
spectre dans laquelle la densité spectrale de puissance du signal est nulle (νmax est la fréquence







Tout comme pour le bruit estimé en l’absence de signal dans le domaine temporel, cette mesure
n’est pas tout à fait satisfaisante car elle ignore la dépendance en fréquence du bruit.
– Pour remédier à cela, nous pouvons procéder comme dans le domaine temporel et estimer l’écart-















Contrairement aux mesures classiques à l’oscilloscope (où l’on observe fréquemment un bruit dit
en 1/f), ici le bruit ne peut avoir de comportement en fréquence évident car les mesures tempo-
relles ne sont pas faite en temps réel (t 6=τ) ; chaque point est déjà intégré de nombreuses fois (on
n’effectue pas la transformée de Fourier selon t mais selon τ).
– Nous pouvons également nous intéresser au bruit de phase dans le domaine fréquentiel. La va-
riation de phase spectrale doit être déterminée à partir d’une mesure de référence S˜n, que nous















Cette mesure est utile pour déterminer quelle sera la sensibilité des analyses basées sur la phase
spectrale.
Nous avons procédé à une première série de mesures sur le montage de polarisation sans purger
l’air atmosphérique. Pour différents temps d’intégration (10 ms , 30 ms et 100 ms ) de l’amplificateur à
détection synchrone, nous avons répété les mesures 20 fois afin de pouvoir déterminer l’écart-type entre
les mesures pour chaque point d’échantillonnage temporel τ (équation 2.4).
On observe figure 2.8a que le niveau de bruit de base σ1 (défini dans equation 2.3) pour un temps
d’intégration de 10 ms indique que le RSB de base (maxτ (s)/σ1) est de 1500 (' 32 dB , inverse de la ligne
en pointillé), mais que l’écart-type σt(τ) varie fortement en fonction du point d’échantillonnage temporel
considéré. Il est en particulier maximal lorsque le taux de variation du champ électrique est lui-même
maximal, tandis qu’il n’est que modérément supérieur au bruit de base σ1 au sommet de l’impulsion. De
plus, ce bruit supplémentaire semble relativement indépendant du temps d’intégration comme l’indique
la figure 2.8b.
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(a) Bruit σt(τ) en différents points d’échantillonnage
temporel entre différentes mesures effectuées avec
temps d’intégration de 10 ms . Le bruit σ1 est repré-
senté en pointillés.




























(b) idem, pour une variété de temps d’intégration
(échelle logarithmique).
FIGURE 2.8 – Variation de l’écart-type du bruit (sur 20 mesures) en fonction du point d’échantillonnage temporel.
On ne peut attribuer ce comportement aux sources de bruit du procédé de mesure lui-même, tel que
les fluctuation du laser femtoseconde ou celui des composants électroniques. Cela nous incline à penser
qu’il est dû au jitter causé par des fluctuations de chemin optique 6, tant celui du faisceau femtoseconde
que celui du faisceau térahertz : pour le montage de spectroscopie, le bras de génération mesure 1.18 m ,
le bras de détection 2.15 m et la propagation du faisceau THz se fait sur une distance de 0.97 m , tandis
que pour le montage de polarisation, ces distances sont respectivement 1.57 m , 2.80 m et 1.23 m . Ces
fluctuations sont principalement reliées aux fluctuations de l’air dans la salle d’expérience, ainsi qu’aux
vibrations de la table optique.
Pour l’analyse dans le domaine fréquentiel, nous avons effectué des mesures sur le montage de spec-
troscopie sous atmosphère d’azote avec un temps d’intégration de 100 ms , afin de pouvoir limiter l’in-
fluence des raies d’absorption de l’eau atmosphérique et de varier les conditions expérimentales (l’analyse
dans le domaine temporel donne lieu à des résultats tout à fait similaires ; le RSB de base est de 800,
inférieur à celui du montage de polarisation).
Le bruit en amplitude spectrale σν(ν) (équation 2.6) représenté figure 2.9a est globalement constant
et supérieur au bruit de base σ2 que l’on retrouve à hautes fréquences ; cela nous indique que le signal
porte lui-même un certain bruit. La phase spectrale entre deux mesures figure est également bruitée et
son écart-type σφ,1 (figure 2.9b) semble présenter une certaine dépendance en fréquence.
Aux alentours de 1 THz , le bruit de phase entre mesures est de l’ordre de 1◦ ; c’est cela qui limitera
principalement les techniques d’imagerie se basant sur la phase spectrale développée dans la chapitre 4.
Ces constatations multiples nous amènent alors à poser comme modèle de signal bruité l’expression
suivante :
st(τ, t) = s(τ + nφ(t)) [1 + ns(t)] + nb(t) (2.8)
où s(τ) est le signal non bruité auquel on ajoute l’influence de trois bruits distincts :
– nb le bruit des instruments de mesure (bruit électronique),
6. On peut considérer qu’un système de TDS est un type particulier d’interféromètre.
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(a) Bruit d’amplitude spectrale σν(ν).































(b) Bruit de phase σφ,1(ν).
FIGURE 2.9 – Bruit dans le domaine fréquentiel déterminé à partir d’un ensemble de mesure.
– ns le bruit lié à la génération et à la détection des impulsions THz ; il comprend principalement le
bruit lié aux antennes et aux fluctuation d’intensité de pointé du laser femtoseconde,
– nφ le bruit de phase, qui est lui relié au fluctuation du chemin optique tant pour le laser femtose-
conde que pour le faisceau THz.
Pour mieux identifier ces bruits et valider ce modèle, enregistrons maintenant l’évolution temporelle
du signal à τ fixe, i.e. en mesurant en temps réel les variations en un point de l’impulsion THz.
Pour distinguer les différents bruits, nous proposons quatre points d’échantillonnage τ distincts (fi-
gure 2.10) :
– Un point à τ = τnul situé avant l’arrivée de l’impulsion THz (s(τnul) = 0 et ∂s∂τ (τnul) = 0).
On a alors
st(τnul, t) = s(τnul + nφ(t))(1 + ns(t)) + nb(t)
= nb(t), (2.9)
ce qui nous permet d’identifier le bruit relié à l’électronique d’acquisition.
– Un point à τ = τzero, qui se situe à une annulation du signal THz (s(τzero) = 0 et ∂s∂τ (τzero) 6= 0).
On a :
st(τzero, t) = s(τzero + nφ(t))(1 + ns(t)) + nb(t)
∼ nφ(t) ∂s
∂τ
(τzero)(1 + ns(t)) + nb(t). (2.10)
Si ns(t)<<1 et nb(t) suffisamment petit, nous pourrons donc évaluer l’influence de nφ(t).
– Un point τ = τpente pour lequel le signal THz est non-nul tout en ayant une dérivée importante.
Pour ce point, les différents bruits se conjuguent.
– Un point à τ = τmax situé au maximum de l’impulsion.
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En supposant que la dérivée du signal est nulle en ce point, on a :
st(τmax, t) = s(τmax + nφ(t))(1 + ns(t)) + nb(t)
' ns(t)s(τmax) + nb(t) + s(τmax), (2.11)





FIGURE 2.10 – Situation schématique des points d’échantillonnage considérés.
Nous avons effectué ces mesures sur cinq intervalles d’environ dix minutes, en changeant le temps
d’intégration afin de voir comment celui-ci permet d’améliorer le rapport signal à bruit selon les points
d’échantillonnage. Les mesures, exposées 2.11a, nous informent des résultats suivants.
Le bruit électronique nb(t) que l’on peut observer pour τ = τnul (courbe du bas) a une distribution
à peu près gaussienne et se trouve être plus faible que l’ensemble des autres bruits. Au maximum du
signal (τ = τmax, courbe du haut), on est principalement sensible au bruit de détection ns(t) qui a lui
aussi une distribution majoritairement gaussienne (sauf pour les longs temps d’intégration, pour lesquels
on arrive a percevoir les effets résiduels du jitter — s’il s’agit d’un point d’inflexion, la dérivée n’est pas
parfaitement nulle à ses abords), qui vient s’ajouter au bruit électronique. Ces deux sources de bruit
sont efficacement filtrées par l’amplificateur à détection synchrone à mesure que l’on augmente le temps
d’intégration.
Lorsque l’on se situe dans le front montant de l’impulsion (τ = τpente, troisième courbe de la fi-
gure 2.11a), les variations temporelles du signal sont nettement plus importantes qu’au maximum du
signal. Le bruit présente des dérives lentes et semble corrélé sur d’assez grandes périodes (le produit
d’autocorrélation indique que les variations s’échelonnent sur une centaine de secondes), ce que nous
attribuons au mouvement des masses d’air dans la salle d’expérience. Cela est confirmé par la mesure en
un point d’annulation du signal THz (τ = τzero, deuxième courbe) où l’on est est essentiellement sensible
à nφ(t) ∂s∂τ . L’aspect du bruit y est très similaire au cas précédant, tandis que le signal est sensé être nul
(on ne peut attribuer le regain de bruit au fluctuations d’intensité du laser ou au niveau des antennes).
Les fluctuations d’intensité du laser amènent une réduction du rapport signal à bruit (maximum du
signal comparé à l’écart-type du bruit) d’un facteur 4 par rapport au bruit électronique seul (le rapport
signal à bruit max[s(τ)]/σn{b,s} est représenté figure 2.11b). Notons que si l’on peut améliorer le rapport
signal à bruit en maximum en augmentant le temps d’intégration, les lieux d’échantillonnage qui pré-
sentent des variations fortes sont soumis à d’autres contraintes. Par conséquent, si l’on souhaite effectuer
des mesures à des points de pente maximale (pour des expériences de pompe-sonde, où la ligne à retard
44































(a) Mesure de la variation temporelle du signal pour les
points d’échantillonnage τnul, τzero, τpente et τmax
(de bas en haut). Au cours du temps, le temps d’inté-


















(b) Évolution du rapport signal à bruit en fonction du
temps d’intégration pour les points d’échantillonnage
τnul et τmax.
FIGURE 2.11 – Acquisition des différents types de bruit et relation avec le temps d’intégration de l’amplificateur à
détection synchrone.
du système THz est fixe, ou bien de l’imagerie), il ne sera pas nécessairement souhaitable d’augmenter
le temps d’intégration, car cela implique d’effectuer des mesures plus longues qui seront corrompues par
le jitter.
Si l’on suppose dorénavant que le jitter est négligeable à l’échelle d’une mesure complète du signal
(nφ(t) = −∆τ est constant le temps de balayer la ligne à retard), et que l’on regroupe en un terme
commun n les termes de bruit électronique de détection nb et ns, on obtient pour chaque réalisation k
de mesure d’un signal :
sk(τ) = s(τ − (∆τ)k) + (n(τ))k (2.12)
dont la transformée de Fourier s’exprime :
S˜k(ν) = S˜(ν)e
ı2piν(∆τ)k + n˜k(ν). (2.13)














=2piν [(∆τ)i − (∆τ)j ] + φg(ν) (2.14)
avec φ{1,2,3}(ν) des phases composées 7 et φg(ν) une phase qui permet de rendre compte des pertur-
bations de la phase spectrale liée au bruit n. La phase spectrale relative entre deux mesures comporte
donc une composante linéaire majoritaire. À l’aide de l’équation 2.7 et les mesures effectuées précédem-
7. Ces phases se calculent sans problèmes, mais entachent la lisibilité de l’équation.
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ment (figure 2.9b), nous pouvons déduire à l’aide d’une régression linéaire sur l’écart-type de la phase
entre plusieurs mesures σφ,n(ν) l’écart-type de la variation du chemin optique, qui vaut 625 nm (soit un
décalage temporel de 2 fs , à comparer au pas d’échantillonnage temporel de 66 fs ).
On peut retrouver cette valeur par une estimation dans le domaine temporel, à l’aide du calcul de la
dérivée ∂s∂τ , des mesures st(τzero) et st(τpente) de la figure figure 2.11a. En effectuant le développement
limité s(τ + ∆τ)− s(τ) ∼ ∆τ ∂s∂τ , on obtient :
∆τ ∼ s(τ + ∆τ)− s(τ)
∂s
∂τ (τ)




L’estimation des variations extrêmes du chemin optique sur une heure à l’aide de mesures effectués à
l’inversion de signe (resp. à la pente maximale) est de 3.5µm à (resp. 3.7µm ), ce qui représente une
variation d’environ 1 ppm du chemin optique total. Ces variations présentent un écart-type de 628 nm
(resp. 545 nm ), ce qui correspond aux résultats déterminés précédemment dans le domaine fréquentiel.
Nous pouvons en profiter pour proposer une procédure alternative de sommation de plusieurs signaux
similaires permettant de limiter l’influence de la variation de chemin optique, ce afin de mieux rendre
compte de comment le bruit évolue en fonction de l’amplitude dans le domaine temporel. Pour cela, il
nous suffit d’annuler la phase spectrale relative entre les différentes mesures et une mesure sn que l’on




















Comme le montre la figure 2.12, les fortes fluctuations aux points de dérivée maximale disparaissent et
le bruit devient corrélé à l’amplitude locale de l’impulsion. On retrouve bien le rapport 1 à 4 entre le
bruit de base et le bruit au maximum du signal que l’on observait dans la figure 2.11b.





























FIGURE 2.12 – Sommation de signaux corrigés en phase ; impulsion THz pour comparaison.
Notons que cette procédure ne permet pas de supprimer les fluctuations de phases absolues, car la
référence que l’on choisit n’est pas elle-même corrigée en phase.
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2.1.2.2 Bruits extérieurs au système
L’environnement de la salle d’expérience contient de nombreuses sources de bruit. La connaissance
des zones de fréquence pour lesquelles le bruit est minimal est important afin de déterminer une fré-
quence de rotation du hacheur mécanique requis pour la détection synchrone (qui est limitée mécani-
quement à 400 Hz ). À l’aide de l’amplificateur à détection synchrone synchronisé sur un oscillateur local
de fréquence variable, nous avons estimé l’intensité des bruits indépendants des procédés de génération
et de détection THz.

























bruits dans la salle d’expérience
FIGURE 2.13 – Spectre de bruit de la salle d’expérience.
Comme souvent, on retrouve les harmoniques de la fréquence du réseau électrique. Nous avons choisi
d’effectuer les mesures en hachant le faisceau à 280 Hz pour limiter l’influence de ces bruits. Notons que
lorsque l’on se situe dans une zone proche du bruit, les mesures on une certaine tendance à osciller
lentement en raison du battement entre la fréquence hacheur et la source de bruit.
2.1.2.3 Influence de la tension de polarisation des antennes
La différence de potentiel qui est appliquée entre les deux lignes métalliques de l’antenne est à l’ori-
gine de l’accélération des photo-porteurs ; elle influence donc l’amplitude du champ THz émis. Nous
avons procédé à des mesures en modifiant la tension appliquée : l’évolution de l’amplitude au sommet
de l’impulsion en fonction de la tension appliquée est linéaire dans la plage de tension (figure 2.14a). En
revanche, la forme temporelle globale de l’impulsion s’en trouve légèrement modifiée (figure 2.14b).
Cela nous indique qu’il est logiquement préférable d’utiliser des tensions élevées. La faible distance
entre les lignes métalliques limite toutefois la tension maximale d’utilisation (<100 V ) car des claquages
peuvent intervenir et détruire l’antenne (image 2.15).
Le comportement linéaire invite certaines équipes à moduler la tension de polarisation plutôt que
d’utiliser un hacheur optique dont la fréquence de rotation est limitée à quelques centaines de Hertz.
Cela semble raisonnable si l’amplitude de la modulation n’est pas trop importante. Nous avons tenté
d’utiliser ce type de modulation, mais les signaux ainsi détectés présentaient un décalage très gênant
que l’on attribue au rayonnement des câbles du générateur de fonction. Par ailleurs, nous n’avons pas
constaté de gain évident en termes de rapport signal à bruit.
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influence de la différence de potentiel sur l’émission THz














(a) Variation de l’amplitude au sommet de l’impulsion en
fonction de la tension de polarisation entre les lignes
métalliques.























(b) Influence de la tension de polarisation sur la forme de
l’impulsion.
FIGURE 2.14 – Influence de la différence de potentiel entre les lignes métalliques de l’antenne d’émission et l’im-
pulsion THz émise.
FIGURE 2.15 – Détail de trois antennes sur substrat en GaAs. (1) antenne détruite à cause d’une trop grande
puissance laser incidente. (2) antenne fonctionnelle. (3) antenne détruite par claquage électrique.
2.1.2.4 Influence de la puissance du laser incident
Les impulsions du laser femtoseconde sont à l’origine de la génération des photo-porteurs dans les
antennes. Une intensité plus forte augmente le nombre de photo-porteurs et par là l’amplitude de l’im-
pulsion THz émise ou le courant produit dans l’antenne de détection. Nous avons atténué l’intensité
incidente moyenne (les impulsions femtosecondes ont des puissances-crête bien supérieures, mais elles
varient comme l’intensité moyenne) sur chacune des antennes à l’aide d’une densité optique variable (fi-
gures 2.16a et 2.16b). Le comportement n’est clairement pas linéaire et semble montrer des phénomènes
de saturation. Augmenter la puissance du laser incident ne permet donc pas d’améliorer la puissance du
rayonnement THz.
Nous avons tenté de moduler le faisceau laser incident sur l’antenne émettrice à l’aide d’un chopper
optique ; il y avait là encore un décalage dans les mesures dont l’origine n’est pas bien déterminée.
2.1.2.5 Influence de la dispersion de groupe des impulsions laser incidentes
Le support temporel des impulsions térahertz émises par l’antenne d’émission dépend de la durée des
impulsions issues du laser femtoseconde qui génèrent les photoporteurs ainsi que du taux de recombi-
naison de ces photo-porteurs dans le substrat de GaAs. Afin de déterminer des deux paramètres lequel
est limitant, nous avons placé des lames de microscope en verre de 1 mm dans le faisceau laser incident
sur l’antenne émettrice. La durée de l’impulsion gaussienne de largeur temporelle τp0 après propagation
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intensité laser incidence [mW]
influence de la puissance incidente sur l’antenne de détection
(b) Antenne de détection.
FIGURE 2.16 – Influence de l’intensité du laser sur les antennes d’émission et de détection.
sur une longueur L dans un matériau de dispersion de groupe k
′′









Dans la silice fondue 8, k
′′
= 36.2 fs2/mm aux longueurs d’ondes du laser, ce qui nous indique un
allongement de la durée d’impulsion 9 de 12 fs à 85 fs .
Après le passage dans 10 mm de verre, l’amplitude de l’impulsion s’en trouve diminuée (d’un facteur
3.5 pour dix lames de 1 mm ), en partie attribuée aux pertes par réflexion et absorption sur les lames)
et leur aspect temporel légèrement modifié (figure 2.17a)), sans que son contenu fréquentiel en soit
modifié.





























































FIGURE 2.17 – Effet de la dispersion de l’impulsion femtoseconde incidente sur l’antenne émettrice en fonction
de nombre de lames de microscope de 1 mm introduites dans le faisceau.
8. Nous ne connaissons pas la nature exacte du matériau qui compose le verre des lames de microscope. Nous supposons qu’il
s’agit de silice fondue, mais il semblerait que ces verres ont plutôt une dispersion de groupe de l’ordre de 300 fs2/mm . Nous
préférons cependant une estimation a minima.
9. Précisons que les impulsions en sortie du laser femtoseconde effectuent six réflexions sur un paire de miroirs chirpés destinés
à pré-compenser la dispersion qui a lieu dans les lentilles en silice fondues servant à focaliser le faisceau sur l’antenne.
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De même, la précision de l’échantillonnage temporel dépend de ces mêmes paramètres, de manière
plus critique encore. Pourtant, la dispersion introduite par un épaisseur de 10 mm de verre ne semble
pas compromettre la résolution fréquentielle (figure 2.18b).





























































FIGURE 2.18 – Effet de la dispersion de l’impulsion femtoseconde incidente sur l’antenne de détection en fonction
de nombre de lames de microscope de 1 mm introduites dans le faisceau.
Nous pouvons ainsi considérer que nos expériences ne sont pas limitées par la durée des impulsions
femtosecondes.
2.1.3 Conclusion sur la caractérisation des systèmes de spectroscopie par do-
maine temporel
Les systèmes de spectroscopie par domaine temporel présentent un rapport signal à bruit de l’ordre
de 30 dB , qui se trouve d’abord limité par le temps d’intégration de l’amplificateur à détection synchrone
puis par les fluctuations de chemin optique. Il s’agit donc de trouver un compromis entre les deux lorsque
l’on cherche à faire une série de mesure, pour limiter l’incidence du bruit de phase qui est lui de l’ordre
de 1 ◦.THz−1 sur des temps longs.
Par ailleurs, la puissance du rayonnement térahertz n’est pas limitée en pratique par la puissance du
laser incident, et la résolution spectrale n’est pas entravée par la dispersion des impulsions femtosecondes
due aux différents matériaux qu’elles doivent traverser avant d’atteindre les antennes. Seule la différence
de potentiel entre les lignes métalliques pourrait être augmentée, en courant le risque de provoquer un
claquage électrique et la destruction de l’antenne.
2.2 Spectroscopie
Les techniques de génération d’impulsions THz et de détection résolue en temps permettent de
connaître directement le spectre des impulsions en effectuant la transformée de Fourier temporelle du
signal mesuré. Dès lors, il devient très simple de déterminer les propriétés spectrales des matériaux en
regardant comment ces derniers modifient les impulsions THz : c’est ce que l’on nomme Time-Domain
Spectroscopy (TDS). Les champs électriques appliqués sont considérés suffisament faibles 10 pour que
10. Nous n’avons pas été en mesure de déterminer la puissance THz générée à l’aide d’un détecteur étalonné, mais en utilisant
les valeurs données pour d’autres sysèmes de TDS similaire au nôtre [Coutaz, 2008], nous estimons que la puissance crête de nos
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l’on puisse s’adonner à de la spectroscopie linéaire (certains groupes s’intéressent toutefois aux effets
non-linéaires dans les matériaux [Hebling et al., 2008]).
2.2.1 Mesure de spectres
Pour procéder à des mesures de spectroscopie en domaine temporel, il faut effecteur deux mesures :
– une mesure de référence Eref(τ) qui permet de connaître le spectre E˜ref(ν) des impulsions générées
et qui servira de fonction d’appareil,
– une mesure Eech(τ) où l’impulsion traverse un échantillon d’épaisseur L que nous supposerons
homogène, à face parallèle illuminé sous incidence normale et suffisamment épais pour pouvoir
négliger les réflexions internes (figure 2.19).







































FIGURE 2.19 – Une mesure de référence et deux mesures à travers des échantillons de TOPAS (copolymère d’éthy-
lène cyclique) et d’ETFE (copolymère d’ethylène tetrafluoroéthylène).
La matériau étant linéaire et invariant dans le temps (LTI), il est caractérisé par une réponse im-
pulsionnelle hmat(t) ; la relation entre l’impulsion de référence et celle ayant traversé le matériau peut
s’écrire formellement sous la forme d’un produit de convolution :
Eech(τ) = (hmat ∗ Eref)(τ) =
∫
R
hmat(τ − t)Eref(t)dt, (2.18)
ce qui dans le domaine fréquentiel s’exprime :
E˜ech(ν) = H˜mat(ν)E˜ref(ν). (2.19)
La traversée du milieu par le champ incident fait intervenir trois interactions distinctes :
– la traversée de l’interface d’entrée air-matériau qui se fait avec un coefficient de transmission t1→2,
– la propagation au sein du milieu représentée par une fonction de transfert H˜prop(ν) et liée à son
épaisseur optique ainsi qu’à ses propriétés d’absorption,
– la traversée de l’interface de sortie qui se fait avec un coefficient de transmission t2→1.
La figure 2.20 réalisée à partir de simulations numériques permet de mieux appréhender ces trois inter-
actions.
impulsions est de l’ordre du microwatt.
51
FIGURE 2.20 – Illustration des trois interactions principales qui ont lieu dans un matériau. À gauche, avant de
pénétrer dans le milieu. Au centre, juste après l’entrée dans le milieu. À droite, juste après la
sortie du milieu. (simulations réalisées avec le logiciel MEEP ; matériau d’indice 2, sans absorption,
d’épaisseur 2λ).
En considérant que l’indice de l’air est n˜1 = 1 et en prenant en compte le fait que l’impulsion de
référence traverse en lieu et place du matériau une épaisseur optique n˜2L, ces interactions permettent
de déterminer la fonction de transfert globale H˜mat(ν), que l’on peut déterminer expérimentalement par









2.2.1.1 Détermination numérique des propriétés optiques d’un matériau
Comme H˜mat(ν) exprime une déconvolution par l’intermédiaire d’une division dans le domaine fré-
quentiel, et que l’expression 2.20 ne peut être directement inversée, il faut procéder à certaines approxi-
mations pour déterminer les propriétés du matériau.
Dans un premier temps, on peut considérer que ni l’indice de réfraction ni le coefficient d’absorption
ne dépendent de la fréquence, et que les coefficients de réflexion sont négligeables. Dans ce cas, on a :
Eech(τ) ' F−1{E˜refH˜prop}(τ) = F−1{E˜ref(ν)e−ı2piν(n−1)L/ce−αL/2}
' Eref(τ) ∗ δ
(









Cela permet d’obtenir très facilement une première approximation de l’indice de réfraction dans le
domaine temporel grâce à l’écart entre le temps d’arrivé au maximum de l’impulsion de référence τ echmax
et celui de l’impulsion ayant traversée le matériau τ echmax :
n ' (τ echmax − τ refmax)
c
L




où d est le recul de la ligne à retard qui permet de faire confondre les maximums (c’est le paramètre
que l’on fait varier durant les expériences 11). On peut procéder de même pour évaluer le coefficient
11. d est, par analogie avec l’interféromètre de Michelson, la distance nécessaire pour égaliser les chemins optiques de ses deux
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Ces deux estimations peuvent en particulier servir comme paramètres initial pour les procédures d’ex-
traction numériques de l’indice discutées par la suite.
Pour aller plus loin et étudier la dépendance en fréquence de l’indice complexe, nous relâchons les
hypothèses précédentes pour les remplacer par celle, plus faible, que les effets d’absorption sont faibles
relativement aux effets de propagation, i.e. Re(n˜(ν)) = n(ν)>> Im( ˜n(ν)) = −κ(ν). Dans ce cas, le pré-









La phase spectrale ne dépend dès lors que de la partie réelle de l’indice n˜(ν), ce qui après déplissage
(problème que nous aborderons dans la section 2.4.1) nous permet de calculer l’indice de réfraction
n(ν) :
n(ν) = − arg[H˜mat(ν)] c
2piνL
+ 1. (2.25)












Pour n’avoir recours à aucune hypothèse, il faut utiliser un algorithme d’optimisation non-linéaire ou
convexe (comme l’algorithme de Nelder-Mead ou du point-intérieur) pour minimiser une fonction de mé-
rite M(n, κ) bidimensionnelle 12 qui pondère l’écart entre la mesure et la fonction explicite H˜mat(ν, n, κ).
Le choix de la fonction de mérite a une grande importance sur la précision des résultats. La première
fonction de mérite que l’on peut proposer est une fonction qui sépare les parties réelles et imaginaires
de la fonction de transfert. Toutefois, la phase linéaire induit de fortes oscillations, ce qui compromet
la stabilité de l’algorithme. Un seconde fonction de mérite intéressante peut être définie en séparant les
modules et les arguments de la fonction de transfert. Leurs variations respectives sont plus douces et les
résultats attendus meilleurs. Toutefois, ce genre de procédure tend à donner plus de poids à un paramètre
qu’à l’autre, car ils ne s’expriment pas dans la même unité et sont par conséquent incommensurables. Il a
donc été proposé de modifier légèrement cette dernière fonction de mérite en utilisant le logarithme du
module de la fonctions de transfert [Duvillaret et al., 1996]. C’est cette procédure d’extraction d’indice
que nous utiliserons par la suite.
L’étude des milieux liquides se fait en ayant recours à une cuve à faces parallèles, dont l’utilisation
perturbe la fonction de transfert. Les résultats sont très similaires en modifiant les coefficients de Fresnel
pour prendre en compte les différences dans les chocs d’indices et en ayant comme mesure de référence
la mesure de la cuve à vide. En notant n˜c l’indice du matériau de la cuve (que l’on suppose connu pour
bras.
12. L’indice complexe, composé d’une partie réelle et d’une partie imaginaire est considéré comme bidimensionnel car le corps
des complexe n’est pas totalement ordonné.
53









Les considérations précédentes concernant la détermination numérique de l’indice restent valables.
L’effet d’étalon qui provient des réflexions internes multiples dans les matériaux (figure 2.21a) peut
être utilisé pour accroître la précision (pour mémoire, c’est sur cet effet étalon que se base le principe
de fonctionnement de l’interféromètre de Fabry-Pérot). Il permet de déterminer l’indice complexe du
matériau en même temps que son épaisseur, ce qui est utile lorsque l’échantillon est fin ou qu’il est
difficile de la mesurer. Les interférences entre les différentes réflexions dépendent en effet directement
de cette dernière. Temporellement, si l’on note τ0, τ1 et τ2 les temps d’arrivée respectifs du maximum
d’une mesure de référence, du maximum du champ transmis directement et du champ transmis après
une double réflexion interne, on les relations :
τ1 − τ0 = (n− 1)L/c
τ2 − τ1 = 2nL/c
τ2 − τ0 = (3n− 1)L/c
En combinant ces valeurs, on obtient l’expression utile suivante :






En l’absence de dispersion forte qui tend à accroitre l’incertitude sur la position du maximum, la
précision de cette relation est limitée par le pas d’échantillonnage temporel, de l’ordre de 66 fs dans nos
expériences, que l’on peut toutefois diminuer.
Fréquentiellement, le signal contenant l’impulsion transmise et sa réplique est modulée par une sinu-
soïde de période spectrale F = 2pic/(nL) (figure 2.21b).























(a) Manifestation temporelle de l’effet étalon. Les temps
des maximums des impulsions sont indiquées.































(b) Manifestation fréquentielle de l’effet étalon. La pé-
riode d’oscillation F correspondant aux interférences
spectrales est indiquée.
FIGURE 2.21 – Effet d’étalon dû au réflexions internes dans un matériau mince : une lame de silicium.
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La détermination préliminaire de l’indice permet donc de connaître l’épaisseur du matériau. En gé-
néralisant à un nombre quelconque d’échos, Duvillaret et ses collègues [Duvillaret et al., 1999] ont
présenté un algorithme de détermination conjointe de l’indice complexe et de l’épaisseur. Ce type de
procédure est particulièrement adaptée au semi-conducteurs qui ont un indice élevé et de absorptions
modérées, mais il faut que l’échantillon soit fin et peu absorbant.
2.3 Les matériaux du domaine THz
Une des grandes problématiques du domaine THz est de trouver des matériaux ayant de bonnes pro-
priétés dans cette gamme de fréquence. Dans le domaine optique, de nombreux matériaux sont très bien
connus (il suffit de l’œil pour juger de leurs propriétés potentielles) et un vaste catalogue de propriétés
sont à la disposition de l’opticien. Ce n’est bien évidemment pas le cas pour ce qui nous concerne 13.
Cela en raison de la jeunesse du domaine d’étude mais également à cause de la très grande étendue
spectrale que nous avons à considérer.
Les matériaux possèdent des propriétés assez similaires selon leur famille. Pour dresser un panorama
des grandes tendances qui se dégagent, nous indiquons l’indice moyen des matériaux ainsi que la lon-
gueur caractéristique de transmission Lcar qui est une métrique qui correspond à la longueur de matériau
requise pour que la puissance d’une impulsion THz semblable à celles que nous étudions soit réduite












Cela donne une métrique plus commode que celle du coefficient d’absorption α ou du coefficient d’ex-
tinction κ qui ont des dépendances fréquentielles très variables selon les matériaux. Pour les matériaux
d’indice plus élevés, nous indiquerons plutôt la longueur d’absorption Labs, qui n’est que l’inverse du
coefficient d’absorption moyen
Labs = 1/α.
Les mesures présentées ici ont été réalisées par notre équipe, à l’exception de celle qui seront mar-
quées d’une étoile (*), et nous donnons la référence aux articles qui font l’inspection des même maté-
riaux. Ces valeurs sont données à titre indicatif : la pureté des matériaux dépend souvent du fournisseur
et les résultats peuvent parfois diverger fortement, ce qu’atteste les différences entre les mesures trouvées
dans la littérature.
2.3.1 Les plastiques
Les plastiques présentent en général d’assez bonnes propriétés pour les applications térahertz : ils
ont un indice optique de l’ordre de 1.5 et des coefficients d’absorption assez faibles (particulièrement à
basse fréquence). La diffusion qu’ils présentent parfois dans le visible (leur aspect laiteux) est négligeable
dans le domaine THz, si bien qu’ils constituent souvent des matériaux de choix. Certains plastiques sont
transparents tant dans le domaine THz que dans le visible, ce qui les rend intéressants pour procéder
aux alignements.
13. Même s’il existe des bases de données THz : accessible sur internet : http://thzdb.org/) compile des mesures effectuées
sur certains matériaux par le RIKEN et le NICT, tandis que la base de donnée HITRAN (pour HIgh-resolution TRANsmission molecular
absorption database contient également des données couvrant le domaine THz.
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Parmi les polymères les plus communément utilisés, on note le polyéthylène haute densité (HDPE) et
le Téflon qui servent à la réalisation de lentilles pour les faisceaux THz.
Le film alimentaire, très fin, permet dans certain cas de servir de support à un objet lorsqu’il s’agit
maintenir des éléments en suspension dans l’air. De même, le polystyrène expansé, en raison de sa très
faible densité, est pratiquement invisible dans le domaine THz. Le Parafilm M R©est un film à base de
polyoléfines et de cires régulièrement utilisé en biologie ; il est relativement transparent dans le domaine
THz (95% de transmission en amplitude pour une feuille).
TABLE 2.1 – Propriétés optiques de certains plastiques aux alentours de 1 THz .
Références : [Sengupta et al., 2006,Podzorov et Gallot, 2008].
matériau indice Lcar transparence commentaires
moyen [mm] dans le visible
polyéthylène haute-densité (HDPE) 1.528 18 non
polyéthylène téréphtalate* (PET) 1.75 0.4 non
polypropylène (PP) 1.49 ' 10 non
polystyrène réticulé (PSX) 1.59 3.3 oui
polystyrène expansé <1.05 >20 non
Teflon (PTFE) 1.440 13 non
Zéonor 1.53 14.8 oui
TPX (polyméthylpentène) 1.46 15.3 oui
picarine* 1.52 20 oui Tsurupica
TOPAS (copolymère d’éthylène cyclique) 1.53 20 oui
ETFE (cop. d’eth. tetrafluoroéthylène) 1.50 1 oui
PVDF (Polyfluorure de vinylidène) 1.6 0.5 non
PDMS (Polydiméthylsiloxane) 1.33 0.3 oui usage microfluidique
polyuréthane 1.64 0.3 non photoélasticité (vis.)
film alimentaire 1.55 3.3 oui légère diatténuation
2.3.2 Les liquides
Les liquides polaires qui présentent des liaisons dissymétriques comme la molécule d’eau et la plupart
des solvants présentent généralement une forte absorption dans le domaine THz [Mø ller et al., 2009].
Nous discuterons du cas de l’eau dans le chapitre 4. Les liquides à bases d’hydrocarbures ou les huiles
présentent des propriétés d’absorption beaucoup plus modérées, mais toutefois non-négligeables.
TABLE 2.2 – Propriétés optiques de certains liquides aux alentours de 1 THz .
Références : [Pedersen et Keiding, 1992, Kindt et Schmuttenmaer, 1996, Ronne, 2000, Naftaly et al.,
2005,Hirori et al., 2007, Ikeda et al., 2005, Jepsen et al., 2007,Kim et al., 2008, Jiusheng, 2010]











2.3.3 Les verres et les cristaux
Les verres (généralement à base de silice) sont très utilisés en optique classique, en raison de leur
transparence et de leur dureté qui permet de les polir très finement. Ils ont un indice élevé (n >2) dans
le domaine THz, mais la présence d’anions O2− dans leur matrice les rend généralement absorbants dans
le domaine THz.
TABLE 2.3 – Propriétés optiques de certains verres aux alentours de 1 THz .
Références : [Randall et Rawcliffe, 1967,Loewenstein et al., 1973,Grischkowsky et al., 1990]
matériau indice moyen Labs [mm] commentaires
verre 2.57 0.1 lame de microscope
silice fondue 1.95 2.5
quartz cristallin no=2.11 35 biréfringent ∆n ' 0.04
saphir cristallin* no=3.07 7 forte biréfringence (∆n ' 0.4)
niobiate de lithium* (LiNbO3) no=6.8 0.3 forte biréfringence (∆n ' −1.6)
tantalate de lithium* (LiTaO3) no=6.6 0.3 biréfringence (∆n ' −0.2)
2.3.4 Les semi-conducteurs
Les semi-conducteurs intrinsèques, comme l’arséniure de gallium ou le silicium sont assez transpa-
rents dans le domaine THz et ont un indice de réfraction élevé. Lorsqu’ils sont dopés, les défauts aug-
mentent leur conductivité, tant et si bien qu’ils deviennent fortement réfléchissants, en diminuant leurs
qualités optiques.
TABLE 2.4 – Propriétés optiques de certains semi-conducteurs aux alentours de 1 THz .
Références : [Randall et Rawcliffe, 1967,Grischkowsky et al., 1990,Dai et al., 2004]
matériau indice moyen Labs [mm] commentaires
silicium 3.41 20 wafer
silicium HR 3.41 >>30 très faible dispersion
germanium (Ge) 4 >10
arseniure de gallium (GaAs) HR 3.6 >10
tellurure de Zinc* (ZnTe) 3.2 1.5
2.3.4.1 Silicium Haute-Résistivité
Les silicium haute résistivité (R > 10 kΩ.cm ) est un matériau qui présente d’excellentes propriétés
dans le domaine THz [Dai et al., 2004] : une dispersion et une absorption très faible. Son indice de
réfraction est de 3.41, pratiquement constant sur la gamme de longueurs d’onde qui nous intéressent.
Cet indice élevé introduit des pertes par réflexion aux interfaces importantes (30% en amplitude au
total), qui sont largement compensées par sa très faible absorption et le rend tout indiqué pour y faire
propager des faisceaux THz sur de longues distances.
2.3.5 Les composants optiques pour le domaine THz
Le domaine THz se rapproche du domaine optique dans la manière dont on met en forme les fais-
ceaux. Les lentilles utilisées conventionnellement en optique ne sont toutefois pas utilisables à ces fré-
quences car les verres employés ne sont pas transparents dans cette gamme, et peu de fabricants pro-
posent des éléments adaptés. Compte-tenu de la bonne transparence de certains matériaux comme le
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polyéthylène HD ou le Téflon, bon nombre d’équipes travaillent avec ces matériaux pour focaliser les
faisceaux. La grande longueur d’onde permet de s’affranchir d’un polissage poussé des optiques réali-
sées à l’aide d’outils mécaniques classiques (tour, fraiseuse). D’autres plastiques comme les copolymères
d’éthylène cyclique (Topas R©) ou la picarine (Tsurupica R©) sont transparents dans le visible et dans le
domaine THz. Cela est utile lorsque l’on souhaite procéder à un pré alignement optique, très souvent
nécessaire car il n’y a pas de méthode simple pour optimiser leur disposition directement avec le faisceau
THz.
Le silicium haute-résistivité est aussi fréquemment utilisé car il possède d’excellentes propriétés dans
le domaine THZ. Il sert notamment à la confection de lentilles et d’éléments plus complexes (voir chapite
3). Le silicium est transparent dans l’infrarouge moyen, ce qui nous a permis d’utiliser un laser télecom
(λ = 1550 nm ) pour procéder à certains alignements.
Les métaux ont d’excellentes réflectivités dans le domaine THz. Les miroirs plans peuvent être obtenus
en déposant une couche métallique sur du simple verre flotté, car l’état de surface n’est pas primordial
au regard des longueurs d’ondes en présence. Une alternative fréquente à l’emploi de lentille est l’utilisa-
tion de miroirs paraboliques hors-axes (OAPM) qui permettent de focaliser le faisceau et de le rejeter à
90◦pour pouvoir ensuite travailler avec ce dernier. Ces miroirs permettent eux aussi d’aligner le faisceau
à l’aide d’un laser visible.
Tous les autres composants d’optique classique tels que les séparateur de polarisation, les guides
d’onde, les filtres fréquentiels ou dichroïques sont encore au stade de la recherche, et il est bien difficile de
faire en sorte qu’ils couvrent une aussi large gamme de longueurs d’onde. Il sera question des composants
polarisants dans le chapitre suivant.
2.4 Phase des impulsions térahertz
La détection résolue en temps du champ électrique nous permet de connaître sa structure temporelle
et sa phase en particulier. Nous étudierons dans le chapitre suivant les états de polarisation des impul-
sions térahertz, pour lesquels la notion de phase est primordiale. Il s’agit donc de discuter de la notion de
phase d’un champ électrique et de distinguer les phases spectrale, temporelle et porteuse-enveloppe
(CEP).
2.4.1 Phase spectrale
La phase spectrale φ(ν) d’un signal s(t) est l’argument de sa transformée de Fourier (temporelle)
S˜(ν) :






où arg est la fonction argument d’un nombre complexe.
Elle témoigne de la symétrie hermitienne de la transformée de Fourier des signaux réels :
φ(−ν) = arg[S ∗ (ν)] = −φ(ν) et φ(ν = 0) = 0. (2.30)
La phase spectrale est définie par rapport à une référence des temps arbitraire en raison des propriétés
de translation de la transformée de Fourier 14. Par rapport à un signal hypothétiquement centré s0(t), les
14. La phase spectrale est en quelque sorte la partie imaginaire d’un logarithme complexe. À ce titre, elle est définie à une
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signaux que l’on acquière s’expriment s(t) = s0(t− τ0), ce qui introduit une phase linéaire :
arg[S˜(ν)] = arg[S˜0(ν)] + 2piντ0 (2.31)
que nous pourrons tenter de corriger numériquement afin d’en extraire deux informations plus perti-
nentes : la phase porteuse-enveloppe (CEP, pour Carrier-Enveloppe Phase) et la dérive en fréquence.









Ces deux signaux peuvent être deux mesures référence-échantillon dans une mesure de spectroscopie
par TDS ou, comme ce qui nous intéressera par la suite, la phase relative entre deux composantes de
polarisation. La phase spectrale relative est aussi à symétrie hilbertienne.
Déplissage numérique de la phase spectrale Comme nous l’avons vu, il y a généralement une com-
posante linéaire dans la phase spectrale (relative ou absolue), qui domine en général les autres ordres.
La phase spectrale étant calculée numériquement à 2pi près, on observe un plissage 15 (figure 2.22a)
qui introduit des ambiguïtés qu’il est nécessaire de lever. Les algorithmes qui permettent d’effectuer le
déplissage de la phase (comme celui utilisé par la fonction unwrap de Matlab) sont en général sensibles
à la présence de bruit ce qui introduit des sauts de phases inopinés corrompant l’analyse de la phase.
Comme la phase linéaire est dominante par rapport aux autres ordres et qu’elle peut être facilement
estimée par interpolation, nous pouvons aider les algorithmes de déplissage en les faisant travailler sur
une phase ayant de moins fortes variations 16 :
– Tout d’abord, nous effectuons un premier déplissage afin d’en estimer la composante linéaire par
méthode des moindres carrés.
– Nous multiplions ensuite les données complexes par une exponentielle complexe de phase linéaire
opposée à celle estimée avant d’effectuer un nouveau déplissage ; les variations de phase étant plus
douces, celui-ci comporte un nombre moins important d’artéfacts.
– Nous rajoutons ensuite numériquement la phase linéaire calculée précédemment afin d’avoir la
phase complète (figure 2.22b).
Cette méthode est utile dans le cas de la détermination du spectre des matériaux, mais elle ne permet
pas toujours d’éviter tous les artefacts : dans le cas de résonance spectrales, on peut assister à des sauts
de phase qui peuvent ne pas être pris en compte par les algorithmes de déplissage.
2.4.2 Phase temporelle
Un signal analytique sˆ peut être décomposé en une amplitude et une phase sous la forme :
sˆ(t) = |sˆ(t)|eıϕ(t). (2.33)
constante près. Dans le cas de la transformée de Fourier discrète, la référence est le milieu de la fenêtre temporelle.
15. On préfèrera ce terme à celui de repliement, que l’on préfèrera associer à des chevauchements spectraux comme dans le cas
des signaux sous-échantillonnés. Dans ce dernier cas, on ne peut recouvrer l’information.
16. À la manière dont on défroisse les vêtements avant de les repasser.
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plissement de la phase
(a) Phase plissée (brute).



















(b) Phase déplissée selon la méthode décrite dans le texte
et comparaison avec le cas sans déplissage préalable.
FIGURE 2.22 – Déplissage de la phase spectrale.
La phase temporelle ϕ(t) est l’argument du signal analytique :
arg[sˆ(t)] = ϕ(t). (2.34)







La figure 2.23 illustre la fréquence instantanée d’une impulsion THz.




















FIGURE 2.23 – Fréquence instantanée d’une impulsion THz typique (un filtre de Savitzky-Golay d’ordre 1 a été
utilisé pour lisser la phase temporelle avant dérivation afin de diminuer le bruit ; cela a pour effet
de diminuer également la résolution temporelle de le fréquence instantanée).
Il ne faut pas confondre la notion de fréquence instantanée et la notion de fréquence en tant que
variable réciproque de la transformée de Fourier. La fréquence instantanée n’a d’utilité réelle que dans le
cas où le signal est localement monochromatique... donc de fréquence constante 17.
17. La fréquence instantanée d’une somme de deux sinusoïdes de deux fréquences différentes est la moyenne de ces fréquences.
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Nous ne traiterons guère plus de la phase temporelle, si ce n’est pour souligner son rapport avec la
phase porteuse-enveloppe.
2.4.3 Phase Porteuse-Enveloppe (CEP)
On modélise généralement une composante du champ électrique s(t) comme le produit d’une enve-
loppe gaussienne E(t) de largeur σt et d’une porteuse C(t) de pulsation ω0. La porteuse étant périodique,
on peut définir une phase relative entre cette dernière et son enveloppe, φcep = −ω0tce [2pi], que l’on
nomme phase porteuse-enveloppe (CEP) (figure 2.24) :
s(t) = C(t)× E(t) (2.36)





























FIGURE 2.24 – Illustration de la CEP : deux porteuses sinusoïdales modulent une enveloppe gaussienne avec une
CEP différente (ici, ν0 = ω0/2pi = σt).
La CEP est indépendante du temps, ce qui permet de la relier aux phases temporelles et spectrales :
– La CEP traduit le décalage temporel entre les maximums de la porteuse et de l’enveloppe : c’est
donc la phase temporelle au maximum de l’enveloppe, lorsque celle-ci est bien définie.
– La CEP étant indépendante du temps, elle correspond à la composante constante de la phase spec-
trale : elle est commune à toutes les fréquences.
Il est possible de modifier numériquement la CEP d’une impulsion s(t), soit ajoutant une phase
constante ∆φCEP à son signal analytique dont on récupère la partie réelle, soit en la lui ajoutant par








2.4.3.1 Influence temporelle de la CEP
La modification de la phase porteuse-enveloppe produit une réorganisation de l’impulsion sous son
l’enveloppe, très clairement perceptible lorsque l’on est en régime sous-monocylique. La figure 2.25
illustre cette déformation, en partant d’une impulsion THz mesurée typique et en modifiant sa CEP.
















déphasage des impulsions sous l’enveloppe
 
 
∆ φCEP = 0
∆ φCEP = pi/4
∆ φCEP = pi/2
∆ φCEP = 3pi/4
∆ φCEP = pi
enveloppe
FIGURE 2.25 – Déphasages numériques d’une impulsion. L’impulsion initiale se réarrange tout en restant sous son
enveloppe |sˆ(t)|.
Nous verrons dans le chapitre 3 comment il est possible de modifier physiquement la CEP d’une
impulsion.
2.4.3.2 Temps moyen de l’impulsion
Le temps moyen de l’impulsion tm défini par
tm =
∫
t|sˆ(t)|2dt∫ |sˆ(t)|2dt . (2.40)
Il est indépendant de la phase porteuse-enveloppe de l’impulsion.
Le temps moyen ne permet pas de retirer complètement la composante linéaire de la phase spectrale
d’un impulsion, car celle-ci est asymétrique, mais il permet cependant de corriger des décalages tempo-
rels entre différentes mesures, comme ceux que l’on peut attribuer à la non-planéité d’une surface lors
d’une expérience d’imagerie.
2.4.3.3 Détermination et caractérisation de la CEP
La phase porteuse-enveloppe n’est bien définie que dans le cas d’une impulsion de type gaussienne
modulée (expression 2.37). Il s’agit malheureusement d’un cas idéalisé, bien loin des impulsions téra-
hertz que nous souhaitons traiter, et il ne semble pas qu’il y ait de définition ubiquitaire de la CEP absolue
dans le cas des impulsions non-symétriques et/ou sous-monocycliques.
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Différentes définitions peuvent toutefois être proposées. Les trois premières sont issues du monde
de l’optique des peignes de fréquence [Jones et al., 2000]. Ce domaine est concerné par la mesure de
la CEP [Paulus et al., 2003] mais surtout par sa stabilisation, qui permet de favoriser les mécanismes
comme la génération d’harmoniques d’ordre élevé (impulsions attosecondes) ou d’impulsions THz (c’est
en mesurant la puissance THz générée lors du redressement optique d’impulsions femtosecondes dans
un matériau que Kreß parvient à déterminer la CEP de ces dernières [Kress et al., 2006]).
À partir du domaine fréquentiel Une première définition consiste à considérer que la CEP est la
moyenne de la phase spectrale à laquelle on aura préalablement retiré sa composante linéaire (que l’on
peut déterminer à l’aide du temps moyen de l’impulsion tm) :
φCEP =<φ(ω)> −ω < ∂φ(ω)
∂ω
>=<φ(ω)> −ωtm. (2.41)
Cette définition ne peut être appliquée dans le cas d’une impulsion THz, dans la mesure où sa phase
spectrale, même corrigée, n’est guère constante en raison de la dispersion en fréquence intrinsèque des
impulsions sous-monocycliques (voir section 2.4.4).
Lorsque l’on s’intéresse, comme c’est généralement la cas, à deux signaux sφ1(t) et sφ2(t) accusant un
déphasage constant ∆21φCEP (comme nous en verrons dans le chapitre 3), on peut déterminer la phase




Comme il s’agit d’une phase relative, toutes les composantes d’ordre supérieur de la phase spectrale sont
éliminées ; il ne subsiste alors qu’une phase constante qui constitue dans ce cas une CEP relative bien
définie. La détermination de la CEP relative ne pose donc aucun problème en général.
À partir du signal analytique Une seconde définition que l’on peut donner de la CEP absolue est qu’il
s’agit de la phase du signal analytique au sommet de l’enveloppe :
φCEP = arg [sˆ(t = argmaxt|sˆ(t)|)] . (2.43)
À nouveau, cette définition ne permet pas de déterminer la CEP absolue d’une impulsion THz de manière
satisfaisante. En effet, la détermination du maximum de l’enveloppe n’est pas très précise tandis que la
phase présente de fortes variations à ses alentours (la fréquence instantanée est la dérivée de la phase
temporelle ; elle est particulièrement importante aux voisinage du sommet de l’impulsion). De plus, une
telle définition est très discutable dans le cas d’une impulsion asymétrique.
Ces deux dernières définitions n’étant manifestement pas adaptées, nous allons illustrer ici comment
une modification de la CEP se traduit sur certaines caractéristiques de impulsions THz, de manière à
pouvoir proposer d’autres solutions pour déterminer la phase porteuse-enveloppe directement à partir
des informations temporelles.
À partir du temps au maximum Lorsque l’on s’intéresse à un signal à bande étroite et d’enveloppe
symétrique (comme celui de l’équation 2.37 lorsque σt << 1/ω0), la phase porteuse-enveloppe peut se
déterminer grâce à l’écart temporel entre le maximum de la porteuse et le maximum de l’enveloppe. Si
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l’on appelle ν0 la fréquence de la porteuse, tE le temps correspondant au maximum de l’enveloppe, tC
le temps correspondant au maximum de la porteuse, que l’on peut assimiler au temps correspondant au
maximum de l’impulsion (dans l’approximation de l’enveloppe lentement variable), on a alors φCEP =
2piν0(tE − tC).
En modifiant la CEP d’une mesure typique du montage de spectroscopie (en utilisant l’expression
2.38), nous pouvons voir sur la figure 2.26 comment varie la position du maximum de l’impulsion par
rapport au maximum de l’enveloppe.




















(a) Position temporelle du maximum.



















(b) Évolution de la différence entre le maximum de
l’impulsion lors de l’ajout d’une phase porteuse-
enveloppe.
FIGURE 2.26 – Évaluation de la CEP par comparaison des maximums de l’impulsion et de l’enveloppe.
Dans le cas d’une impulsion THz, deux problèmes se posent : (i) la fréquence de la porteuse n’est
pas bien définie, en raison du caractère sous-monocyclique (le signal n’est pas à bande étroite) (ii)
l’enveloppe n’est pas symétrique : il n’y a pas correspondance entre le maximum de l’enveloppe et le
temps moyen.
Annulation principale du signal Les impulsions THz se caractérisent par un minimum et un maximum
principal. Aussi, nous sommes tentés de reprendre la discussion précédente en nous intéressant non pas
au maximum mais au point d’annulation du signal entre ses deux extrema. La figure 2.27 présente
l’effet d’une modification de la phase porteuse-enveloppe sur la position de l’annulation principale de
l’impulsion.
Comme pour la position temporelle du maximum, le caractère large-bande de l’impulsion et son
asymétrie limite l’intérêt de cette détermination. Néanmoins, ces considérations ont un aspect pratique
et peuvent s’avérer utiles lorsque l’on cherche à comparer rapidement deux impulsions déphasées pour
en estimer la différence de phase.
Rapport du cycle Toujours afin de comparer deux impulsions déphasées, nous pouvons estimer l’in-
fluence de la CEP sur le rapport du cycle, i.e. le rapport d’amplitude entre le minimum et le maximum
de l’impulsion THz dans le domaine temporel (figure 2.28b), pour tenter d’y déceler une signature de la
CEP.
Cette quantité ne semble pas permettre de déterminer la CEP de manière simple, mais permet elle
aussi d’estimer le déphasage relatif entre deux impulsions.
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(a) Position temporelle de l’annulation principale de l’im-
pulsion (les deux impulsions représentées sont dépha-
sées de 90◦l’une par rapport à l’autre).


























(b) Annulation principale de l’impulsion en fonction de la
phase porteuse-enveloppe.
FIGURE 2.27 – Influence de la phase porteuse-enveloppe sur le point d’annulation du signal.


















(a) Définition des extrema principaux de l’impulsion.























(b) Évolution du rapport de cycle lors de l’ajout d’une
CEP.
FIGURE 2.28 – Influence de la phase porteuse-enveloppe sur le rapport de cycle.
Distance à l’enveloppe Les quantités étudiées précédemment ne sont pas tout à fait satisfaisantes, car
elles ne se départissent pas de l’hypothèse que l’impulsion est symétrique et à bande étroite, ce qui n’est
manifestement pas le cas pour les impulsions THz.
Nous proposons donc une manière de déterminer la CEP en évaluant la distance de l’impulsion à son




(|sˆ(t)| − s∆φCEP(t))2dt (2.44)
Montrons tout d’abord que cette expression permet de déterminer la CEP d’un signal idéal. En
considérant un signal de CEP nulle s0(t) et en faisant les hypothèses que l’enveloppe |sˆ(t)| = e(t) est
gaussienne, qu’elle est modulée par un cosinus et en utilisant le théorème de Parseval
∫
R |f(t)dt|2 =∫
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|E(ω + ω0)|2 (2.47)




Re(E(ω − ω0)E∗(ω + ω0)eı2φ)dω (2.49)
Par translation des bornes d’intégration des intégrales particulières,
– les trois termes 2.47 valent 32
∫
R |E(ω)|2dω,
– les deux termes 2.48 valent 18 −2 ∫R Re(E∗(ω)E(ω − ω0)eıφ)dω = −2 cosφ ∫R E∗(ω)E(ω − ω0)dω,
– les dernier termes 2.49 sont nuls en supposant que les supports spectraux des enveloppes décalées
sont disjoints.






|E(ω)|2dω − 2 cos(φ+ φCEP)
∫
R
E∗(ω)E(ω − ω0)dω (2.50)
Cette expression dépend donc bien de la phase porteuse-enveloppe, qui se traduit dans l’expression
par un déphasage du cosinus. En normalisant et en centrant Θs pour obtenir Θncs = (Θs−mΘs)/σΘs (où




R |sˆ(t)|2dt, et σΘs son écart-type), on obtient une variation
sinusoïdale dont la phase à l’origine est directement reliée à la CEP de l’impulsion. La figure 2.29 montre
la forme de la fonction Θncs appliquée à une impulsion typique mesurée. Son comportement est bien
sinusoïdal (malgré le fait que l’hypothèse d’impulsion symétrique ne soit pas vérifiée) et nous permet
d’estimer sa CEP à -27◦.
L’utilisation de fonction Θs consiste, d’un point de vue spectral, à produire une interférence spectrale
entre le signal et son enveloppe. À ce titre, elle ne permet de définir une CEP que dans le cas d’impulsions
ayant une enveloppe suffisamment courte pour que les termes de recouvrement E∗(ω)E(ω − ω0) soient
non-nuls, mais suffisamment large pour que les termes E∗(ω − ω0) et E(ω + ω0) ne se recouvrent pas
trop (dans un tel cas, la notion d’enveloppe n’a de toute manière plus vraiment de sens).
Conclusion sur la détermination de la CEP absolue De toutes les tentatives de détermination de la
phase porteuse-enveloppe pour une impulsion sous-monocylique et asymétrique, celle faisant intervenir
la distance à l’enveloppe semble la plus convaincante, car elle s’effectue par l’intermédiaire domaine
temporel (duquel la notion de porteuse et d’enveloppe prend son essence) et qu’elle fait intervenir le
signal dans sa globalité. Nous aurons l’occasion par la suite de l’utiliser sur des signaux pour lesquels la
CEP s’est trouvée physiquement modifiée, afin de juger la cohérence de la définition.
18. On utilise ici l’hypothèse que l’enveloppe est gaussienne pour profiter du fait que sa transformée de Fourier est réelle. On
pourrait également faire l’hypothèse (moins forte) que sa phase est lentement variable pour extraire le cosinus.
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FIGURE 2.29 – Détermination de la CEP d’une impulsion térahertz typique par l’utilisation de la fonction Θs. Pour
l’impulsion considérée ici, la CEP vaut -27◦.
2.4.4 Chirp intrinsèque d’une impulsion térahertz
Les impulsions THz sous-monocycliques comportent systématiquement lors des mesures une dérive
en fréquence, reliée au chirp 19, que les modèles physiques et les modèles analytiques simplifiés ne
prennent pas en compte ni ne font apparaître.
Pour se rendre compte de l’importance du chirp, nous pouvons prendre une impulsion typique (figure
2.30a) mesurée sous atmosphère d’azote (afin que l’on ne puisse pas attribuer la dérive en fréquence à
la vapeur d’eau dans l’air), et lui retirer sa phase spectrale dans le domaine fréquentiel :
sFTL(t) = F
−1{|F{s}|}(t) (2.51)
Le résultat de ce calcul, présenté figure 2.30a montre ce que seraient les impulsions THz si elles étaient
limitées par transformée de Fourier et de CEP nulle.
Pour évaluer les composantes non-linéaires à la phase spectrale, nous pouvons retirer la partie linéaire
spectrale d’un signal typique. La figure 2.31a montre clairement les dépendances d’ordre supérieur de
cette phase spectrale. Au second ordre, la dépendance vaut environ
∂2φ
∂ω2
' 35 .˚THz−2 .
Nous pouvons également faire appel à une représentation temps-fréquence pour nous donner idée de
comment les fréquences se répartissent temporellement. Nous choisissons pour cela d’utiliser la distribu-
tion de Wigner-Ville 20 du signal :


















qui permet (schématiquement) d’évaluer le temps d’arrivée de chaque fréquence (figure 2.31b).
La dérive en fréquence des impulsions serait un caractère intrinsèque des impulsions sous-monocycliques,
dont celles du domaine THz en pariculier [Lin et al., 2010]. Elle prévient d’un confinement temporel de
l’énergie trop important (selon [Lin et al., 2006]) et est à rapprocher en cela de la phase de Gouy, qui est
son pendant pour le confinement spatial (on ne peut focaliser mieux que la longueur d’onde tout comme
on ne réduire temporellement mieux que le cycle optique).
19. « Gazouillis »en anglais, car cela fait penser à au changement de ton des oiseaux lorsqu’ils chantent.
20. Pour le calcul numérique, nous avons utilisé la boîte à outil Matlab "TFTB" développée dans le cadre du GdR ISIS disponible
à l’adresse : http://tftb.nongnu.org/.
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(a) Aspect temporel d’une impulsion THz mesurée ty-
pique.














(b) Aspect temporel de l’impulsion précédente à laquelle
on a numériquement annulée la phase spectrale
FIGURE 2.30 – Mise en évidence visuelle de la dispersion temporelle intrinsèque des impulsions THz obtenues
lors des mesures.

























dérive en fréquence intrinsèque d’une impulsion THz
(a) Phase spectrale d’une impulsion THz typique à la-






























(b) Distribution de Wigner-Ville d’une impulsion THz ty-
pique (réprésentation temps-fréquence).
FIGURE 2.31 – Visualisation de la dérive en fréquence.
Le chirp intrinsèque ne concerne que la phase d’une onde prise isolément, or la grande majorité des
analyses effectuées à l’aide d’impulsions se fait en comparant deux ondes de même origine : le rapport
des spectres ne fait pas intervenir cette dérive qui donc nous importe peu. On ne peut de plus guère la
contrôler, contrairement à la phase porteuse-enveloppe que nous traiterons dans le chapitre 3.
Conclusion du chapitre
Nous avons présenté le fonctionnement d’un système de spectroscopie en domaine temporel, pour
ensuite proposer une analyse détaillée de ses performances, et mettre en évidence l’influence des fluc-
tuations de chemin optique sur la phase mesurée des impulsions. Nous avons pu par la suite caractériser
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les propriétés optiques de certains matériaux, ce qui est essentiel pour juger lesquels sont les mieux
adaptés au domaine térahertz, mais également pour préfigurer de nos possibilités lorsque l’on cherchera
plus tard à former des images.
Nous avons également éclairci la notion de phase, peu évidente lorsqu’il s’agit d’impulsions sous-
monocycliques, et nous avons fait ressortir l’importance de la phase porteuse-enveloppe (CEP). Cette
notion nous sera très utile lorsque, dans le chapitre suivant, nous voudrons générer des champs élec-
triques ayant un état de polarisation circulaire. En effet, nous verrons que c’est en modifiant cette phase
que nous pourrons élaborer des éléments déphasants achromatiques, tandis que les procédés classiques,




Polarisation des impulsions térahertz
"Quarante-deux ! cria Loonquawl. Et c’est tout ce que t’as à nous montrer au bout de sept millions et
demi d’années de boulot ?
— J’ai vérifié très soigneusement, dit l’ordinateur, et c’est incontestablement la réponse exacte. Je crois
que le problème, pour être tout à fait franc avec vous, est que vous n’avez jamais vraiment bien saisi la
question"
- Douglas Adams in "Le Guide du voyageur galactique"
Les méthodes de génération d’impulsions térahertz sous-
monocycliques et de détection résolue en temps du champ élec-
trique permettent en particulier la connaissance de la phase de
ces champs électromagnétiques.
Dans une approche vectorielle des champs, la phase contrôle
l’évolution conjointe des deux composantes ; nous discuterons de
quelles informations supplémentaires sur les matériaux nous pou-
vons espérer obtenir en mettant en jeu le caractère vectoriel des
impulsions générées. Nous verrons quelles différences introduit la
nature sous-monocyclique des impulsions étudiées et en quoi les
éléments optiques polarisants classiques montrent leurs limites et
ne permettent pas de maîtriser convenablement l’état de polarisa-
tion des implusions.
Nous verrons comment il est malgré tout possible d’utiliser cer-
taines propriétés de réflexion entre diélectriques pour concevoir
des polariseurs linéaires large bande ainsi que des éléments per-
mettant de modifier la phase des impulsions pour générer des
états de polarisation circulaires.
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3.1 La polarisation
L’étude des rayonnements térahertz et de leur interaction avec la matière est généralement effectuée
en ayant recours à une approche scalaire du champs électromagnétique. Les équations de Maxwell sont
néanmoins vectorielles ainsi que leurs solutions, et certains phénomènes ne peuvent être analysés qu’à
l’aune de la nature vectorielle des champs électromagnétiques.
La forme générale d’une onde plane progressive harmonique, qui constitue la base de décomposition
pour les ondes électromagnétiques sur laquelle s’effectuent les transformées de Fourier temporelles (Fω,
décomposition en ondes harmoniques) et spatiales (Fk, décomposition en ondes planes) s’écrit
Eω,k(x, y, z, t) = Ax cos(ωt− kz + φx)ex +Ay cos(ωt− kz + φy)ey.
Cette expression fait intervenir deux composantes : une selon la direction ex et une autre selon la
direction ey, toutes deux perpendiculaires à la direction de propagation ez du champ. Selon ces compo-
santes, il y a deux paires de paramètres d’amplitude et de phase indépendants (Ax,φx) et (Ay,φy) qui
vont concentrer notre attention durant ce chapitre.
Jusqu’à présent, nous ne nous sommes intéressés qu’au seul aspect ondulatoire des champs térahertz.
Cela revenait à considérer soit que (i) Ay est nul (i.e. la composante selon ey n’est pas générée au niveau
de l’antenne émettrice), (ii) que nous ne détections pas cette composante ou bien encore (iii) que les
effets des matériaux étaient les même sur les couples (Ax,φx) et (Ay,φy) (i.e. les matériaux considérés
sont isotropes).
L’étude simultanée des deux composantes de polarisation dans le cas de mesures résolues en temps
dans le domaine térahertz offre une possibilité relativement rare en optique : la capacité d’avoir une
connaissance complète de la structure de l’onde électromagnétique. Nous passerons donc d’un traite-
ment ondulatoire de l’onde à un traitement électromagnétique plus général (figure 3.1).
Optique quantique
FIGURE 3.1 – Les différents champs d’étude de l’optique (adapté de [Saleh et Teich, 2007]).
L’état de polarisation de l’onde est un paramètre que nous pourrons manipuler, à la différence de
ses autres propriétés qui nous sont imposées par la mode de génération de l’onde : nous ne pouvons pas
modifier à loisir les longueurs d’ondes en présence ni même leur répartition fréquentielle. À l’aide d’élé-
ments optiques que nous allons présenter, nous pourrons modifier séparément l’amplitude et la phase de
chaque composante. Remarquons au passage que c’est cette capacité à modifier la phase qui permet de
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coder des informations sur des champs électromagnétiques 1 et qui est à la base de la grande majorité
des systèmes de communication.
Conventions d’écriture
La notion d’onde vectorielle fait naturellement apparaître des directions spécifiques qui dépendent du
repère dans lequel on se place. Les conventions que nous utilisons dans ce manuscrit sont les suivantes :
dans le repère du laboratoire, la composante du champ polarisée parallèlement à la table optique sera
notéeEx. Elle correspond à la direction de la polarisation émise par l’antenne et la composante du champ















FIGURE 3.2 – Repère du laboratoire.
Il est d’usage dans la cas d’interactions aux interfaces de se placer dans le repère de l’objet d’étude
via la notion de plan d’incidence et de distinguer la composante dite transverse électrique (abrégée TE ou
s, pour sankrecht 2) dont la direction est perpendiculaire au plan d’incidence, notée Es, qui sera dessinée
en rouge sur les figures, et la composante transverse magnétique (abrégée TM ou p, pour parallel) dont
la direction est parallèle au plan d’incidence, notée Ep, qui sera dessinée en bleu (figure 3.3).
Sauf dans le cas particulier de l’incidence normale, il n’y a pas d’identité entre les notations E{‖,⊥} et
E{s,p}, malgré des similitudes.
3.1.1 Les états de polarisation remarquables
Il existe plusieurs états de polarisation remarquables, i.e. pour lesquels il existe une relation entre les
amplitudes et les phases respectives des deux composantes d’un champ monochromatique. Il est utile
de les rappeler ici afin de pouvoir discuter par la suite des différences qu’introduit le support temporel
ultra-court des impulsions THz en régime sous-monocyclique.
Nous définissons l’amplitude relative ∆ = Ay/Ax et la phase relative Φ = φy − φx. Nous nous
intéressons pour l’instant seulement au cas où les deux composantes du champs sont cohérentes : on
1. la modulation d’amplitude, dite AM, n’est plus que rarement utilisée pour les télécommunications. Même dans les fibres
optiques, les schémas de type Phase-Shift Keying sont de plus en plus utilisés.















FIGURE 3.3 – Repère du plan d’incidence.
parle de champs parfaitement polarisé si nos deux paramètres ne varient pas dans le temps, i.e. ∆(t) =
∆0 et Φ(t) = Φ0.
Onde polarisée rectilignement
C’est l’état de polarisation pour lequel l’une des composante du champ est nulle (Ax = 0 ou Ay = 0)
ou que les deux composantes sont en phase ou en opposition de phase : Φ = 0 [pi] (une réalisation de cet
état est représenté dans la figure 3.4). Cet état de polarisation est le plus simple a obtenir : il suffit de
supprimer une des composante du champ dans un repère quelconque.



















































































FIGURE 3.4 – Illustration d’une polarisation rectiligne (ρ = 0.7,Φ = pi). (a) variation temporelle des deux com-
posantes du champ. (b) variation paramétrique (i.e. conjointe) des champs. (c) représentation en
3D perspective du champ électrique.
Onde polarisée circulairement
Cet état de polarisation est le plus contraint et correspond au cas où les amplitude des deux compo-
sante sont égales : ∆ = 1 tandis qu’elles sont en quadrature : Φ = pi/2 [pi]. Comme le montre la figure
3.5, l’évolution conjointe des deux composantes décrit un cercle.
Il y a deux sens de polarisations circulaires. Si le déphasage est positif modulo 2pi, le sens de rotation
du champ électrique suit le sens direct et la polarisation est appelée circulaire gauche (LCP pour Left-
Circularly Polarized), tandis que s’il est négatif, l’onde est dite polarisée circulairement droite (RCP, pour
Right-Circularly Polarized).
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FIGURE 3.5 – Illustration d’une polarisation circulaire gauche(∆ = 1,Φ = pi/2). (a) variation temporelle des deux
composantes du champs. (b) variation paramétrique (i.e. conjointe) des champs. (c) représentation
en 3D perspective du champ électrique.
Onde polarisée elliptiquement
C’est l’état de polarisation (cohérent) le plus général, pour lequel les amplitudes et les phases rela-
tives des deux composantes sont quelconques (figure 3.6). Les polarisations présentées précédemment
ne sont que des cas particuliers de polarisation elliptique.


















































































FIGURE 3.6 – Illustration d’une polarisation elliptique (∆ = 0.7,Φ = 22.5◦). (a) variation temporelle des deux
composantes du champ. (b) variation paramétrique (i.e. conjointe) des champs. (c) représentation
en 3D perspective du champ électrique.
Ondes non-polarisées
Les ondes non polarisées sont celles dont les deux composantes ne vérifient pas de relation de phase
(Φ = Φ(t) dépend du temps, le plus souvent de manière aléatoire). La lumière naturelle ainsi que celle
produite par les sources de lumière classique font partie de cette catégorie. On peut toutefois se ramener
aux cas précédents en utilisant la combinaison d’un polariseur linéaire, qui projette le champ selon une
direction (il sera nécessairement cohérent avec lui-même), et d’un élément de phase, qui permet de
modifier la phase de la polarisation rectiligne considérée dans une autre base.
Les réflexions diffuses dépolarisent partiellement la lumière en détruisant la cohérence entre les deux
composantes du champ par des effets statistiques.
3.1.2 Formalismes mathématiques
Pour traiter mathématiquement de la polarisation, deux formalismes se distinguent : le formalisme
de Jones et le formalisme de Stokes-Müller, le premier facilitant le traitement des champs électriques
parfaitement polarisés, tandis que le second est plus adapté au traitement des intensités lumineuses,
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quantités accessibles à la mesure en optique, et permet d’aborder le cas des ondes partiellement polarisés.
Nous verrons les relations que ces deux formalismes entretiennent entre eux.
3.1.2.1 Formalisme de Jones
Le formalisme le plus intuitif a été développé par Jones [Jones, 1941a]. L’idée principale consiste
à s’intéresser à des ondes planes monochromatiques sous leur forme analytique et à se placer dans un
repère tournant pour ne plus faire apparaître que les amplitudes et les phases, en s’affranchissant des
oscillations temporelles et spatiales.
E =
[
Ax cos(ωt− kz + φx)

























On obtient dès lors un vecteur dont les termes sont indépendants du temps, et on pourra utiliser les
règles du calcul matriciel pour déterminer l’action d’un système optique polarisant ou effectuer des
changements de repère.
En faisant apparaître le rapport des amplitudes ∆ et le déphasage relatif Φ :
∆ = |Ey/Ex| = Ay/Ax (3.1)
Φ = arg[EyE
∗
x] = φy − φx, (3.2)
on peut ré-exprimer le vecteur de Jones avec un pré-facteur (de peu d’importance lorsque l’on s’intéresse















On a alors une expression simple pour les quatre états de polarisation remarquables :
























Ces polarisations remarquables constituent deux bases orthogonales pour les états de polarisation :
la base des états rectilignes (H,V) et la base des états circulaires (G,D). À l’aide de ces bases, on peut
décomposer n’importe quel champ polarisé Eqcq sur :

















Les éléments optiques non-dépolarisants, qui modifient l’état de polarisation d’une onde en entréeEinJ
en un état de polarisation de sortie EoutJ , peuvent voir leur action résumée sous la forme d’une matrice
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de Jones [J] qui obéit à la relation :
EoutJ = [J]E
in






Lorsque l’on connaît la matrice de Jones d’un élément optique dans sa base propre [Jpropre], on peut
utiliser les matrices de rotation [R(θ)] pour l’exprimer dans le repère du laboratoire :
[Jθ] = [R(θ)][Jpropre][R(−θ)] avec [R(θ)] =
[
cos θ − sin θ
sin θ cos θ
]
. (3.6)
Cela revient à exprimer l’onde incidente dans le repère propre de l’élément optique, à effectuer le
produit matriciel puis à revenir dans le repère initial de l’onde. Nous nous servirons de la relation suivante
pour déterminer l’état de polarisation de l’onde en sortie du système :
EJsortie = [R(θ)][J
propre][R(−θ)]EJentree. (3.7)
De même, la matrice [A] permet d’exprimer la matrice de Jones d’un matériau dont les vecteurs propres
sont des états circulaires en termes de matrice de Jones pour des états rectilignes.
Nous prendrons garde au fait que le produit des matrices de Jones n’est pas commutatif et l’ajout
d’un élément se fait par une multiplication à gauche 3.
Certains éléments polarisants importants ont une expression simple dans leur repère propre :












3.1.2.2 Paramètres de Stokes
Le second formalisme présenté se base sur les paramètres de Stokes et les matrices de Müller. Il a
une portée un peu supérieure car il permet de traiter les faisceaux partiellement polarisés et les éléments
optiques dépolarisant, mais son interprétation est moins transparente. Ce formalisme nous servira essen-
tiellement à faire ressortir des paramètres qui nous serons utiles pour représenter les états de polarisation
sur la sphère de Poincaré.
Les paramètres de Stokes S{i=0,1,2,3} sont des quantités auxquelles on peut directement accéder par
des mesures d’intensités (tableau 3.1).
Chacun de ses paramètres peut être mesuré à l’aide de détecteurs quadratiques, d’un analyseur et
d’une lame quart d’onde : ‖E0◦‖2, ‖E90◦‖2, ‖E45◦‖2 et ‖E−45◦‖2 en orientant l’analyseur à 0◦, 90◦, 45◦et
-45◦devant le détecteur ; ‖ELCP‖2 et ‖ERCP‖2 en orientant une lame quart d’onde à 45◦devant un ana-
lyser à 0◦par rapport au détecteur quadratique.
3. La multiplication à gauche est liée au choix implicite d’exprimer les vecteurs de Jones sous la forme de vecteur colonne.
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TABLE 3.1 – Relations entre les paramètres des Stokes et les autres représentations des champs polarisés.
Stokes mesure Jones Ellipse Poincaré
S0 = ‖E0◦‖2 + ‖E90◦‖2 = |Ex|2 + |Ex|2 I I
S1 = ‖E0◦‖2 − ‖E90◦‖2 = |Ex|2 − |Ex|2 Ip cos 2∆ Ip cos 2Ψ cos 2χ
S2 = ‖E45◦‖2 − ‖E−45◦‖2 = 2Re(ExE∗y) Ip sin 2∆ cos Φ Ip sin 2Ψ cos 2χ
S3 = ‖ELCP‖2 − ‖ERCP‖2 = 2Im(ExE∗y) Ip sin 2∆ sin Φ Ip sin 2χ
Ensemble, les paramètres de Stokes forment ce que l’on appelle un vecteur de Stokes S = t[S0, S1, S2, S3].
Il y a quatre vecteurs de Stokes 4 qui correspondent à des états de polarisation particuliers :


























Il ne s’agit pas de vrais vecteurs, car les "vecteurs" de Stokes ne forment pas un espace vectoriel 5,
contrairement aux vecteurs de Jones.
3.1.2.3 Sphère de Poincaré
La sphère de Poincaré est un moyen commode de représenter l’état de polarisation d’une onde. À
l’aide des paramètres de Stokes présentés précédemment (tableau 3.1), on définit de nouvelles grandeurs
qui sont :









qui vaut 1 si l’onde est parfaitement polarisée et 0 si elle est parfaitement dépolarisée,





qui est relié à l’angle que forme l’ellipse par rapport au repère considéré,







qui traduit la taille relative des axes de l’ellipse (à quel point l’onde est dans un circulaire).
Nous pouvons à l’aide de ces quantités représenter sur une sphère tous les états de polarisation (voir
figure 3.7).
Elle fournit un moyen commode de représenter l’évolution de l’état de polarisation en fonction d’un
paramètre, comme par exemple la fréquence ou la distance de propagation dans un milieu.
4. Attention à ne pas confondre les vecteurs de Stokes particuliers S{0,1,2,3} et les paramètres de Stokes S{0,1,2,3}.
5. Pour s’en convaincre, on formera la somme des vecteurs de Stokes de deux états rectilignes croisés polarisés à ±45◦ pour se
rendre compte que le résultat n’est pas celui attendu...
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(b) Sphère de Poincaré.
FIGURE 3.7 – Relation entre les paramètres de l’ellipse (a) et les coordonnées de l’état de polarisation sur la sphère
de Poincaré (b).
3.1.2.4 Matrices de Müller et ellipsométrie
Tout comme pour les vecteurs de Jones, l’action d’un élément optique sur le vecteur de Stokes d’une
onde peut être résumée par une matrice de Müller [M] :
Sout = [M]Sin. (3.11)
On peut enchaîner les matrices de Müller pour déterminer l’action d’un système composé de plusieurs
éléments par multiplication à gauche.
La matrice de Müller d’un élément présente l’avantage de pouvoir être déterminée à l’aide de 16
mesures systématiques en intensité (ce qui les rend très utiles en optique). Il s’agit de faire entrer dans
l’élément des états de polarisations particuliers (e.g. les vecteurs de Stokes) et d’observer comment ces
derniers en ressortent (e.g. déterminer ses paramètres de Stokes).
L’ellipsométrie est l’étude des matériaux en utilisant ce principe. Elle tire son nom du fait que l’on
s’intéresse à comment l’ellipse décrite par un état de polarisation est modifiée après propagation dans le
système. Bien souvent, on utilise non pas les états correspondant aux vecteurs de Stokes, mais des états
hybrides qui permettent d’optimiser leur position relative sur la sphère de Poincaré, pour lever certaines
dégénérescences qui corrompent l’extraction numérique des informations et améliorer les calibrations
des instruments [Compain et al., 1999].
Dans le cas où le système ne contient aucun élément dépolarisant (comme par exemple une réflexion
sur une surface diffusante), on peut établir une relation univoque entre sa matrice de Jones [J] et sa




























Les 16 éléments de la matrice de Müller sont donc sur-déterminés, et il est possible dans certains cas de
n’effectuer qu’un nombre réduit de mesures.
La matrice de Müller d’un système peut être décomposée afin de séparer ses différents effets polarimé-
triques. La décomposition de Lu-Chipman [Lu et Chipman, 1996] se propose de factoriser la matrice de
Müller mesurée en trois composantes dichroïque-déphaseur-dépolariseur. Une telle décomposition n’est
cependant pas unique, et on trouvera une description intéressante des possibilités de caractérisation des
milieux grâce au formalisme de Stokes-Müller dans [Gil, 2007]. Rappelons qu’une telle factorisation pour
les matrice de Jones a également été discutée par Jones [Jones, 1941b] lui-même.
C’est en utilisant ce formalisme qu’une équipe du Laboratoire de Physique des Interfaces et des Couches
Minces a développé différents types d’instruments de mesure en utilisant des moyens polarimétriques.
Parmi eux, un ellipsomètre, fonctionnant dans le visible et fondé sur l’utilisation de cristaux liquides [De
Martino et al., 2003], qui permet notamment d’imager des tissus cellulaires pour y dépister des fibroses
hépatiques [Laude-Boulesteix et al., 2004]. Cette équipe a également mis au point un ellipsomètre large-
bande fonctionnant dans l’infrarouge moyen, qui s’appuie sur l’utilisation d’un rhomboèdre de Fresnel
pour permettre de générer les différents états de polarisation nécessaires à la détermination des coeffi-
cients de la matrice de Müller. Nous nous sommes fortement inspirés de cette idée pour concevoir le
prisme quart d’onde (section 3.4.2).
On trouvera un traitement plus complet des différents formalismes dans [Huard, 1994].
3.1.3 Manifestation des effets de la polarisation
Les phénomènes optiques qui nécessitent un traitement vectoriel du champ lumineux sont nombreux.
Rappelons ici les effets majeurs, que nous seront susceptibles de rencontrer lors des expériences.
Biréfringence et dichroïsme linéaire
La biréfringence et le dichroïsme linéaire se manifestent lors de la propagation d’une onde dans un
matériau dont l’indice (complexe) dépend de la direction de la polarisation. Les matériaux présentant
ce genre d’effets sont bien souvent les cristaux non centro-symétriques ou soumis à des contraintes exté-
rieures (électriques pour l’effet électro-optique ou mécaniques pour l’effet acousto-optique). On distingue
les matériaux uniaxes qui n’ont que deux indices différents et les matériaux biaxes dont l’indice est dif-
férent selon trois axes de propagation. Les vecteurs propres de ces matériaux sont deux polarisations
rectilignes orthogonales. Si l’on note n˜o et n˜e les deux indices optiques ordinaires et extraordinaires ainsi








On parle de biréfringence lorsque les indices de réfractions sont différents pour les deux compo-
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santes tandis que les coefficients d’extinction restent faibles oux identiques. Lorsque ces derniers sont
importants et différents, on parlera plutôt de dichroïsme 6 linéaire. La biréfringence est utilisée en op-
tique pour concevoir des lames de phases ou des prismes polarisants, tandis que le dichroïsme linéaire
est la base du fonctionnement de polariseurs linéaires comme les polariseurs à grilles ou les polaroids.
La biréfringence des matériaux dans le domaine THz a été étudiée par un certain nombre d’équipes.
Parmi ces matériaux, le quartz cristallin a été abondamment analysé pour montrer les capacités de cer-
tains schémas expérimentaux à résoudre les champs en polarisation : Castro-Camus [Castro-Camus et
Johnston, 2009] et Zhang [Zhang et al., 2009] présentent des montages permettant de mesurer simul-
tanément les deux composantes du champ et d’en déduire les propriétés de biréfringence, tandis que
l’équipe de Dong et Gong fait tourner l’échantillon lui-même et déploie le formalisme des matrices Mül-
ler pour en déduire les propriétés du matériau [Dong et al., 2009]. Ces derniers ont également montré
que les tissus de foie de souris blanche exhibent de la biréfringence dans la gamme 0-0.5 THz (au delà,
l’absorption des 800µm de tissus hydratés est trop importante pour conclure) [Gong et al., 2009].
D’autres cristaux présentent également de la biréfringence, comme le saphir, le rutile [Jördens et al.,
2009] et le niobiate de lithium [Byrne et al., 2011]. Le bois est également biréfringent [Reid et Fedose-
jevs, 2006], tout comme certains papiers. Les cristaux liquides nématiques ont été étudiés [Vieweg et al.,
2011], et d’autres composants plus exotiques comme les métamatériaux [Kanda et al., 2007] font bien
évidemment preuve de biréfringence.
Activité optique et dichroïsme circulaire
L’activité optique et le dichroïsme circulaire sont des phénomènes qui interviennent également dans
les cristaux, soit naturellement soit en présence d’un champ magnétique (effet Faraday), mais également
dans les liquides. Dans de tels milieux, ce sont les états de polarisations circulaires qui sont états propres
du système, leur propagation soumise aux indices n˜g et n˜d. La matrice de Jones de tels milieux s’écrit











cos θ − sin θ
sin θ sin θ
]
avec θ = piν(n˜g− n˜d)L/c0 , ψ = piν(n˜g+ n˜d)L/c0 et [A] la matrice de passage entre la base des états
circulaires et rectilignes définie dans l’équation 3.4. Si une onde polarisée rectilignement traverse un
matériau de ce genre dont les indices sont réels, elle en ressortira toujours polarisée rectilignement, mais
selon un autre axe : c’est l’activité optique, également nommé pouvoir rotatoire. Cet effet intervient
notamment lorsque des molécules chirales comme le glucose sont en solution. Si l’axe de la polarisation
est tournée vers la gauche, la solution est dite lévogyre et permet d’identifier le L-glucose. Dans le cas
contraire, la solution est dite dextrogyre et permet d’identifier du D-Glucose.
Le dichroïsme circulaire est en relation avec la partie imaginaire des indices n˜g et n˜d, et les deux
composantes circulaires se voient absorbées différemment. Ces deux effets sont notoirement plus faibles
6. Il ne faut pas confondre le dichroïsme dont il est question ici avec celui des filtres dichroïques, qui ont une action sélective
en longueur d’onde.
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que leur homologues linéaires, mais se trouvent avoir de fortes dépendances en fréquence ((ng−nd)∼
2piΓ/(n0λ), où Γ est la giration du matériau et n0 l’indice classique du matériau, d’après [Huard, 1994]).
Par ailleurs, il arrive dans certains matériaux que le dichroïsme circulaire change plusieurs fois de signe
sur de plus grandes gammes de fréquence, ce qui permet de caractériser un matériau par son spectre de
zéro de dichroïsme circulaire.
Ces phénomènes ont été relativement peu étudiés dans le domaine THz. Des équipes ont montré
que l’on pouvait observer de l’activité optique dans des métamatériaux [Kanda et al., 2009], l’effet
Faraday [Jenkins et al., 2010], ou des effets magnéto-optiques géants ( [Shuvaev et al., 2011]), le plus
souvent avec des rayonnements THz continus. L’effet Kerr magnéto-optique (similaire à l’effet Faraday)
a permis de déterminer les densités de porteurs libres dans les semi-conducteurs ( [Yatsugi et al., 2011])
tandis que l’équipe de Hoffman [Hofmann et al., 2011] a tiré parti de l’effet Hall optique pour obtenir des
informations complémentaires. Certains auteurs ont fait valoir que les objets spiralés comme les ressorts
pouvaient montrer de l’activité optique [Elezzabi et Sederberg, 2009] et que les simulations prédisent
un dichroïsme circulaire important des protéines dans le domaine THz, ce qui pourrait par ailleurs nous
permettre de "détecter des signes de vie microbienne extraterrestre" (sic, [Xu et al., 2003]).
Réflexion partielle et caractérisation de couches minces
La caractérisation des couches minces (e.g. semi-conducteur) déposées sur un substrat ne peut s’ef-
fectuer en transmission, en partie à cause de leur épaisseur réduite, mais également parce que le fort
dopage de certains matériaux les rend très réfléchissant dans le domaine THz. Pour analyser ces spé-
cimens, il est possible de s’appuyer sur les réflexions partielles, dont l’ampleur dépend en particulier
de la polarisation. Des procédures d’extraction des paramètres physiques par ellipsométrie ont été dé-
veloppées par Hoffman [Hofmann et al., 2006] pour l’étude de ZnMnSe faiblement dopé, à l’aide d’un
rayonnement synchrotron THz, de polariseurs à grille et d’interféromètres à transformée de Fourier. Le
silicium fortement dopé et l’arséniure de gallium ont été étudiés respectivement par Nagashima [Naga-
shima et Hangyo, 2001] et Matsumoto [Matsumoto et al., 2011] en utilisant des techniques de TDS et
des polariseurs à grille. La détermination des propriétés s’est faite en analysant l’ellipticité des ondes par
l’intermédiaire de la phase extraite des données du domaine temporel.
Diffusion Rayleigh
La lumière issue de la diffusion Rayleigh d’une onde lumineuse est polarisée perpendiculairement
à celle qui l’a produite, car ce phénomène fait intervenir le rayonnement dipolaire dont la composante
est nulle dans la direction d’excitation. La puissance diffusée du signal dans le domaine térahertz est
extrêmement faible par rapport au signal lui-même, si bien que nous n’avons pas été en mesure d’en
tester les effets.
Dépolarisation
Les matériaux présentant des inhomogénéités ou de la diffusion à cause d’un état de surface rugueux
sont dépolarisants : ils vont tendre à faire baisser le taux de polarisation de la lumière en diminuant la
longueur de cohérence du faisceau. Il existe des dépolariseurs "de laboratoire", comme le dépolariseur de
Lyot ou le prisme dépolarisant de Cornu qui servent à dépolariser la lumière incidente avant détection.
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Ils ne dépolarisent pas la lumière à proprement parler mais mélangent spatialement les polarisations
[Huard, 1994].
La dépolarisation n’est pas en soit une destruction de l’information, mais dans la majorité des cas, on
considèrera qu’elle est bien perdue parce qu’il n’est pas possible d’en tirer des informations claires. La
diffusion liée à des homogénéités spatiales sans dépendance temporelle a été étudiée par Pearce [Pearce
et al., 2003]. Ces derniers ont montré que le brouillage temporel pouvait être utilisé pour connaître les
points de diffusions dans le matériau en utilisant des mesures de corrélation que permet la résolution
temporelle du champ électrique.
3.1.3.1 Autres effets
Il y a dans la nature d’autres effets subtils liés à la polarisation. Récemment, il a été montré que
la carapace du scarabée Cetonia Aurata agit comme un dépolariseurs non diagonal, c’est à dire que
la lumière réfléchie est dépolarisée sauf si la lumière incidente est polarisée d’une certaine manière
(circulairement dans ce cas, voir [Ossikovski et al., 2009]).
L’effet Zeeman produit un triplement de raies spectrales en présence d’un champ magnétique, chaque
raie émettant un état de polarisation particulier. Kawalec [Kawalec et al., 2004] s’est servi de cet effet
pour analyser la polarisation des ondes évanescentes dans le visible. Cet effet est malheureusement très
fin spectralement, et il est peut probable que l’on puisse l’étudier à l’aide d’impulsions THz.
Il y a également des recherches en cours sur les argiles de type vermiculite qui semblent avoir ten-
dance à fixer préférentiellement un énantiomère d’une molécule chirale, donnant par là un mécanisme
possible pour expliquer la chiralité du vivant [Fraser et al., 2011].
À un niveau plus fondamental, il apparait également que les neutrinos ont une ellipticité gauche (voir
[Enge, 1966,Feynman, 1980]), ce qui traduit une asymétrie fondamentale dans les lois de la physique.
3.1.4 Polariser une onde monochromatique
Pour finir avec les généralités sur la polarisation, présentons les éléments optiques couramment uti-
lisés pour polariser les ondes monochromatiques, pour voir quels problèmes posent leur transposition
directe dans le domaine THz.
3.1.4.1 Polariser rectilignement
Pour polariser linéairement une onde monochromatique, trois types distincts d’éléments optiques
existent.
Tout d’abord, ceux utilisant le dichroïsme linéaire d’un matériau, comme les polariseurs à grille,
(les polariseurs de type Polaroid ne présentent pas de « grille »à proprement parler ; c’est l’alignement
des molécules selon une direction qui joue ce rôle). Ce type de polariseur linéaire est généralement
achromatique (si tant est que l’espacement de la grille soit petit par rapport à la longueur d’onde), et
sont couramment utilisés dans le domaine des radio-fréquences.
Le second type de polariseur se base lui sur la différence des coefficients de réflexion entre le polari-
sation sur des interfaces air-diélectrique et l’existence de l’angle de Brewster. Ils présentent de bonnes
propriétés de polarisation et seront l’objet de la section 3.3 .
Le dernier type de polariseur linéaire est celui le plus utilisé en optique. Il se base sur la biréfringence
des matériaux pour séparer spatialement les deux polarisations (prisme de Wollaston) ou bien joue sur
les conditions de réflexion interne totale pour éliminer une polarisation par choc d’indice (prisme de
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Glan-Thompson, prisme de Nicol) en collant deux prisme biréfringents taillés et orientés pour obtenir
l’effet désiré. Ces polariseurs présentent d’excellentes propriétés de transmission et de sélectivité en
polarisation, mais ont des dimensions petites à cause des difficultés que posent leur réalisation, et sont
optiquement épais.
Le quartz et le saphir sont des matériaux biréfringents dans le domaine THz, mais il ne sont pas
suffisamment transparents dans le domaine THz pour pouvoir s’accomoder de la taille des faisceau sans
causer de pertes conséquentes.
3.1.4.2 Polariser circulairement
Polariser une onde circulairement est un peu plus délicat. Il s’agit généralement d’agir sur une onde
polarisée rectilignement pour ensuite déphaser ses composantes d’une phase de pi/2. Pour ce faire, on a
recours à trois méthodes.
La première méthode consiste à séparer les deux polarisations, les faire propager les deux polarisa-
tions sur une distance légèrement différente de telle sorte qu’elles accusent une différence de marche
∆L menant à un déphasage ∆Φ = k0∆L = pi/2 [2pi] puis de les recombiner. Parmi les dispositifs qui
réalisent cela, on trouve l’interféromètre de Martin-Puplett [Röseler et al., 2005, Liu et al., 2010b].
Cette méthode est plus adaptée aux grandes longueurs d’ondes qu’au domaine optique, en raison d’une
moindre précision requise. Malheureusement, la différence de marche introduit une phase linéaire qui
rend la technique fortement chromatique ; elle n’est donc adaptées qu’aux rayonnements continus spec-
tralement fins.
La seconde méthode utilise des matériaux biréfringents et la différence d’épaisseur optique vue par
les deux composantes de polarisation. Cette méthode met également en œuvre une phase linéaire ; elle
est donc elle aussi intrinsèquement chromatique. Par ailleurs, compte-tenu de la faible biréfringence des
matériaux et de la grande longueur d’onde des faisceaux THz, il faut utiliser des matériaux épais, ce qui
introduit de la dispersion et de l’absorption. Nous reviendrons plus en détail sur les lames d’onde dans
la section 3.4 .
La dernière méthode se base sur le phénomène de réflexion interne totale, qui introduit une dif-
férence de phase entre les deux polarisations. Dans le domaine optique, les rhomboèdres de Fresnel
accomplissent cette fonction. Ils ont l’avantage d’être intrinsèquement achromatiques et nous étudierons
des dispositifs similaires pour polariser les ondes THz dans la section 3.4.1.
3.2 Détection des deux composantes de polarisation dans le do-
maine THz
Pour mener à bien l’étude de la polarisation des impulsions THz, il est nécessaire de pouvoir détec-
ter séparément les deux composantes de polarisation. Pour ce faire, différentes approches sont envisa-
geables.
Si l’on utilise un détecteur insensible à la polarisation, il est possible de placer devant ce dernier un
polariseur linéaire, qui effectuera la projection du champ selon un axe. En effectuant successivement
les mesures selon une direction du polariseur puis tournant ce dernier d’un quart de tour (direction
orthogonale), on peut mesurer les deux polarisations l’une après l’autre.
Malheureusement, la plupart des antennes photoconductrices et des cristaux électro-optiques sont très
dépendants de la polarisation.
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Dans le cas où ces derniers ne sont sensibles qu’à une seule polarisation, il est possible d’effectuer une
double projection : un polariseur linéaire orienté à pi/4 par rapport à l’axe de détection de l’antenne et
un autre polariseur situé en amont orienté successivement parallèlement et perpendiculairement à l’axe
de détection de l’antenne [Ikebe et al., 2010]. On parvient ainsi à mesurer les deux polarisations en deux
temps, en perdant néanmoins une partie du signal utile.
Un solution plus élégante consiste à disposer d’un détecteur fibré et à le tourner sur son axe. Cela a été
mis en œuvre avec des cristaux de ZnTe orienté <110> (orientation classique) [Zhang et al., 2009] ou
à l’aide d’une antenne à pointe métallique [Walther et al., 2005].
Il est possible d’utiliser un cristal de ZnTe clivé selon le plan cristallin <111> [Van der Valk, 2005].
Cette orientation cristalline est moins usitée car les coefficients électro-optiques sont de magnitude
moindre, mais elle est en contrepartie sensible à la polarisation relative du faisceau THz et du fais-
ceau femtoseconde : tourner une lame d’onde en aval du laser femtoseconde permet de sélectionner la
composante du champ que l’on souhaite étudier.
Une autre approche envisageable serait d’utiliser un matériau biréfringent épais, orienté à 45◦devant
le détecteur. La biréfringence du matériau opérerait un séparation temporelle des deux composantes, que
l’on pourrait distinguer par fenêtrage temporel. Il faut pour cela un matériau épais, mais nous n’avons
pas encore identifié de matériau biréfringent dans le domaine térahertz présentant une absorption et une
dispersion suffisamment modérées pour que cela puisse se faire sans déformer les signaux outre mesure.
Des antennes photoconductrices en forme de croix ont également été conçues et fabriquées [Castro-
Camus et al., 2005] et sont capables de mesurer les deux composantes simultanément tout en ayant
deux sorties indépendantes.
La dernière solution consiste à utiliser deux détecteurs dont les axes de détection sont croisés et à
séparer en amont les deux polarisations. Cela peut être fait avec des cristaux de ZnTe [Byrne et al., 2011]
ou des antennes photoconductrices [Mittleman et al., 1997a]. Nous avons opté pour cette dernière ap-
proche (figure 3.8, photo 3.9).
Notre système est constitué de :
– Une antenne émettrice qui émet un polarisation pratiquement rectiligne E = [Ex 0]t, ainsi qu’un
miroir parabolique hors-axe qui permet d’obtenir un faisceau collimaté.
– Une lame de silicium haute-résistivité de 3 mm d’épaisseur est orientée dans le faisceau à 45◦et
le sépare en deux. Nous pouvons calculer à partir de équations 3.25 et 3.21 le coefficient en trans-
mission (pour le premier bras) qui vaut TBSp = 0.82 et le coefficient de réflexion (pour le second
bras) qui lui vaut rBSs = −0.65. Compte tenu de l’épaisseur de la lame de silicium et grâce au
fenêtrage temporel, les réflexions internes sont suffisamment décalées dans le temps pour qu’elles
n’apparaissent pas dans nos mesures.
– Un premier bras de détection, dans lequel un miroir parabolique focalise le faisceau sur la première
antenne de détection, dont l’axe de détection de polarisation est le même que l’axe d’émission de
l’antenne émettrice et détecte ainsi E‖.
– Un second bras, similaire mais cette fois équipé d’une seconde antenne de détection orientée à
90◦par rapport à la première et à l’antenne émettrice, ce qui lui permet de détecter E⊥.
Les antennes de détection sont chacune reliées à un amplificateur à détection synchrone. Une ligne
à retard manuelle est présente sur le second bras de mesure, afin de pouvoir régler finement et égaliser














FIGURE 3.8 – Schéma du montage à détection de polarisation.
FIGURE 3.9 – Photo du montage de polarisation.
Emission elliptique et sensibilité des détecteurs à la composante croisée
Les impulsions THz émises ne sont pas tout à fait polarisée rectilignement. A l’aide de polariseurs,
nous avons pu évaluer l’importance relative de la composante croisée ; son amplitude est de l’ordre de
10% en amplitude (soit 1% en intensité) mais l’aspect temporel de cette composante est très différent
de celle de la composante principale (il est délicat même de parler d’ellipticité). Comme nous utiliserons
presque systématiquement un polariseur orienté à 45◦dans le repère du laboratoire pour équilibrer les
deux voies, cette composante croisée est projetée et ne vient donc pas perturber les mesures.
Les détecteurs sont eux légèrement sensibles à la composante croisée, à hauteur de 5% en amplitude.
Elle reste toutefois négligeables dans le cas qui nous concerne, car la séparatrice en silicium a elle-même
une certaine sélectivité en polarisation qui réduit l’influence de la composante croisée.
Selon les mesures effectuées par [Van Rudd et al., 2001], le diagramme de rayonnement n’est pas non
plus le même pour les deux composantes de polarisation, la composante croisée étant moins régulière que
la composante principale. D’autre part, l’ellipticité de l’émission dépend type d’antenne employées :les
antennes de type Bow-Tie ont une composante croisée plus importante que les antennes dipolaires que
nous utilisons.
Phase de Gouy différentielle
Il nous est apparu au début des expériences que les deux détecteurs orthogonaux n’avaient pas une
réponse similaire aux impulsions THz : les formes temporelles des impulsions étaient dissemblables
(figure 3.10), ainsi que leur contenu spectral. Après quelques investigations, il semblerait que cela est
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essentiellement dû à des différences de focalisation au niveau des détecteurs. En effet, les deux détecteurs
n’étaient alors pas équipés des mêmes lentilles de focalisation en silicium et le faisceau THz n’était pas
donc focalisé de manière identique sur les deux antennes (le problème persiste si les deux lentilles
de focalisations sont identiques mais que les distances entre les miroirs paraboliques hors-axes et les
détecteurs sont différentes).




















FIGURE 3.10 – Manifestation possible de la phase de Gouy causée par la défocalisation.
La défocalisation se manifeste spectralement par deux phénomènes : un décalage vers le rouge (les
hautes fréquences ont un poids moindre, figure 3.11a) et une phase de Gouy ζ non-triviale [Feng et al.,
1998] qui varie rapidement autour du point de focalisation (figure 3.11b). Cette dernière s’exprime
ζ(z) = arctan(z/zR(ν)) (où zR = νw20(ν)/c0 est la distance de Rayleigh du faisceau gaussien à la fré-
quence ν, et de taille à la gorge w0(ν)), et dépend de la fréquence de manière combinée.



























(a) Contenu fréquentiel des mesures.






























(b) Phase spectrale relative entre le même faisceau mesu-
rés avec deux détecteur n’assurant pas la même foca-
lisation.
FIGURE 3.11 – Manifestation spectrale des effets de défocalisation.
N’ayant une connaissance fine d’aucun des paramètres du faisceau gaussien au niveau de l’antenne,
il nous est difficile de modéliser l’effet de la phase de Gouy. Il nous semblait utile cependant de préciser
ce point pour qui voudrait utiliser deux détecteurs en parallèle.
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Après avoir installé des lentilles en silicium identiques sur chacun des deux détecteurs et optimisé
des réglages du système, nous avons convergé vers un système dont les fonctions de réponse des deux
détecteurs sont très proches, que nous avons utilisé par la suite.
3.3 Polariser rectilignement une impulsion Terahertz
L’obtention d’un état de polarisation rectiligne selon une direction déterminée, à partir d’une impul-
sion térahertz quelconque, est la première étape dans la maîtrise de la polarisation de ces ondes. Il s’agit
donc de trouver une manière de procéder qui convienne au particularités du domaine THz.
Dans le domaine optique, on utilise généralement des polariseurs à prismes dits Glan-Thomson ou
de Nicol pour polariser les faisceaux ; leur principe de fonctionnement consiste à créer une condition de
réflexion interne totale différente pour les deux polarisations à l’interface entre deux prisme biréfringents
accolés, de telle manière qu’un état de polarisation soit transmis tandis que l’autre est totalement réfléchi,
écarté de l’axe optique. Cependant, compte-tenu de l’épaisseur des prismes, de l’absorption et de la
dispersion des matériaux biréfringents disponibles dans le domaine THz, nous n’y pouvons transposer
ces idées sans que nos impulsions ne soient fortement perturbée.
Dans le domaine des ondes radio-fréquences, la polarisation des ondes s’effectue directement sur
l’antenne en mélangeant des ondes en phase polarisées orthogonalement ou bien en utilisant des po-
lariseurs à grille. Les polariseurs à grille ont été étudiés et portés dans le domaine térahertz, à base
de fils d’aluminium [Cherkassky et al., 2007, Yamada et al., 2009] ou de nanotubes de carbone [Ren
et al., 2009]. Certains polariseurs à grille peuvent être réalisés à l’aide d’imprimantes à jet d’encre modi-
fiées [Kondo et al., 2003], tandis que d’autres sont disponibles commercialement. Nous nous en sommes
procurés mais, bien que fonctionnels, ils présentent quelques défauts : ils absorbent une bonne partie
du rayonnement incident (60%) et ne présentent pas des réponses fréquentielles suffisamment neutres.
D’autres techniques ont pour inconvénients de déformer les impulsions THz [Sun et al., 2010], d’être
trop délicates à mettre en œuvre ou pas suffisamment achromatiques, comme des dispositifs à bases de
couches minces [Awasthi et al., 2008].
Nous avons donc cherché à développer un polariseur qui se base sur la différence de réflexion entre
les deux composantes de polarisation incidentes et les propriétés remarquables de l’angle de Brewster ;
les résultats des ces travaux ont donné lieu à la publication d’un article [Wojdyla et Gallot, 2011].
Pour ce faire, nous avons utilisé des wafers de silicium, qui présentent l’avantage de ne nécessiter
un empilement que d’un faible nombre d’éléments et d’être peu onéreux grâce à leur grande disponi-
bilité pour l’industrie des semi-conducteurs. Leur faible épaisseur (devant les longueurs caractéristiques
d’absorption) permet en particulier de ne pas avoir recours à du silicium haute-résistivité.
3.3.1 Coefficients de Fresnel et angle de Brewster
Les coefficients de réflexion r1→2{s,p} et de transmission t
1→2
{s,p} de Fresnel (en amplitude) sur une interface
entre deux matériaux d’indices n1 et n2 vue par les composantes s et p sous une incidence i et refractées
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selon l’angle r (voir figure 3.12) s’expriment [Born et Wolf, 1999] :
r1→2s (i, r) =
n1 cos i− n2 cos r
n1 cos i+ n2 cos r
(3.14)
r1→2p (i, r) =
n1 sec i− n2 sec r
n1 sec i+ n2 sec r
=
n2 cos i− n1 cos r
n2 cos i+ n1 cos r
(3.15)
t1→2s (i, r) =
(




n1 cos i+ n2 cos r
(3.16)
t1→2p (i, r) =
(




















FIGURE 3.12 – Schéma d’une lame et notations.
(on notera que dans le cas n1>n2, les coefficients de Fresnel en transmission sont supérieurs à 1 7 .)
Ces deux expressions vérifient notamment les relations de Stokes :
r1→2{s,p}(i, r) = −r2→1{s,p}(r, i). (3.18)
t1→2{s,p}(i, r)t
2→1
{s,p}(r, i) + r
1→2
{s,p}(i, r)
2 = 1. (3.19)
En utilisant la loi de Snell-Descartes





on peut ré-exprimer les coefficients 3.14 et 3.15 dans une forme indépendante de r :
r1→2s (i) =
n1 cos i− n2
√
1− (n1n2 sin i)2
n1 cos i+ n2
√
1− n1n2 sin i)2
, (3.21)
r1→2p (i) =
n2 cos i− n1
√
1− (n1n2 sin i)2
n2 cos i+ n1
√
1− (n1n2 sin i)2
, (3.22)
dont l’allure est représentée figure 3.13
À l’interface entre deux diélectriques, l’angle de Brewster iB est l’angle d’incidence pour lequel le
rayon réfléchi et le rayon réfracté sont orthogonaux (soit n1 sin iB = n2 sin(pi2 − iB)) ; cet angle s’exprime
7. La densité d’énergie électrique dans un milieu vaut 1
2
(n|E|)2 [Saleh et Teich, 2007] ; il ne faut pas oublier que la transmission
à travers système fait intervenir deux coefficients de transmission, dont le produit est inférieur à 1.
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FIGURE 3.13 – Coefficients de réflexion pour une interface air→silicium en fonction de l’angle d’incidence et de
la polarisation (équations 3.21 et 3.22) — le croisement de la courbe en zéro marque l’angle de








Pour cette condition, on peut vérifier que le coefficient de réflexion pour une onde polarisée p est
nul, tandis qu’il est non-négligeable pour la composante polarisée s. Comme l’indique équation 3.18,
la condition de Brewster dans le cas d’une lame à faces planes parallèles se conserve sur la deuxième
interface (par inversion des rôles de r et i) : il n’y a donc pas non plus de réflexion sur cette dernière et
donc pas d’effet étalon (pas d’échos).
Les coefficients de transmissions globaux en amplitude au travers d’une lame à faces parallèles ont
pour expression :
T 1,2s (i) = t
1→2
s (i, r)× t2→1s (r, i) = 1− r1→2s (i)2 (3.24)
T 1,2p (i) = t
1→2
p (i, r)× t2→1p (r, i) = 1− r1→2p (i)2. (3.25)
L’équation 3.25 nous assure qu’à l’angle de Brewster l’onde polarisée p est complètement transmise,
tandis que l’onde polarisée s est partiellement réfléchie.
Il nous est possible d’empiler plusieurs lames parallèles afin d’éliminer la deuxième composante par
réflexions partielles successives afin de constituer un polariseur linéaire. Nous souhaitons obtenir un
rapport 100 entre l’amplitude transmise de la composante p et celle de la composante s en négligeant
(pour l’instant) les réflexions internes qui ont lieu au sein ou entre les wafers pour la polarisation s). Le
nombre minimum k de lames nécessaires pour atteindre un tel taux d’extinction doit vérifier :
k ≥ −2 log10 (Ts(iB)) . (3.26)
Le nombre de lames nécessaires diminue fortement à mesure que l’indice de la lame augmente (figure
3.14a), si bien que seulement quatre lames sont nécessaires si l’on utilise des wafers en silicium (figure
3.14b), contrairement à une vingtaine dans le visible.
Un polariseur linéaire est décrit dans son repère propre par la matrice d’un projecteur. Si la polarisa-
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(a) Nombre de lames d’indice orientées à l’angle de
Brewster en fonction de l’indice n de la lame,
pour polariser à 99% le faisceau incident.
(b) Quatre wafers en silicium empilés pour
constituer un polariseur linéaire.
FIGURE 3.14 – Constitution d’un polariseur linéaire.
tion en entrée est rectiligne selon la direction ex (E = t[E0 0]), et que le polariseur forme un angle α
































L’expression de E‖ ressemble à la loi de Malus, bien qu’elle soit sans rapport direct 8. On note en parti-
culier que dans cette expression, le signe de E⊥ est libre de s’inverser, ce que nous aurons l’occasion de
vérifier.
3.3.2 Influence de l’orientation d’un wafer en silicium sur une impulsion téra-
hertz
Aux effets reliés aux coefficients de Fresnel dont nous souhaitons tirer parti, d’autres considérations
relatives à l’aspect temporel et spatial des faisceau THz interviennent lors de l’étude d’un wafer en
silicium. En effet, l’inclinaison de ce dernier modifie la structure des réflexions internes (figure 3.15),






FIGURE 3.15 – Schéma descriptif des réflexions internes, du décalage latéral, et notations.
8. La loi de Malus est une loi sinusoïdale en intensité.
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(nsi − cos(i− r)) . (3.28)
Les réflexions multiples au sein de la lame manifestent par un train d’impulsions en sortie ; cet effet
d’étalon s’exprime dans le domaine fréquentiel 9 par :
FP(ω) = Teıφ1
(






















− 2 tan r sin i
)
, (3.31)




et T = 1 +R dépendent évidemment de la direction de la polarisation incidente.
La réfraction du faisceau dans une lame vue sous un angle d’incidence non-nul provoque un léger
décalage latéral w que l’on nomme walk-off en anglais et qui rend le système légèrement asymétrique.





sin i− cos2 i√
(n2n1 )
2 − sin2 i
 . (3.32)
Il est inférieur à l’épaisseur de la lame, elle-même considérée comme fine, et sera ignoré par la suite
dans la mesure où l’on aura toujours affaire à des faisceaux collimatés. Ce décalage peut néanmoins être
compensé en disposant les lames en quinconce, se qui se fait au détriment de la compacité du système.
Pour procéder aux expériences, nous utilisons tout d’abord un wafer en silicium (d’indice nsi = 3.42)
4 pouces (101,6 mm ) de diamètre et de 525µm d’épaisseur. Les mesures sont effectuées à l’aide d’une
seule antenne de détection alignée avec l’antenne d’émission, qui elle émet des impulsions polarisées
rectilignement. Il faut donc procéder à deux séries de mesures, en plaçant le wafer sur un support rotatif
dont l’axe de rotation est parallèle à la polarisation étudiée (figure 3.16a). Dans la première série de
mesure nous avons donc la correspondance E‖ = Ep, et dans la seconde série E‖ = Es.
Les mesures (figure 3.16b) montrent un très bon accord avec la théorie (equations 3.24 et 3.25).
À l’angle de Brewster isiB = 73.7
◦, le faisceau arrivant avec une polarisation s est fortement atténué
(T air,sis (i
si





(l’écart que l’on peut constater est attribué à l’ouverture réduite du système aux forts angles).
D’un point de vue temporel, nous pouvons constater que l’augmentation de l’angle d’incidence jusqu’à
l’angle de Brewster produit un affaiblissement progressif du pic principal pour la polarisation s accom-
pagné d’un renforcement des échos (figure 3.17a), tandis que la polarisation p voit l’amplitude de son
pic principal augmenter et ses échos disparaître (figure 3.17a).
La figure 3.18a présente une modélisation des réflexions internes à l’aide de l’expression 3.29 pour
9. On fera attention à ne pas passer à la limite et de sommer la suite géométrique : la fenêtre temporelle de la mesure est









(a) Schéma de l’expérience. Sur les deux dessins sont in-
diqués les axes de rotation correspondant aux axes se-
lon lesquels les wafers ont été tournés pour effectuer
les mesures.




















































(b) Amplitudes au maximum des impulsions mesurées
(relativement à une mesure effectuée sans wafer)
en fonction de l’angle d’incidence, et coefficients de
transmission globaux T 1,2s et T
1,2
s des équations 3.25
et 3.24.
FIGURE 3.16 – Mesure des coefficients de transmission d’un wafer en silicium en fonction de l’angle d’incidence,
pour les deux polarisations rectilignes.








































FIGURE 3.17 – Evolution temporelle des impulsions THz en fonction de l’angle d’incidence de 0◦à 75◦pour les
deux états de polarisation rectiligne (le dégradé suit l’augmentation de l’angle).
un angle d’incidence de 45◦. Le modèle limité à quatre termes reproduit fidèlement les résultats de
l’expérience et confirme que l’absorption du wafer est négligeable.
3.3.3 Polariseur linéaire achromatique
Pour constituer un polariseur linéaire ayant un taux d’extinction en amplitude ρ = Tp/Ts supérieur à
100, nous avons assemblé quatre wafer en silicium (figure 3.19a) sur un support permettant de conserver
l’inclinaison des wafer par rapport au faisceau. Ce polariseur est achromatique car les coefficients de
Fresnel ne dépendent de la fréquence que par l’intermédiaire de l’indice du matériau qui se trouve être
non dispersif sur toute la gamme considérée.
L’évaluation de performances du polariseur linéaire achromatique se fait en plaçant le support du
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(a) Modélisation et expérience de l’effet étalon pour la polarisation s.
FIGURE 3.18 – Effet étalon dû aux réflexions internes dans un wafer en silicium : expérience et modélisation.
polariseur linéaire sur un support rotatif et en le plaçant dans le faisceau. Le rayonnement incident est
polarisé rectilignement, et chacun des deux détecteurs orthogonaux ne détecte qu’une seul composante
polarisation du champ électrique, respectivement E‖ et E⊥ dont l’évolution est décrite par l’expression
3.27. Pour chaque orientation du polariseur la totalité de l’impulsion Thz est mesurée.
Les mesures temporelles pour la composante E‖ sont normalisées par rapport à une mesure de réfé-
rence faite en l’absence de polariseur, tandis que les mesures pour la composante E⊥ sont normalisées
de manière à ce que les maximums des mesures coïncident avec le modèle théorique (en l’absence de
polariseur linéaire, cette composante est nulle). On constate que l’accord entre les mesures et le modèle
est excellent (figure 3.19b). Un étude dans le domaine fréquentiel confirme que l’extinction des compo-
santes ne dépend pas de la fréquence (non présenté ici).
Un polariseur linéaire peut dans une certaine mesure être considéré comme un atténuateur dont le
comportement est exactement connu. L’absence de déformations entre les mesures et le modèle permet
donc de confirmer l’hypothèse faite implicitement que les détecteurs que nous utilisons sont linéaires en
champ électrique.
Performances du polariseur
Les performances du polariseur sont déterminées selon deux critères :




– le taux d’extinction,qui traduit la pureté de la polarisation de sortie : ρ∗ =
E‖(θ = 0◦)
E⊥(θ = 0◦)
Pour déterminer le taux de transmission, nous plaçons deux polariseurs linéaires à la suite tous deux
orientés dans le sens de la polarisation de l’antenne émettrice, le premier restant fixe et ayant pour but de
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(a) Schéma de l’expérience (l’axe de rotation est indi-
qué).


























(b) Amplitude au maximum de l’impulsion THz (relative-
ment à une mesure sans polariseur) en fonction de
l’angle de rotation du polariseur et modèle de polari-
seur linéaire décrit par l’équation 3.27.
FIGURE 3.19 – Effet du polariseur de Brewster.
polariser le faisceau issu de l’antenne, le second permettant de déterminer les pertes par insertion. Nous
effectuons les mesures seulement à l’aide de l’antenne de détection parallèle à la composante d’émission,
afin de pouvoir procéder à des comparaisons quantitatives (les deux antennes de détections n’ont pas la
même sensibilité, ce qui perturberait la comparaison).
La comparaison des mesures effectuées en l’absence (non présentée) et en la présence (figure 3.20a,
courbe en noir) du second polariseur indiquent que le taux de transmission τ∗ est supérieur à 99% et
démontrent une absence totale d’échos liés au polariseur lui-même.
Ces mesures permettent en outre de discuter de la structure des signaux sur de grandes extensions
temporelles que nous avions passé sous silence jusqu’à présent (figure 3.20a). L’impulsion principale
intervient au temps 18 ps , tandis qu’à 80 ps , on observe un écho qui correspond aux réflexions internes
dans la séparatrice en silicium. À 145 ps et au delà, on observe la réflexion parasite des signaux au sein
l’antenne (phénomène que l’on observe également sur le montage de spectroscopie).
Pour mesurer le résidu de la composante de polarisation croisée, effectuons maintenant les mesures
en croisant le second polariseur avec le premier. Les résultats sont présentés figure 3.20b.
Le premier pic que l’on observe correspond à la composante croisée transmise directement. Le taux
d’extinction est de ρ∗=80, légèrement inférieur au critère que nous nous étions fixé. La longue série
de pics ultérieurs correspond aux réflexions internes entre les wafer et au sein même de ces derniers .
Ces répliques se trouvent être plus intenses que l’impulsion transmise directement. Elles interviennent
toutefois longtemps après la première impulsion et seront dans toutes les mesures ultérieurs filtrées par
fenêtrage temporel. L’énergie totale contenue dans la composante croisée est de l’ordre de 10% de celle
contenue dans la composante principale, cela malgré l’espacement que nous avons introduit entre les
wafers : la composante s reste "emprisonnée" dans la structure du polariseur, mais décalée et diluée dans
le temps.
Nous avons tenté de modéliser la structure de ces échos avec le formalisme des réseaux de Bragg,
mais la structure air-wafer n’est pas suffisamment périodique pour bien décrire les données collectées ;
les réflexions sur d’autres éléments du montages ne peuvent pas non plus être prises en compte.
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(a) Polariseurs droits et croisés.
















polariseurs croisés * 100 (détail)
(b) Polariseurs croisés (détail).
FIGURE 3.20 – Mesure des taux de transmission et de polarisation.
Inversion de polarité
L’expression 3.27 prévoit que la composante E⊥ doit changer de polarité, ce que l’on observe bien
sur les mesures temporelles de l’impulsion lorsque le polariseur est orienté entre 90◦et 180◦par rapport
à la direction de la polarisation incidente (figure 3.21b), tandis que l’autre composante ne se voit pas
son signe changer (figure 3.21a).



















(a) Composante E‖ : pas d’inversion de polarité.





















(b) Composante E⊥ : inversion de polarité.
FIGURE 3.21 – Inversion de polarité des impulsions THz pour certaines orientations du polariseur linéaire.
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3.4 Polariser circulairement une impulsion THz
Après avoir vu comment il est possible de créer un polarisation réctiligne et développé quelques
considérations sur la phase des impulsions THz, intéressons-nous désormais aux possibilités qui s’offrent
à nous pour générer des impulsions THz polarisés circulairement.
Dans le domaine visible, la méthode la plus communément utilisée pour générer des polarisations
circulaires consiste à utiliser ce que l’on nomme des lames de phase. Ces lames de phases sont fabriquées
à partir de matériaux biréfringents, de telle sorte que les polarisations se propageant respectivement
selon l’axe ordinaire et l’axe extraordinaire (d’indices no et ne) sont déphasées d’un quart de longueur
d’onde après propagation sur une longueur L telle que L = λ4
1
no−ne (d’où leur nom de lame quart
d’onde). Ce qui en terme de phase se traduit par un déphasage relatif de pi/2 :
∆Φ = koL− keL = 2pi
λ
L(no − ne) = pi
2
.
Si l’on choisit un matériau tel que le quartz (no = 1.544 , ne = 1.553) pour fabriquer une telle lame quart
d’onde à 600 nm , son épaisseur doit être de 15µm environ. Cette valeur est assez faible, ce qui explique
que ce que l’on nomme quart d’onde est souvent une multi-onde 10 avec une partie fractionnaire telle
que ∆Φ = pi2 + 2kpi, k ∈ Z.
La principe de fonctionnement d’une lame quart d’onde s’appuie donc sur la différence de phase
linéaire qui s’introduit entre les deux composantes orthogonales de l’onde au cours de leur propagation.
Malheureusement pour les impulsions térahertz, on observe que ce déphasage dépend linéairement de
la fréquence, et qu’il est par là intrinsèquement chromatique sans même prendre en compte la dispersion
des matériaux.
Un solution, proposée par Masson [Masson et Gallot, 2006b], consiste à empiler des lames d’ondes
d’épaisseurs et d’orientations variables, afin que plusieurs fréquences correspondent à des déphasages de
pi
2 , par un jeu de compensation (voir le schéma 3.22).
FIGURE 3.22 – Evolution de l’état de polarisation pour une fréquence au passage de chaque lame de quartz du la
lame quart d’onde achromatique proposé par Masson [Masson et Gallot, 2006b] (image extraite
de l’article).
Chaque fréquence parcourt une trajectoire différente mais aboutit au même état pour un large gamme
spectrale (0.25-1.75 THz ).
La compensation se fait un utilisant un nombre important de lames de quartz, assez épaisses par
10. pour faciliter leur réalisation en optique conventionnelle, les lames d’ondes sont souvent d’ordre supérieur (k > 1). On peut
également réaliser une lame quart d’onde en empilant deux lames multi-ondes dont les axes propres sont inversés : différence
de marche vaut finalement λ/4. Dans le cas des impulsions femtosecondes, les termes en 2pik prennent cependant toute leur
importance et les lames sont quart d’onde au sens propre, ce qui les rend délicates à réaliser.
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ailleurs, ce qui mène au final à une absorption importante.
Pour polariser circulairement la lumière de manière achromatique, il faut donc mettre de côté les
méthodes basées sur des différences de phase linéaires et s’inspirer d’un autre élément de l’optique
conventionnelle introduisant un déphasage entre les composantes : le rhomboèdre de Fresnel, dont le
principe se base sur certaines caractéristiques de la réflexion interne totale.
3.4.1 Réflexion interne totale
La réflexion interne totale est un cas particulier des équations de Snell-Descartes (3.20) et des coef-
ficients de Fresnel (3.14, 3.15). Elle se produit lorsqu’un faisceau qui se réfléchit forme un angle i avec
une interface n1 → n2, tel que n1 >n2 et que le sinus de l’angle réfracté calculé avec l’expression 3.20







Dans ces circonstances, les coefficients de Fresnel r1→2s et r
1→2
p (3.21 et 3.22) deviennent complexes
et peuvent être réécrits sous la forme 11 :
rs = |rs|eıφs =















rp = |rp|eıφp =















Ces coefficients sont tous deux de module unité (|rs,p| = 1 car les numérateurs et les dénominateurs
sont complexes conjugués), d’où le nom de réflexion totale et possèdent des arguments non-nuls qui
s’expriment par :

















Ces arguments vont causer un déphasage particulier pour les deux composantes du champ. On peut
donc définir un déphasage différentiel
∆Φ = φp − φs, (3.38)
qui est la phase relative des deux faisceaux après réflexion sur l’interface. Cette quantité dépend unique-
ment de l’angle d’incidence et de l’indice des matériaux en présence et donc implicitement de la longueur
d’onde. Ainsi, si les matériaux d’indice n1 et n2 ne sont pas ou peu dispersifs, le déphasage différentiel
est constant quelle que soit la longueur d’onde.
11. Il faut faire attention au signe devant la racine carré du nombre complexe ; celle-ci doit être négative pour que les résultats
restent cohérents avec la dérivation des coefficients de Fresnel. Le logiciel Matlab prend par défaut la racine positive...
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Si l’on choisit un matériau ayant un indice n1 en supposant que le milieu extérieur est l’air (n2 = 1),
que l’on considère le spectre de deux composantes S˜(ν) et P˜ (ν) et que l’on s’arrange pour que l’angle
d’incidence du matériau permette de réaliser la condition
arg[P˜ (ν)S˜∗(ν)] = ∆φ(ν) = ∆Φ = pi/2 pour ν > 0, (3.39)
il sera alors possible de concevoir un élément qui pourra produire un état de polarisation circulaire.
En considérant deux composantes de polarisation s(t) et p(t) réfléchies en interne dont les transfor-
mées de Fourier sont S˜(ν) et P˜ (ν), on a :
|S˜(ν)| = |P˜ (ν)| et arg[P˜ (ν)S˜∗(ν)] = sign(ν)pi
2
.
La seconde composante se trouve donc être en quadrature et s’exprime également comme l’opposée de
la transformée de Hilbert (expression 1.23) de la première :
P˜ (ν) = ı sign(ν)S˜(ν) = −S˜H(ν). (3.40)
On obtient donc une expression simple du signal analytique des deux signaux à partir d’eux-mêmes :
s(t)− ıp(t) = s(t) + ısH(t) = sˆ(t) = −pˆ(t). (3.41)
Si le déphasage différentiel est suffisamment important, une seule réflexion interne totale à un angle
adéquat suffit (figure 3.23b), mais il faut parfois cumuler deux réflexions pour y parvenir (figure 3.23a).
C’est pour cette raison que l’on utilise généralement dans le visible des rhomboèdres de Fresnel, au sein
desquels le faisceau se réfléchit deux fois en accumulant à chaque fois une phase de pi/4 .



















(a) Interface polyéthylène→ air (n=1.52).



















(b) Interface silicium→ air (n=3.42).
FIGURE 3.23 – Phases des coefficients de Fresnel complexes en réflexion pour différentes interfaces à l’air en
fonction de l’angle d’incidence.
Shan et son équipe [Shan et al., 2009] ont conçu un rhomboèdre de Fresnel en polyéthylène. Nous
avons fait de même, en faisant fabriquer par l’atelier du laboratoire deux rhomboèdres, l’un en PSX,
l’autre en polyéthylène, dont les caractéristiques sont résumées dans le tableau 3.2. Leur réalisation est
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relativement aisée à mettre en œuvre avec des outils d’usinage classique, compte tenu des dimensions
caractéristiques du domaine térahertz (photo 3.24a).
(a) Rhomboèdres en PSX et PE. (b) Prisme en silicium HR.
FIGURE 3.24 – Éléments de polarisation.
TABLE 3.2 – Propriétés géométriques et physiques de quelques éléments polarisants basés sur l’utilisation de la ré-
flexion interne totale.
matériau indice moyen angle de TIR réflexions φs φp
Polystyrène réticulé (PSX) 1.59 58.4◦ 2 190.5◦ 280.5◦
Polyethylène Haute Densité (HDPE) 1.52 55.4◦ 2 165◦ 255◦
Silicium haute résistivité (HR-Si) 3.41 42◦ 1 78◦ 168◦
Toutefois, la dimension d’un tel rhomboèdre doit être relativement importante pour avoir des ou-
vertures acceptables, ce qui conduit à des problèmes de d’absorption et de dispersion. Le silicium haute
résistivité (HR) est un matériau qui, comme nous l’avons vu précédemment, possède d’excellentes pro-
priétés dans le domaine THz : un très faible absorption, un indice très élevé (nsi = 3.42) et une disper-
sion négligeable. Son indice très élevé permet de réaliser la condition de l’équation 3.39 en une seule
réflexion, et donc de concevoir un prisme plutôt qu’un rhomboèdre. Nous avons par ailleurs tenté de dé-
terminer des géométries (telles que celles proposées dans [Bennett, 1970,Korte et al., 1988], voir figure
3.25) qui auraient permis de conserver le faisceau dans l’axe ou de réduire la distance de propagation
dans le milieu d’indice, mais la nécessité d’un ouverture suffisante et l’indice très élevé du silicium HR
modèrent l’imagination.
(a) Configurations classiques (Extrait de [Bennett, 1970, Korte
et al., 1988]).
(b) Configurations exotiques (extrait de [Harrick,
1966a,Harrick, 1966b]).
FIGURE 3.25 – Quelques configurations proposées pour polariser un faisceau par réflexion interne totale.
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Nous avons conçu un prisme isocèle à angles de base de 42◦ dont les faces d’incidence mesurent
50 mm , de sorte à ce que le faisceau entre et sorte du prisme sous incidence normale (schéma 3.26a).
Pour sa fabrication nous avons contacté plusieurs entreprises qui malheureusement nous ont livré par
deux fois des prismes qui n’étaient pas conformes à nos attentes, présentant des absorptions bien trop
élevées 12. Finalement, l’entreprise russe Tydex nous a livré un produit qui répondait à nos spécifications
(photo 3.24b).
Des prismes similaires ont été utilisés par plusieurs équipes. Parmi elles, celle de Keiding [Keiding et
Grischkowsky, 1990] utilise un prisme isocèle à angle droit en silicium HR pour discuter du déphasage
des impulsions THz, celle d’Hirori [Hirori et al., 2004] utilise des prismes en Téflon et en MgO disposé
en configuration de Dove pour faire de la spectroscopie par réflexion interne totale tandis ce celle d’Hi-
rota [Hirota et al., 2006] utilise un prisme isocèle similaire au nôtre pour générer des impulsions THz
polarisés circulairement.
Il est possible d’utiliser le prisme selon deux configurations. La première, que l’on appellera configu-
ration d’incidence normale (schéma 3.26a), consiste à faire entrer le faisceau THz dans le prisme en
incidence normale. Il est ensuite réfléchi (l’angle de réflexion interne totale est alors de 42◦, correspon-
dant à un déphasage de différentiel de pi/2. La seconde configuration, appelée configuration de Dove
(schéma 3.26b), consiste à aligner le faisceau avec la face de la base du prisme. Le faisceau incident est
réfracté, puis subi un réflexion interne totale à l’angle 54.5◦(ce qui introduit un déphasage différentiel
de 67.3◦), pour ensuite être à nouveau réfracté et ressortir dans le même axe que le faisceau incident.
Cette configuration est intéressante car elle ne nécessite pas de miroirs de renvois pour revenir dans l’axe
du faisceau. Cependant, l’angle d’incidence sur les faces d’entrée et sortie n’est pas nul, ce qui introduit
une différence de coefficients de transmissions globaux. Par ailleurs, il n’est pas possible de concevoir un
prisme en silicium de taille raisonnable dont l’angle de réflexion interne totale serait de 42◦dans cette
configuration.












FIGURE 3.26 – Configurations d’utilisation du prisme.
TABLE 3.3 – Propriétés de polarisation des deux configurations.
configuration angle à la TIR φs φp ∆φ Ts Tp Tp/Ts
incidence normale 42◦ 78◦ 168◦ 90◦ 0.70 0.70 1.00
Dove 54.5◦ 105◦ 172.5◦ 67.5◦ 0.56 0.84 1.51
12. La première entreprise contactée nous a fourni du silicium avec une résistivité 1 Ω.cm , tandis que nous avions spécifié une
résistivité >10 kΩ.cm ...
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3.4.2 Prisme quart d’onde achromatique
Nous pouvons utiliser le prisme en silicium comme un élément de polarisation quart d’onde 13. Pour
cela, le prisme est monté sur un support rotatif, et trois miroirs de renvois permettent d’aligner les axes
optiques du faisceau d’entrée et du faisceau de sortie (photo 3.27).
FIGURE 3.27 – Photographie du prisme quart d’onde achromatique et ses miroirs de renvois pour conserver l’axe
optique.
La matrice de Jones [Jcp] d’un tel système dans son repère propre, en omettant les facteurs de phase







avec φs=78◦ et φp=168◦ les déphasages de chaque composantes et T =T
air,si
{s,p}(i = 0) = 0.70 le coefficient
de transmission du prisme qui prend en compte les pertes par réflexion sur les faces d’entrée et de sortie
du prisme (que nous négligerons par la suite). Contrairement au traitement classique des lames d’onde,
il est nécessaire ici de conserver les phases absolues, plutôt que d’utiliser le paramètre de déphasage
différentiel. Les deux vecteurs propres de cette matrice sont les états de polarisation rectiligne horizontale
et verticale (les axes sont définis dans la base propre de la matrice) et sont associés à des valeurs propres
complexes. Comme nous l’avons vu dans la partie 2.4.3, l’ajout de cette phase produit une déformation
des l’aspect temporel des impulsions. Il n’y a donc pas réellement d’« impulsion propre », que la traversée
du prisme laisserait temporellement inchangée.
3.4.3 Étude du prisme quart d’onde en rotation
Afin de procéder à l’analyse du prisme quart d’onde, nous polarisons d’abord le faisceau afin d’obte-
nir une polarisation rectiligne orientée à 45◦dans le repère du laboratoire de manière à ce que l’énergie
des impulsions soit équitablement répartie entre les deux composantes, à l’aide d’un polariseur linéaire
tel que décrit dans la section 3.3.3. Les deux antennes de détections étant respectivement sensibles aux
composantes E‖ et E⊥, cela nous permet de les calibrer en détectant le champ d’entrée (en l’absence de
13. Le prisme est quart d’onde pour toutes les longueurs d’ondes, contrairement au lames quart d’onde qui se réfèrent implicite-
ment à une longueur d’onde particulière.
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prisme quart d’onde) Ein = t[Ein‖ E
in
⊥ ] = E0/
√
2 t[1 1]. Bien que les deux détecteurs n’aient pas une
réponse parfaitement identique (figure 3.28a), leurs réponses fréquentielles sont suffisamment proches
(figure 3.28b), pour que l’on puisse se contenter de faire une simple correction de gain (linéaire).


















































FIGURE 3.28 – Polarisation en entrée du prisme quart d’onde.
Nous plaçons, à la suite du polariseur linéaire, le prisme quart d’onde sur un support rotatif (photo
3.29) et nous enregistrons les impulsions THz pour chaque orientation θ du berceau.
FIGURE 3.29 – Photographie du prisme quart d’onde achromatique sur son berceau de rotation.
Le champ en sortie du prisme quart d’onde orienté avec un angle θ par rapport à ses axes propres





















La figure 3.30 présente une superposition de l’ensemble des mesures, pour chacun des détecteurs,
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ainsi que le module du signal analytique |sa| d’une des mesures (les signaux analytiques sont pratique-
ment identiques quelque soit la mesure). On retrouve bien que l’ensemble des mesures temporelles est
borné par le module de leur signal analytique. Les deux composantes du champ ont une évolution simi-
laire mais non synchrone lors du changement d’orientation du prisme quart d’onde.

























(a) Antenne de détection 1.

























(b) Antenne de détection 2.
FIGURE 3.30 – Aspect temporel des deux composantes pour toutes orientations du prisme quart d’onde.
L’étude de l’équation 3.43 nous indique qu’il y a certaines orientations remarquables. Tout d’abord,
les états rectilignes qui apparaissent pour les orientations :
– θ = 45◦ ± 180◦ correspond au premier axe propre du polariseur. Les deux composantes détectées












– θ = −45◦ ± 180◦ correspond au second axe propre du polariseur. Les deux composantes détectées












Les deux états de polarisation rectilignes sont représentés sur la figure 3.31. Les deux composantes
sont bien en phase et d’amplitude similaire (sous-figure 3.31a) pour chacun des états, mais ces derniers
ne sont pas identiques entre eux. En effet, l’addition d’une phase constante modifie la CEP et donc
l’aspect temporel de l’impulsion.
Les états de polarisation ne sont pas tout à fait purs, en raison de la légère différence de réponse des
antennes de détection ainsi qu’à de légers défauts d’alignements 14.
Les états circulaires apparaissent pour les orientations :
14. Les degrés de libertés du système sont nombreux et il est assez difficile de le régler parfaitement, problème récurrent lorsque
l’on fait des mesures dans le domaine THz.
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– en haut les ondes déphasées de φs,




















(b) États de polarisation rectilignes.
FIGURE 3.31 – Aspect temporel des deux composantes pour les états de polarisation rectilignes.






































Sur la figure 3.32, on observe les deux états de polarisation circulaires gauche et droit. En raison
de leur caractère sous-monocycliques, le « cercle »(figure 3.32b) que forment les deux composantes est
décentré.
En poursuivant l’analyse avec la phase spectrale différentielle







la figure 3.33a nous montre qu’elle est relativement indépendante de la fréquence et que son comporte-
ment en rotation du polariseur suit le modèle théorique (différence des arguments des deux composantes
de l’expression 3.43, figure 3.33a).
106


















(a) Évolution temporelle :
– en haut l’onde LCP (décalée),














évolution conjointe des composantes
 
 
θ = 0 (LCP1)
θ = pi/2 (RCP1)
θ = pi (LCP2)
θ = 3pi/2 (RCP2)
(b) Évolution conjointe des deux composantes de polari-
sation circulaires.
FIGURE 3.32 – Aspect temporel des deux composantes pour les états de polarisation circulaires.
(a) Phases différentielles pour toutes les fréquences.



























(b) Phases différentielles pour quelques fréquences, en
fonction de l’orientation du prisme quart d’onde (le
modèle se base sur l’équation 3.43).
FIGURE 3.33 – Phases différentielles.
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3.4.3.1 Sphère de Poincaré
La sphère de Poincaré permet de visualiser la dispersion en fréquence de l’état de polarisation (figure
3.34) ainsi que l’évolution des états de polarisations en fonction de l’orientation du prisme quart d’onde
(figure 3.35).
Ces représentations ne permettent toutefois pas de distinguer les deux états de polarisation recti-
lignes, qui diffèrent d’une phase constante.
FIGURE 3.34 – Etat de polarisation de quelques fréquences, représentées sur la sphère de Poincaré pour diffé-
rentes orientations du prisme quart d’onde.
(a) polarisation circulaire gauche (θ = 0◦),
(b) polarisation rectiligne (θ = 45◦),
(c) polarisation circulaire droite (θ = 90◦)
.
FIGURE 3.35 – Evolution de l’état de polarisation pour en fonction de l’orientation du prisme quart d’onde, repré-
sentée sur la sphère de Poincaré.
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3.4.4 Analyse complémentaire des états de polarisation dans le domaine tempo-
rel
La mesure direct des champs électriques des deux composantes impulsionnelles nous donnent le loisir
d’approfondir l’analyse classique de la polarisation.
3.4.4.1 Invariance en rotation
Les aspects temporels des impulsions THz soumis à un déphasage sont difficiles à analyser, en raison
de la restructuration des impulsions. Pour pouvoir mener à bien une étude temporelle, il est nécessaire de
rechercher une combinaison de signaux qui soit invariante par déphasage. On remarque que la différence
des deux composantes satisfait à cette condition :
E‖ − E⊥ = E0
(
eıφs − eıφp) cos(2θ) = 2ı sin(∆φ)e−ı(φs+φp)/2 cos(2θ). (3.45)
La phase de cette quantité est bien invariante lors de la rotation du prisme quart d’onde. Cette combi-
naison correspond à ce que l’on mesurerait en ajoutant derrière le prisme quart d’onde un polariseur
linéaire croisé par rapport à la polarisation rectiligne d’entrée.
La figure 3.36a montre l’évolution de cette combinaison en fonction de l’orientation du prisme quart
d’onde : on dénote l’absence de déformation de sa structure temporelle, et la figure 3.36b) présente la
variation sinusïdale du maximum d’amplitude (à τ=5 ps ) de ce signal différence.




























(a) Superposition pour toutes les orientation du prisme
quart d’onde des quantités (E‖−E⊥) — on n’observe
pas de déphasage.


































(b) Évolution de l’amplitude d’un point d’échantillonnage
temporel en fonction de l’orientation du prisme (le
modèle se base sur l’équation 3.45).
FIGURE 3.36 – Quantité insensible au déphasage pour la rotation du prisme quart d’onde achromatique.
Les extremums sont atteint lorsque l’on se trouve en présence d’états circulaires, et les annulations
lorsque il s’agit d’états rectilignes. Cela correspond au résultat classique d’optique selon lequel l’ajout
d’une phase à une composante du champ lui permet de passer au travers un polariseur linéaire croisé
par rapport à l’état rectiligne initial.
3.4.4.2 Signal analytique à partir des états circulaires
Dans le cas d’un état de polarisation circulaire, les deux composantes sont en quadrature. A partir




combinant les deux composantes d’une polarisation circulaire :
Ea⊥ = −Ea‖ = E⊥ − ıE‖. (3.46)
La figure 3.37 nous montre que le module de ces quantités est bien en effet égal, hormis quelques
variations dues à la différence de réponse des deux antennes de détection.































FIGURE 3.37 – Module du signal analytique obtenu à partir à partir de la somme des deux composantes réelles.
3.4.4.3 Détermination de la CEP dans le domaine temporel
Déterminer la phase porteuse-enveloppe d’une impulsion sans avoir recours à un traitement fréquen-
tiel est utile dans la mesure où la phase linéaire est très difficile à corriger entre deux mesures. Nous
avons pour cela présenté dans le chapitre 2 la fonction Θ , pour nous permettre d’estimer la CEP d’une
impulsion en utilisant la notion de phase temporelle.
Appliquée à l’impulsion de référence, la fonction Θ indique que celle-ci présente une CEP de ΦCEPs =
−42◦, tandis que son application aux états particuliers (figure 3.38) nous permet de déterminer leur CEP
absolues et relatives, présentées dans le tableau 3.4.








rectiligne s 115 121 6 73 79
rectiligne p 207 212 5 165 170
circulaire gauche 123 211 88 81 169
circulaire droit 206 121 -85 164 79
Les valeurs déterminées de cette manière correspondent aux valeurs attendues φs = 78◦ et φs = 168◦
à 5◦près, ce qui est mieux que la détermination que nous pouvons obtenir depuis le domaines fréquentiel.
En effet, l’analyse dans le domaine spectral souffre soit de la phase linéaire lorsqu’il s’agit de déterminer
la CEP absolue, soit de la différence de réponse des détecteurs, qui introduit malgré tout une distorsion
dans la phase spectrale relative.
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(a) premier état rectiligne



















(b) second état réctiligne



















(c) premier état circulaire



















(d) second état circulaire
FIGURE 3.38 – Fonctions Θ pour les états de polarisation remarquables.
3.4.4.4 Vitesses angulaire des impulsions polarisés circulairement
Les impulsions polarisées circulairement ne sont pas tout à fait circulaires au sens propre ; elles
forment en réalité une spirale autour de l’origine (voir figure 3.32b). La mesure résolue en temps des
deux composantes du champ électrique nous permet de proposer des caractérisations supplémentaires
d’une impulsion polarisée circulairement, à savoir celles reliées à la vitesse angulaire ou à la direction
moyenne du champ électrique.
Si nous nous intéressons à des polarisations circulaires, les champs forment des spirales pour les-














La vitesse angulaire étant mal définie en l’absence de signal et donc très sensible au bruit, on peut
mieux rendre compte du caractère rotatoire de l’onde grâce à la vitesse tangentielle :
vt = |E|Ω, (3.48)
que nous présentons figure 3.39 pour les états de polarisation rectiligne, circulaire gauche et circulaire
droit.



























FIGURE 3.39 – Vitesse tangentielle de quelques états de polarisation (rectiligne, circulaire gauche et circulaire
droit).
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Le résultat s’accorde bien avec l’intuition : l’état rectiligne présente une vitesse tangentielle pratique-
ment nulle, tandis que l’état de polarisation circulaire gauche a une vitesse tangentielle positive (rotation
dans le sens direct) opposée de celle de l’état de polarisation circulaire droit.
3.5 Discussion et conclusion du chapitre
Le système de génération et de détection résolue en temps et en polarisation que nous avons mis en
place permet de profiter de certaines particularités techniques des impulsions THz et d’etudier d’un point
de vue temporel les phénomènes touchant à la polarisation. Il nous a servi en particulier à développer
des éléments polarisants adaptés au caractère large-bande des impulsions térahertz.
Le polariseur linéaire basé sur une pile de Brewster en silicium montre d’excellentes performances,
avec des pertes par insertion très modérées ('1%) et un taux d’extinction élevé (>99% en amplitude).
Bien qu’il soit constitué de wafers, qui sont le siège de réflexions internes multiples qui occasionnent
généralement des interférences spectrales, les conditions de réflexion sont telles que les impulsions ne
sont pas déformées et exemptes d’échos perceptibles. Par ailleurs, un tel polariseur linéaire présente l’
avantage d’être intrinsèquement achromatique et simple à mettre en œuvre.
Le prisme quart d’onde permet de générer des états de polarisation circulaires, quelle que soit l’éten-
due fréquentielle de l’onde considérée. Cette propriété est utile dans le domaine infrarouge et sert de
base au fonctionnement des ellipsomètres large bande : ces derniers nécessitent de pouvoir générer les
quatre états qui correspondent aux paramètres de Stokes afin de pouvoir déterminer la phase des ondes
en utilisant des détecteurs quadratiques.
Toutefois dans le domaine THz, nous sommes capables de détecter le champ électrique et dès lors
de déterminer directement la phase de chacune de ses composantes. L’ellipsométrie ne nécessite en
conséquence plus l’utilisation de déphaseurs, et l’illumination alternée de l’échantillon par deux états de
polarisation rectilignes suffit pour se pouvoir livrer à des analyses basées sur les matrices de Müller [Dong
et al., 2009,Yandong et al., 2010].
Dans l’analyse de la biréfringence des matériaux, l’utilisation d’un prisme quart d’onde ne présente
pas d’avantages, car les phases linéaires accumulées lors de la propagation dans les matériaux sont diffé-
rentes et décalent temporellement les composantes, en rompant l’état de polarisation circulaire incident.
En présence d’un matériau doté de dichroïsme circulaire par contre, les états circulaires resteraient
synchrones, facilitant l’analyse des signaux. De plus, les matériaux qui présentent du dichroïsme per-
mettent d’obtenir un spectre de zéros (les fréquences auxquelles s’annule le dichroïsme circulaire sont
bien déterminées), constituant une signature unique avantageuse. Cependant, le dichroïsme circulaire
est un effet faible, surtout présent dans les liquides (qui absorbent fortement les rayonnements téra-
hertz), quand dans les solides il est généralement accompagné de dichroïsme linéaire.
Aussi, le prisme quart d’onde sera mieux adapté lorsqu’il s’agira d’utiliser des rayonnements conti-
nus et des détecteurs quadratiques tandis que l’on cherchera à couvrir une vaste gamme de longueurs
d’ondes.
En optique linéaire, la cohérence temporelle que nous avons cherchée à conserver avec le prisme
quart d’onde n’intervient pas dans la réponse des matériaux : l’effet d’un champ composé étant la somme
des effets de ses éléments pris séparément. Nous n’avons pas réussi à débusquer dans ce régime de
phénomènes pour lesquels la cohérence de l’onde présente une importance.
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Justement, l’une des pistes les plus intéressantes pourrait se trouver dans le domaine de l’optique
non-linéaire, où la direction instantanée du champ peut jouer un rôle important, comme lorsqu’il s’agit
d’ioniser des atomes de Rydberg [Bensky et al., 1997] ou d’effectuer le contrôle cohérent des ondes de
spin grâce à la composante magnétique du champ d’impulsions très intenses.
Malgré tout, la modification de la phase porteuse-enveloppe de l’onde que permet le prisme quart
d’onde peut s’avérer utile en pratique, car elle permet de forger l’impulsion, pour éventuellement rendre
des mesures plus sensibles en certains points d’échantillonnages temporels : la capacité de rester statique
dans le temps de l’onde rend cette déformation particulèrement utile.
En ce qui concerne l’imagerie , les très lentes vitesses d’acquisition ne nous ont pas permis de combi-
ner dispositif d’imagerie et ellipsomètre.
Nous avons trouvé une autre utilité au prisme quart d’onde : celle de servir de support à l’imagerie




Imagerie térahertz et application à
biologie
"As I was moving ahead occasionally I saw brief glimpses of beauty"
- Jonas Mekas
Les propriétés optiques typiques des matériaux dans le domaine
térahertz, la bonne résolution spatiale des ondes ainsi que la ré-
solution temporelle du champ électrique offrent de nombreux ar-
guments pour l’imagerie dans le domaine térahertz.
Nous verrons quels sont les modalités d’imagerie que l’on peut
concevoir, quels sont leurs avantages et leurs limites et nous étu-
dierons comment il est possible d’extraire de l’information à partir
des données récoltées, en gardant à l’esprit que les images pro-
duites sont tridimensionnelles.
Nous montrerons jusqu’à quel point les techniques développées
peuvent servir l’intérêt de l’imagerie en biologie, et que l’eau,
constituant principal des objets biologiques, constitue une diffi-
culté mais apporte une source de contraste unique à l’imagerie
térahertz. Pour contourner ces obstacles, nous appliquerons les
connaissances acquises au fil des chapitres précédents pour pré-
senter une nouvelle technique d’imagerie, l’imagerie térahertz en
réflexion interne totale, qui permet de s’affranchir des limitations
imposées par la forte absorption des liquides polaires en utilisant
les ondes évanescentes comme sonde de la matière.
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4.1 Intérêt de l’imagerie dans le domaine térahertz
L’imagerie est le domaine d’application privilégié de l’optique, le tout premier instrument optique
étant l’œil humain. L’élaboration d’instruments plus performants, des microscopes aux télescopes, a
constitué un élément-clé pour de grandes avancées en sciences, de la découverte des bactéries à celle des
exo-planètes. Cela nous amène donc à nous demander comment il est possible d’utiliser les impulsions
térahertz pour former des images et comment nous pouvons exploiter leurs propriétés.
Comme nous l’avons vu au cours des chapitres précédents, le domaine térahertz se caractérise par
des longueurs d’ondes sub-millimétriques ('300µm), ce qui permet l’étude d’objets dans des résolutions
comparable à celle de l’œil humain. En effet, le pouvoir de résolution d’un système d’imagerie à 1THz
ouvert à f/1 (λ = 300µm ) est comparable au pouvoir de résolution de l’œil humain pour un objet placé
à bout de bras 1.
Au-delà de ce pouvoir de résolution convenable, il est possible de tirer parti des propriétés optiques
particulières des matériaux dans le domaine térahertz (bien souvent différentes de celles que l’on peut
avoir en optique), tout en limitant en partie le problèmes de diffusion dans les matériaux. Bien des ma-
tériaux usuels comme les polymères (plastiques, peintures), les fibres (vêtements, bois), les roches ou les
semi-conducteurs sont relativement transparents aux rayonnements térahertz. Cela donne la possibilité
d’utiliser ces derniers pour sonder la matière là où l’optique montre ses limites.
Partant de ce constat, certaines équipes de scientifiques ont utilisées les faisceaux THz pour étu-
dier les couches internes des œuvres d’art [Fukunaga et al., 2007], dissocier les palimpsestes [Labaune
et al., 2010], faire de la dendrochronologie [Jackson et al., 2009], de l’inspection industrielle d’appareils
électroniques (principalement composés de plastiques et de semi-conducteurs, figure 4.1a) [Mittleman
et al., 1997b]. En parallèle, d’autres se sont intéressés à leur emploi dans le domaine de la sécurité pour
analyser le contenu des enveloppes (pour la détection de drogues [Kawase et al., 2003] ou la lecture
des correspondances) ou de contenus (littéralement) explosifs [Federici et al., 2005, Ikeda et al., 2005].
L’application la plus proche de notre quotidien est encore l’utilisation de scanners corporels THz, pré-
sents dans certains aéroports, qui laissent voir à travers les vêtements pour y révéler des objets cachés,
sans avoir recours à des rayonnements ionisants comme les rayons X.
Un autre intérêt de l’imagerie dans le domaine térahertz est que l’on peut profiter de l’aspect résolu
en temps des impulsions : on est alors en mesure de conjuguer le pouvoir de résolution latérale (per-
pendiculairement à la direction de propagation du faisceau) au pouvoir de résolution longitudinale lié
à l’aspect temporel. Cela permet d’étudier les objets en profondeur : c’est la tomographie par temps de
vol.
C’est à ce niveau que les qualités des procédés d’imagerie optique se combinent à celles des radars.
En optique, on n’acquière d’informations tridimensionnelles qu’au moyen de procédés interférométriques
(quand il s’agit d’obtenir des informations temporelles e.g. par microscopie à contraste de phase ou to-
mographie par cohérence optique (OCT, pour Optical Cohenrence Tomography)) ou par des techniques
d’optique confocales ou non-linéaire (quand il s’agit de discriminer longitudinalement). D’un autre côté,
les radars permettent d’exploiter les informations de temps de vol, mais sont limités par leurs résolutions
spatiales trop faibles, que l’on ne peut améliorer que grâce à l’emploi de techniques comme le radar à
ouverture synthétique (SAR, pour Synthetic Aperture Radar, voir [Bandyopadhyay et al., 2006] pour un
1. Si l’on considère que la résolution angulaire de l’œil est de 1 minute d’arc (300µrad ) et qu’un bras mesure 1 m .
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application au THz du SAR).
Pour effectuer une étude tomographique des objets au moyen de faisceaux THz, plusieurs méthodes
se distinguent. La première, que nous étudierons plus en détail par la suite, se base sur une mesure
résolue en temps d’impulsions THz, ce qui permet d’analyser les temps de vol des impulsions (figure
4.1a) mais également d’extraire des information d’intérêt spectroscopique (figure 4.1b).
(a) Tomographie d’une disquette par
TDS.
– (haut) image optique de la dis-
quette
– (bas) B-scan selon la coupe
représentée sur l’image du haut
(extrait de [Mittleman et al.,
1997b]).
(b) Discrimination fréquentielle de médica-
ments à partir de mesure en TDS (extrait
de [Walther et al., 2010b]).
FIGURE 4.1 – Imagerie THz par TDS.
Toutefois, ces méthodes peuvent se révéler lentes et certains préfèrent utiliser des faisceaux inco-
hérents et/ou continus, généralement plus puissants. Ils compensent la perte d’information temporelle
par de plus grandes vitesses d’acquisition ce qui permet de faire des mesures selon une grande diver-
sité d’angles ; les données acquises permettent de faire de la tomographie axiale calculée par ordinateur
(CT-Scan ou CAT-Scan pour Computed Axial Tomography) à l’aide des sinogrammes ainsi acquis qui sont
ensuite traités par transformée de Radon pour reconstituer l’objet en 3D (figure 4.2, [Recur et al., 2011]).
Ces techniques s’inspirent beaucoup de celles utilisées par les scanners médicaux employant des rayons
X.
FIGURE 4.2 – Tomographie par CT-scan d’un fantôme et de deux poupées russes emboîtées.
(a,c) images optiques — (b,d) reconstructions 3D THz par CT-scan (adapté de [Recur et al., 2011]).
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En plus de ces deux grandes classes, de nombreuses autres approches ont été proposées à des fins
d’imagerie dans le domaine THz :
– L’utilisation de lentilles de Fresnel [Wang et Zhang, 2003] permet d’imager plusieurs plans (per-
pendiculaire à l’axe de propagation) à la fois en utilisant la propriété qu’ont ces lentilles de faire
dépendre la longueur focale de la fréquence.
– Des lentilles liquides à focale variable à base d’huiles ont été présentées dans le domaine THz,
[Scherger et al., 2011].
– L’imagerie mono-pixel par diffraction [Lee et Ahn, 2010] consiste à utiliser une cale triangulaire
pour déplacer la figure de diffraction d’un objet. Cela permet d’imager les objets sans avoir à bouger
le détecteur ou l’objet à l’étude.
– La technique de compressive sensing se base sur la théorie développée par Candès [Candès et
Wakin, 2008] et permet d’obtenir des images en utilisant un nombre restreint de mesures, ce qui
diminue le temps d’acquisition. Elle a été transposée au domaine THz par Xu [Xu et CAO, 2010].
– Les techniques de TDS permettent d’avoir accès au spectre des impulsions, et des procédures de
déconvolution ou de débruitage par ondelettes ont été discutées et appliquées par Ferguson [Fer-
guson et Abbott, 2001].
– Des techniques de CT-Scan locale utilisant des QCL et des procédures de segmentation couplées
à de l’analyse par ondelette ont été montrées par Yin [Yin et al., 2010].
– Un scanner couleur rapide utilisant une conversion électro-optique spatio-temporelle (cristal de
ZnTe oblique) permet de faire l’image d’objets défilants sur un tapis en temps réel [Schirmer et al.,
2010].
– L’imagerie en champs proche permet d’améliorer la résolution latérale lors de l’étude d’objets
avec des ondes THz [Masson et Gallot, 2006c, Lecaque, 2006], récemment démontrée pour des
applications en temps réel [Blanchard et al., 2011].
– L’imagerie résolue en temps et en polarisation a été expérimentée par van der Valk [Van der Valk,
2005,Wang et al., 2010].
4.2 Imagerie à l’aide d’impulsions THz résolues en temps
Nous allons passer en revue quelques configurations expérimentales d’imagerie à l’aide d’impulsions
THz résolues temporellement, chacune offrant des informations plus ou moins adaptées aux caractéris-
tiques des objets étudiés. Le but commun de toutes ces techniques d’imagerie est d’établir des contrastes
en s’appuyant sur les inhomogénéités spatiales des objets qui introduisent des différences d’épaisseur
optique, d’absorption ou des chocs d’indices qui donnent lieu à des réflexions partielles.
Pour former l’image d’un objet, il est nécessaire de le parcourir spatialement selon deux directions
(que l’on dénommera x-y) avec un faisceau THz focalisé ; deux dimensions de l’ensemble des données
collectées correspondent à des informations spatiales. Comme nous sommes de plus capables d’échan-
tillonner le champ électrique pour chaque point (x-y), une dimension supplémentaire, le temps, est
explorée et constitue une troisième dimension pour les données collectées. Nous aurons donc à notre
disposition des informations tridimensionnelles 2.
2. Cela est aussi vrai pour les mesures de CT-Scan : la troisième dimension n’est plus le temps mais la diversité d’angles sous
lesquels est scruté l’objet.
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À partir de ces mesures, il nous faudra procéder à une réduction de dimensionnalité du jeu de
données 3D, pour en extraire les informations utiles les présenter sous forme d’images tout en faisant
ressortir les contrastes intéressants (figure 4.3).
réduction, filtrage, traitement




FIGURE 4.3 – L’ensemble des données évolue selon trois dimensions : deux dimensions spatiales et une dimension
temporelle.
4.2.1 Imagerie en transmission
L’imagerie en transmission est la configuration la plus simple à mettre en œuvre. Il s’agit de faire
traverser un objet par un faisceau THz focalisé. L’objet est déplacé spatialement et pour chaque position




FIGURE 4.4 – Schéma de principe de l’imagerie en transmission.
Nous avons produit quelques images d’objets en transmission sur le montage de spectroscopie. Le
premier objet est une feuille de papier sur laquelle trois motifs sont inscrits : le premier motif est la lettre
F dessinée au crayon, le second motif la lettre H constitué de ruban adhésif et le troisième motif la lettre
X dessinée au crayon sur laquelle une croix en ruban adhésif est superposée (image 4.5a). Le second
objet présenté est un rasoir caché dans une enveloppe de papier opaque (image 4.5b).
Afin d’obtenir des images sur une grande étendue avec une bonne résolution spatiale tout en conser-
vant un temps d’acquisition acceptable, nous n’avons pas mesuré le champ électrique complet, mais
seulement pour quelques positions spécifiques de la ligne à retard. Les images sont en fausses couleurs 3
qui reproduisent l’amplitude au point considéré.
La résolution des images à temps constant étant limitée en raison du poids plus important des basses
fréquences dans le spectre des impulsions, nous avons placé un diaphragme d’ouverture variable  au
point focal du système, juste devant l’objet, pour éliminer la contribution de ces grandes longueurs
d’ondes (elles sont fortement dispersées par des effets de diffraction). Nous avons vérifié que nous opé-
rions bien un filtrage spatial passe-bas en faisant différentes mesures temporelles pour différentes ou-
verture du diaphragme : complètement ouvert, fermé au maximum ( = 1.4 mm ) et fermé de manière
3. Il s’agit de l’espace des couleurs jet de Matlab, qui associe faibles valeurs au bleu et les hautes valeurs au rouge ; les valeurs



























(b) Objet métallique : un rasoir dans une enveloppe
opaque (diaphragme fermé).
FIGURE 4.5 – Images THz en transmission (coupe à temps constant).
à diminuer l’amplitude au maximum de l’impulsion d’un facteur 2 (voir figure 4.6a). L’analyse fréquen-
tielle nous montre que ce procédé permet bien la diminution du poids relatif des basses fréquences
(figure 4.6b).
















































FIGURE 4.6 – Influence de la fermeture du diaphragme au point focal du système : diminution du poids relatif
des basses fréquences.
On observe que pour le même objet, l’image 4.7a acquise après fermeture du diaphragme présente
une résolution spatiale bien meilleure que sur l’image 4.5a.
En changeant la position de la ligne à retard (image 4.7b), il est possible de distinguer les zones sou-
mises à une diminution du signal (le crayon, constitué de carbone, est réfléchissant) et celles soumises à
un décalage dans le temps (le ruban adhésif a une épaisseur optique plus importante).
Cette technique permet de différencier des épaisseurs optiques globales, mais non de déterminer
l’ordre de traversée des matériaux. Elle est par ailleurs peu utile lorsque les matériaux sont fortement
absorbants.
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(a) Au maximum d’amplitude. (b) Après le maximum d’amplitude.
FIGURE 4.7 – Imagerie en transmission à temps constant, effectuée en plaçcant un diaphrage fermé devant l’objet.
4.2.2 Imagerie en réflexion
Une autre manière de former des images à l’aide d’un faisceau THz est d’utiliser une configuration
en réflexion, qui présente pour intérêt d’être moins sensible à l’absorption et plus sensible aux chocs
d’indices. Il s’agit d’éclairer l’objet à l’étude par un faisceau THz focalisé en plaçant un objet au point
focal, soit seul, soit placé sur un miroir, et de mesurer le champ réfléchi. On peut pour cela procéder en
incidence normale ou bien en incidence oblique.
Nous avons mis cette technique en œuvre en plaçant nos objets sur des miroirs selon une configura-







FIGURE 4.8 – Schéma de du montage d’imagerie en réflexion mis en œuvre. Les miroirs M renvoient le faisceau
focalisé dans un autre plan où se situe l’échantillon.
Chaque interface au sein de l’objet donne lieu à des réflexions partielles et l’absorption des matériaux
diminue l’amplitude du signal. Les décalages temporels (temps de vol) entre les impulsions réfléchies
permettent de connaître la profondeur à laquelle s’est produite la réflexion, et donc la structure interne
du matériau.
Il s’agit d’une des techniques les plus communément employées, et c’est une méthode de choix lors-
qu’il s’agit étudier des objets biologiques : il n’est pas besoin en effet de traverser le matériau pour
l’imager. Cela nécessite souvent une connaissance préalable de l’objet et un travail approfondi pour arri-
ver à extraire les informations utiles des signaux.
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Nous avons notamment mis en œuvre cette technique pour imager un cheveu noir et épais de 120µm
. Nous pouvons clairement le distinguer sur les images de la figure 4.9, lesquelles représentent l’objet
à différentes fréquence. On observe également une l’amélioration de la résolution avec la montée en













































































































































































































FIGURE 4.9 – Image d’un cheveu à différentes fréquences, allant de 0.9 THz à 3.3 THz (300µm -90µm ).
D’un point de vue fréquentiel, le cheveu semble absorber préférentiellement les hautes fréquences
(figure 4.10), mais une analyse plus fine est risquée car on se situe en limite de diffraction, ce qui est
à même de fausser les conclusions que nous pourrions être amené à tirer. Nous avons essayé avec un
cheveu blanc, mais il n’a pas été possible de le distinguer sur les images. Nous ne pouvons donc pas
déterminer si cela est en rapport avec son absence de pigmentation ou de sa finesse extrême (40µm ).
Discrimination des échos
Pour illustrer une possibilité de l’imagerie en réflexion, nous avons imagé une feuille sur laquelle est
dessiné au crayon de papier un quadrillage, recouverte elle-même par une autre feuille (voir schéma
4.11)
Les champs électriques mesurés présentent un ou deux pics principaux, le premier dû à la réflexion
sur le miroir, et le second dû à la réflexion sur le crayon de papier (d’autres pics plus faibles sont dus aux
réflexions partielles sur les couches de papier). Les réflexions sur les zones marquées au crayon précé-
dant temporellement celles ayant lieu sur le miroir, on est en mesure de les distinguer en les fenêtrant
temporellement.
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(a) Aspect temporel des impulsions THz, selon que le fais-
ceau traverse le cheveu ou non.


















(b) Densité spectrale de puissance des signaux précé-
dents.




FIGURE 4.11 – Schéma du quadrillage étudié.
L’image 4.12a nous montre la puissance récoltée en chaque point de l’image, dont les variations ne
font apparaître aucune structure évidente (toute l’énergie est réfléchie, que ce soit par le graphite ou le
miroir), tandis que la seconde image permet de distinguer le quadrillage au crayon de papier en l’isolant
temporellement.
4.2.2.1 Imagerie par optical switching
Une des limite pratique de l’imagerie THz est reliée au fait que le détecteur est ponctuel (mono-
pixel) et qu’il est souvent délicat de le déplacer en raison des contraintes d’alignement avec le laser
femtoseconde : on ne peut imager que point à point, contrairement aux matrices CCD classiques utilisées
en optique. C’est la raison pour laquelle dans les configurations présentées précédemment, c’est l’objet
qui est mobile plutôt que le détecteur.
Une technique initialement proposée par Kitoh [Kitoh et al., 2001] permet de contourner ce pro-
blème. Son princpe consiste à illuminer un semi-conducteur avec un laser dont les photons ont une éner-
gie supérieure au bandgap du semi-conducteur. Ces derniers vont donc générer localement des photo-
porteurs et le silicium devient localement conducteur de ce nuage d’électrons libres, ce qui augmente le

































(b) Image à temps constant.
FIGURE 4.12 – Reconnaissance d’un motif caché par fenêtrage temporel.
ment 4 une atténuation locale du faisceau THz et diminue l’énergie globale des impulsions détectée par
le détecteur, qui intègre spatialement le champ électrique. Les mesures obtenues nous donnent ainsi en








FIGURE 4.13 – Schéma de principe de l’optical switching.
Pour les expériences, nous avons utilisé une fuite du laser femtoseconde (d’une puissance moyenne
P '100 mW ) et nous avons illuminé un wafer en silicium placé au foyer du faisceau. Après s’être assuré
que le temps de vie des photo-porteurs était bien supérieur au taux de répétition du laser (τpp>>1/frep =
13 ns ), nous avons considéré que nous pouvions négliger les effets transitoires. Afin d’accroître le rapport
signal à bruit, nous modulons le faisceau laser (au lieu du faisceau THz) ; le signal récolté est donc acquis
en fond noir : une diminution de l’amplitude THz globale se traduit par une augmentation du signal.
Avec l’aide précieuse d’Alexander Fisher, étudiant de St. Lawrence University (Michigan, É-U) en stage
au laboratoire durant l’été 2009, nous avons pu imager le profil du faisceau THz au foyer du faisceau.
Pour cela, nous nous sommes placés au maximum du signal et nous avons balayé le wafer avec le laser
(la mesure complète nécessite une demi-heure).
On observe sur la figure 4.14 que le faisceau a bien une allure globalement gaussienne, quoique légè-
4. On ne cherchera pas ici à modéliser les effets de diffraction.
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rement asymétrique. Nous attribuons l’origine de cette asymétrie à des défauts d’alignement des lentilles






profil du faisceau (extrapolé & interpolé)
 
 


















FIGURE 4.14 – Profil du faisceau au waist et au maximum d’amplitude obtenu par optical switching.
L’aspects temporels des impulsions pour certains points particuliers (le point central et des points
situé au demi-maximum (FWHM) dans chaque direction) est présenté figure 4.15.




















x= demi max, y=0
(a) Aspect temporel.


































x= demi max, y=0
(b) Aspect fréquentiel.
FIGURE 4.15 – Contribution au signal de différents point du faisceau, obtenus par optical switch.
Une analyse fréquentielle fait apparaître que la répartition fréquentielle de l’énergie en chaque point
n’est pas la même (figure 4.15b). Comme on peut s’y attendre, les basses fréquences sont majoritairement
présentes sur les flancs (elles sont moins focalisées), tandis que le centre concentre plus de composantes
à haute fréquences, cela en raison de la dépendance en longueur d’onde de la taille de la tache focale.
Nous souhaitions pouvoir imager un faisceau collimaté ; bien que la résolution spatiale attendue
semble pouvoir être meilleure que dans le cas de l’imagerie par transmission classique [Chen et al.,
2000], les puissances relatives du laser et du faisceau THz ne nous ont pas permis d’obtenir un rapport
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signal à bruit suffisant pour effectuer des mesures exploitables.
Poursuivant sur une idée similaire, nous avions envisagé de former une image intermédiaire d’un ob-
jet sur le wafer pour la sonder avec le laser, dont la vitesse de balayage à l’aide d’un scanner galvanomé-
trique aurait été bien meilleure que la vitesse de déplacement d’un objet, mais les mêmes considérations
de rapport signal à bruit nous ont empêchés de mettre en œuvre ce procédé d’imagerie.
4.2.2.2 Imagerie en champs proche
À proximité d’un objet d’étude illuminé, le champ électromagnétique possède des composantes éva-
nescentes qui ne peuvent se propager et dont l’influence est sensible sur des distances de l’ordre de la
longueur d’onde. L’information qu’elles contiennent est perdue à grande distance. Or, la résolution spa-
tiale des ondes THz est parfois insuffisante, lorsque l’on étudie des objets de petite dimension comme une
majorité des objets biologiques. Pour contourner les limites imposées par les phénomènes de diffraction,
les techniques d’imagerie de champ proche ont été appliquées au domaine THz.
Pour recueillir ces ondes évanescentes, une source quasi-ponctuelle peut être amenée très près de
l’objet ; il est également possible d’utiliser une ouverture de taille très inférieure à la longueur d’onde
que l’on placera à proximité de l’échantillon afin qu’elle agisse comme une source secondaire [Masson
et al., 2006,Podzorov, 2009].
Une autre approche consiste à placer le détecteur cette fois au plus proche de l’échantillon pour
qu’il puisse détecter les composantes évanescentes. L’échantillon peut être déposé sur un substrat qui
est lui-même le cristal électro-optique utilisé pour la détection temporelle [Wang et al., 2009] ; on peut
également utiliser des détecteurs taillés en pointe, faisant office de sonde.
L’utilisation des techniques de champ proche permet d’obtenir des résolutions de l’ordre de λ/20 et
peuvent également servir à faire des analyse de micro-spectroscopie, non sans que qu’il faille émettre
quelques réserves [Knab et al., 2010]. Récemment, de dispositifs d’imagerie de champ proche en temps
réel ont été présentés [Blanchard et al., 2011].
Notre équipe a utilisé cette technique pour des expériences passées et nous y reviendrons sur quelques
résultats dans la section 4.4.
4.2.3 Extraction des contrastes
Les données acquises au moyen des différentes méthodes présentées parcourent généralement trois
dimensions, ce qui ne permet pas une visualisation directe par l’opérateur. Il faut donc entreprendre une
réduction du jeu de données ; il y a une infinité de façon de procéder, mais seules certains projections
présentent un réel intérêt. Nous allons présenter celles qui sont les plus évidentes à appréhender, pour
que nous puissions les employer ultérieurement dans l’analyse de nos données sans qu’il y ait d’ambigüité.
Nous noterons le jeu de données s(x, y, t) et l’image obtenue après réduction I(xi, yi) (xi et yi ne
sont pas nécessairement des coordonnées spatiales).
4.2.3.1 Analyse temporelle
L’analyse temporelle consiste à s’intéresser principalement au temps de vol des impulsions, qui sont
atténuées et décalées de manière différente selon la position du faisceau sur l’objet. C’est l’analyse la plus
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directe que l’on puisse mener, car il s’agit d’opérer des coupes franches sur le jeu de données.
Coupe à temps constant La coupe à temps constant consiste à extraire du
jeu de données les mesures effectuées pour un temps (délai de ligne à retard)
constant : Iτ (xi, yi) = s(x, y, t = τ) Les images que l’on obtient sont identiques
à celles que l’on acquerrait en déplaçant spatialement l’objet d’étude sans ja-
mais déplacer la ligne à retard. Les images 4.5 et 4.7 illustrent ce procédé.
Cette projection présente un intérêt quand les objets à l’étude sont stratifiés
et constitués de matériaux d’épaisseur optique variable ; en cela, elle se rap-





B-scan ou coupe selon une dimension spatiale Le B-scan consiste à
extraire une coupe selon une dimension spatiale en fonction du temps :
Ix0(xi, yi) = s(x = x0, y, t).
L’image que l’on obtient s’apparente dans l’esprit aux images d’échographie
prénatale. L’image 4.1a illustre cette projection, qui permet de mettre en valeur







Puissance Il est possible pour chaque pixel (x,y) de calculer la puissance du
champs électrique :IP (xi, yi) =
∫
s2(x, y, t)dt. C’est le type d’image qui se rap-
proche le plus de celles obtenues dans le visible. Elle permet de connaitre les
zones d’absorption forte sans se soucier des déphasages dus aux inhomogé-
néités d’indice. Toutefois, parce que les basses fréquences ont un poids plus
important, la résolution des images ainsi obtenues est souvent limitée (cela est
également vrai pour les coupes à temps constant ; ces dernières permettent en
revanche de séparer les zones d’épaisseur optique différente).
On peut également s’intéresser à la puissance intégrée sur un certain intervalle
IP,t0,tf (xi, yi) =
∫ tf
t0
s2(x, y, t)dt, ce qui présente l’avantage par rapport à la
coupe à temps constant de conserver l’information des couches précédentes





Amplitude au maximum, temps de vol et temps moyen Lorsque les objets ne sont pas plans mais
que l’on cherche tout de même à agréger l’information temporelle, on peut s’intéresser à l’amplitude
maximale de chaque point, à son temps d’arrivé (temps de vol) ou au temps moyen de l’impulsion. Pour
chaque pixel (x,y), il s’agit de déterminer l’amplitude maximale du champs électrique correspondant
(Imax(xi, yi) = maxt[s(x, y, t)]), le temps associé (tmax tel que s(x, y, tmax) = Imax) ou le temps moyen.
Cette technique est propre aux techniques utilisant des impulsions térahertz, et permet souvent d’ob-
tenir des informations qui sont un compromis entre la projection à temps constant (les décalages tem-
porels liés aux variations d’indice ont un impact moindre) et le B-scan (l’information temporelle est
visible).
Cette méthode de contraste peut être discutable, dans la mesure où toutes les fréquences ne sont pas
exactement en phase. Cependant, comme nous l’avons vu dans une partie précédente, les fréquences
ont tendance à participer également au maximum d’intensité malgré la dérive en fréquence intrinsèque,
quand toutefois les matériaux ne sont pas trop dispersifs.
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4.2.3.2 Analyse spectrale
On peut également utiliser un jeu de données sur lequel on a effectué une transformée de Fourier
selon la dimension temporelle 5 : S˜(x, y, ν) = Ft(s)(x, y, ν). On passe donc de l’espace direct à l’espace
réciproque, ce qui nous permet de s’affranchir des limites que posent les décalages temporels. Cela
s’apparente à de l’imagerie hyperspectrale.
Amplitude spectrale En prenant une tranche spectrale : Iν0(xi, yi) = |S˜(x, y, ν = ν0)|, on a accès à ce
qu’il se passe pour une fréquence donnée.
On peut donc analyser la réponse spectrale de l’échantillon (ce qui correspondrait aux canaux RGB
d’une image dans le visible). Les images de la figure 4.9 sont issues de ce procédé.
Pour aider à la visualisation, on peut également combiner les informations à différentes fréquences
pour ensuite les retransposer dans le domaine visible pour rendre plus facile l’analyse à l’œil (comme sur
l’image 4.1b).
Phase spectrale Plutôt que de prendre l’amplitude spectrale (qui est reliée à la puissance des signaux),
on peut s’intéresser à la phase spectrale, liée quant à elle aux caractéristiques temporelles des signaux :
Iφ,ν0(xi, yi) = arg[S˜(x, y, ν = ν0)]. Pour obtenir des informations réellement exploitables, il est souvent
nécessaire de calculer la phase spectrale relative à un point de référence de l’image :
I∆φ,ν0(xi, yi) = arg[S˜(x, y, ν = ν0)S˜
∗
ref(x, y, ν = ν0)]. Nous étudierons particulièrement la phase spectrale
lorsque nous aborderons l’imagerie par réflexion interne totale.
4.2.4 Traitement et filtrage
Il est souvent nécessaire d’effectuer certaines opérations de traitement du signal dans le domaine
fréquentiel pour tirer parti au mieux des informations dans le domaine temporel (e.g. correction de
phase linéaire) ou inversement (e.g. fenêtrage temporel des échos).
Par ailleurs, les méthodes qui viennent d’être présentées ne mettent en œuvre que des projections
simples, sans traitement préalable des signaux. La vitesse d’acquisition se fait généralement au détri-
ment du rapport signal à bruit ; les techniques de traitement du signal peuvent cependant améliorer les
performances d’un système d’imagerie THz.
Certains auteurs ont mis en œuvre des techniques de filtrage fréquentiel ou de débruitage par onde-
lettes [Ferguson et Abbott, 2001], tandis que d’autres se sont intéressés à des techniques de déconvolu-
tion temporelle, afin de mieux localiser temporellement les impulsions térahertz. Il peut également être
intéressant de procéder à des calculs d’autocorrélation.
Pour améliorer la résolution spatiale des images obtenues, des techniques de déconvolution spatiale
par filtrage de Wiener ont été employées [Lecaque, 2006,Ding et al., 2010].
Pour finir, mentionnons qu’à des fins de diagnostique il peut être intéressant d’utiliser des algorithmes
de partitionnement, comme la décomposition en valeurs singulières (SVD pour Singular Value Decompo-
sition, [Brun et al., 2010]), l’algorithme K-means ( [Yin, 2008]), ou le Statistical Region Merging (SMR).
Ces techniques permettent de mettre en évidence des structures (amas) dans les jeux de données, ce qui
est particulièrement utile lorsque celles-ci sont multidimensionnelles. Les objets que nous avons étudiés
étant relativement simples, l’œil de l’opérateur suffisait à effectuer ces regroupements.
5. Dans le cas des CT-scan, on effectuerait une transformée de Radon selon la dimension angulaire.
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Nous avons à l’occasion employé certaines de ces techniques, mais aucune d’elles n’a fait preuve d’un
avantage décisif dans l’analyse des images présentés dans ce manuscrit, qui sont plus souvent limitées
par la définition spatiale que par le bruit lui-même.
4.3 Les limitations des procédés d’imagerie
Avant d’aborder les techniques d’imagerie THz en biologie, il est nécessaire de détailler quelque peu
les obstacles que nous serons susceptibles de rencontrer, afin de mieux les éviter, voire de les outrepasser.
Nous nous intéresserons principalement à trois limites : celle de la résolution, celle de l’absorption de
l’eau et les considérations portant sur le temps d’acquisition.
4.3.1 Critère de Rayleigh
La résolution latérale est un critère très important pour tout procédé d’imagerie. Elle est reliée à
la distance minimale pour laquelle on peut séparer visuellement deux objets ponctuels (figure 4.17a).
Si l’on note f la distance focale de l’élément focalisant, D le diamètre du faisceau (ou le diamètre de
l’élément focalisant), n l’indice du milieu et NA = D/(nf) l’ouverture numérique du système, le critère





Ce critère est tout à fait adapté au cadre de l’imagerie térahertz, car cette dernière est bien souvent
limitée par diffraction (figure 4.16), les aberrations géométriques étant souvent négligeables puisque
l’on n’image qu’un seul point (et non un plan) et que les éléments optiques peuvent être considérés
comme parfaits à l’échelle de la longueur d’onde. On peut avoir un aperçu de l’influence des différents
paramètres d’un système d’imagerie sur la résolution sur les images de la figure 4.9),
FIGURE 4.16 – Simulations illustrant la diminution de l’étendue de la tache focale par augmentation de l’ouver-
ture numérique ou de la diminution de la longueur d’onde.
Dans le cas de la focalisation d’une impulsion, l’aspect large-bande est à l’origine d’un structure
complexe au point focal (figure 4.17b ; noter l’évolution de la phase de l’impulsion).
Des travaux de notre équipe ont permis de déterminer la taille des faisceaux sur nos montages expé-
rimentaux, en s’affranchissant des effets de la diffraction qui rendent délicat cette mesure, et de mettre
en évidence que la taille du faisceau dépendait de la fréquence de manière complexe [Podzorov et al.,
2010]. Sur le montage de polarisation, le faisceau a un waist de 10 mm environ.
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(a) Illustration de la séparation de deux
taches focales.
(b) Simulation de la focalisation d’une impulsion large
bande.
FIGURE 4.17 – Différents aspects concernant la résolution spatiale.
4.3.2 Temps d’acquisition
Le temps d’acquisition est également paramètre important dans l’imagerie térahertz. Dans la mesure
où émetteurs et détecteurs sont ponctuels, il n’est pas possible d’acquérir une image en une seule fois.
De plus, le temps de balayage temporel n’est pas négligeable. À titre d’exemple, il faut de l’ordre d’une
heure pour obtenir une image de constituée 100 pixels (10 × 10) sur une étendue temporelle de 10 ps .
Cela limite l’étude des objets au régime statique (e.g. mesure avant puis après stimulation chimique
d’une cellule) ; on peut envisager l’étude dynamique des objets que si les mécanismes sont parfaitement
réversibles.
Certaines techniques ont été développées pour réduire très fortement le temps d’acquisition de rayon-
nements THz pulsés. La première de ces méthodes, présentée par Jiang [Jiang et al., 1999] consiste à
effectuer une détection électro-optique dans un cristal de ZnTe en faisant se superposer un faisceau-sonde
femtoseconde de lecture et une image THz intermédiaire. L’utilisation d’une matrice CCD en sortie per-
met d’obtenir directement une image en 2D pour un délai pompe-sonde donné. Ainsi, il ne reste qu’à
balayer ce délai pour obtenir une image résolue en temps. Un certain nombre de variations ont été
développées (e.g. [Wang et al., 2009]).
Une seconde méthode intéressante dénommée "scanner couleur en temps réel" est utilisée notamment
par Schirmer [Schirmer et al., 2010]. Elle consiste à acquérir simultanément l’information selon une
dimension spatiale et la dimension temporelle en utilisant un cristal électro-optique incliné devant une
matrice CCD. L’inclinaison du cristal selon une direction permet d’accéder à différents couples de délais
pompe THz-sonde fs, tandis que l’autre direction permet de résoudre spatialement : chaque mesure
correspond donc à un B-Scan.
Ces techniques nécessitent toutefois l’emploi de laser femtosecondes amplifiés intenses et nous n’avons
pu les mettre en œuvre.
4.4 L’imagerie térahertz en biologie
L’imagerie biologique est une application classique des procédés d’imagerie, car elle permet de com-
prendre les mécanismes qui régulent le vivant. Aussi, l’imagerie térahertz trouve-t-elle naturellement son
prolongement dans l’étude des objets biologiques.
La résolution que l’on atteint dans le domaine THz, typiquement de l’ordre du millimètre, s’accom-
mode plutôt bien de la taille des échantillons biologiques complexes, comme des tissus.
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Un autre intérêt majeur de l’imagerie térahertz pour la biologie est sa sensibilité à la présence
d’ions en solution. En effet, les techniques optiques classiques sont généralement très peu sensibles à
la présence d’ions, tandis que la modulation de l’absorption de l’eau dans le domaine THz en présence
d’ions permet d’obtenir des contrastes intéressants [Masson et al., 2006].
Cependant, la présence d’eau dans la majorité des objets biologiques rend souvent délicat l’analyse
car elle absorbe très fortement les rayonnements THz. Pour cette raison, l’étude d’objets biologiques à
l’aide de rayonnement THz s’est jusqu’à présent surtout portée sur des échantillons "secs", comme les os,
les cartilages [Kan et al., 2010] ou les dents, ou bien le suivi de la déshydratation des plantes. L’emploi
de techniques d’imagerie par réflexion a permis l’étude de certains tissus hydratés, et certains auteurs
ont montré qu’il était possible de différencier des tissus sains de tissus cancéreux (figure 4.18 [Brun
et al., 2010]). Ces derniers sont sur-vascularisés, et bien que l’origine du contraste ne soit pas encore
pleinement déterminée, les résultats semblent assez convaincants.
FIGURE 4.18 – Histopathologie de cancer (extrait de [Brun et al., 2010]). À gauche une image au microscope
optique. À droite une image THz par réflexion partielle sur l’échantillon en fausse couleur. Les
cellules supposées cancéreuses sont dans les tons rouges.
Si la résolution spatiale est acceptable pour l’étude d’ensembles biologiques, elle reste insuffisante
pour l’étude de cellules isolées dont la taille, qui avoisine la centaine de microns, est inférieure à la
longueur d’onde. Pour lutter contre cette limite de résolution, les travaux passé de notre équipe se sont
focalisés sur l’imagerie de champ proche, qui permet d’augmenter fortement la résolution en se plaçant
à proximité de l’objet d’étude. Les techniques de champ proches sont d’une mise en œuvre relativement
plus aisée que dans le domaine visible en raison des dimensions typiques mille fois plus grandes. Cepen-
dant, le rapport signal à bruit est réduit en raison de la faible fraction de signal incident détecté.
Les techniques de champs proche ont permis de mesurer la déformation d’un neurone de ver de terre
sous l’action d’un stress chimique (toxine) ou d’un changement de concentration en ions du bain phy-
siologique (figure 4.19a, [Masson et al., 2006]). D’autres expériences ont permis d’imager un embryon
de drosophile à un stade de développement avancé (figure 4.19b, [Podzorov, 2009]) avec une résolution
suffisante (<100µm ).
4.4.1 L’absorption de l’eau
Nous avons vu dans la première partie de ce manuscrit que l’eau, sous la forme de vapeur contenue
dans l’air, avait une influence non négligeable sur les impulsions THz. Cela reste vrai pour l’eau en phase
liquide, qui constitue par ailleurs le constituant principal d’un grand nombre d’objets biologiques.
L’eau liquide a un coefficient d’absorption dans le domaine THz très élevé : αeau(1 THz ) ' 200 cm−1 ,
et sa distance caractéristique d’absorption de l’eau Leau = 2/αeau ' 100µm est donc très courte, infé-
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(a) Imagerie térahertz en champ proche d’un neurone
(extrait de [Masson et al., 2006]).
(b) Imagerie térahertz en champ proche d’un embryon de
drosophile (extrait de [Podzorov, 2009]).
FIGURE 4.19 – Imagerie de champ proche dans le domaine THz appliquée à la biologie.
rieure aux longueurs d’ondes THz, et l’on comprend bien qu’il sera difficile d’imager par transmission
dans ces circonstances.
Afin de pouvoir procéder à des simulations, nous utiliserons un modèle de Debye biexponentiel pour
l’eau liquide à température ambiante :







dont les paramètres ont été déterminés par Ronne [Ronne, 2000] et confirmées par Podzorov [Podzorov,
2009] :
– εs = 77 la constante diélectrique statique,
– ε∞ = 3.3 caractérisant la réponse instantanée du système,
– ε1 = 5.4 un paramètre du modèle,
– τD = 7 ps le premier temps de relaxation,
– τ2 = 0.20 ps le temps de relaxation ;
































FIGURE 4.20 – Propriétés de l’eau liquide selon le modèle proposé dans [Ronne, 2000], avec n(ω)− ıκ =√ε˜(ω)
et α(ω) = −2ωκ(ω)/c.
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4.4.2 Contraste ionique
La présence d’ions en solution modifie de façon sensible les propriétés optiques du solvant dans le
domaine THz, en particulier pour des solutés courants en biologie tel que NaCl ou KCl. Cela diffère
du domaine optique pour lequel les changements de concentration des solutés sont difficiles à observer.
Cette particularité nous autorise à former des contrastes à partir de ces changements, comme par exemple
lors des échanges ioniques entre la cellule et son environnement [Alberts, 2004].
Il a été montré par Masson et Podzorov [Masson et al., 2006,Podzorov, 2009] que la dépendance de
chacun 6 des paramètres du modèle de Debye bi-exponentiel d’une solution en fonction de la concentra-
tion en ions est pratiquement linéaire, du moins jusqu’à une concentration de 1 M .
Cela nous amène, à proposer un modèle approché de la permittivité électrique dépendant de la
concentration :







où chacun des paramètre est estimé par la méthode des moments en fonction de [ion] la concentration
en ions, comme par exemple :
ε∞([ion]) = (1− [ion])× ε∞(0) + [ion]× ε∞([ion] = 1M). (4.4)
La valeur des paramètres pour quelques ions importants est disponible dans le tableau 4.1.
TABLE 4.1 – Paramètres du modèle de Debye bi-exponentiel de quelques solutés pour une concentration de 1 M
(extrait de [Podzorov, 2009]).
soluté εs ε1 εD τD [ps] τ2[ps]
Eau pure 77 5.40 3.3 8.00 0.19
NaCl (1 M ) 63 5.19 3.1 5.57 0.12
KCl (1 M ) 58 5.27 2.9 4.98 0.13
CaCl2 (1 M ) 79 5.67 3.4 7.85 0.17
Le coefficient d’extinction molaire d’une solution αmol est défini 7 comme la différence entre le co-
efficient d’absorption αion d’une solution avec une concentration en ions de [ion]=1 M et le coefficient
d’absorption αeau de la solution sans ions :












Il est représenté pour certains ions sur la figure 4.21b.
Bien que ce modèle soit imparfait, il nous donne les ordres de grandeur (figures 4.21a, 4.21b), ce qui
nous permettra d’évaluer les effets attendus.
6. Cela vaut pour les paramètres de permittivité comme pour les temps de relaxation.
7. Cette définition standard fait implicitement l’hypothèse que l’absorption varie linéairement en fonction de la concentration
en ions. Cela diffère légèrement de la méthode des moments que nous utilisons, mais il y a coïncidence lorsque l’on considère une
concentration de 1 M .
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(a) Indice des solutions pour une concentration de 1 M .








































(b) Coefficient d’extinction molaire pour quelques solu-
tions.
FIGURE 4.21 – Propriétés optiques de quelques solutions, calculées à partir d’un modèle de Debye.
4.4.3 Comparaison de la sensibilité aux ions en solution des différentes modali-
tés d’imagerie
Le propre d’une technique d’imagerie est d’être capable de faire ressortir des contrastes, i.e. de pouvoir
mesurer des différences sensibles entre plusieurs zones de l’image, tout en recueillant suffisamment de
signal.
Nous proposons de comparer le comportement des dispostifs fonctionnant en transmission, en ré-
flexion classique et en réflexion interne totale. Pour cela, nous considèrerons les changements en ampli-
tude et en phase qu’occasionne l’ajout d’ions en solution (passage d’un milieu d’indice n˜eau à un milieu
d’indice n˜ions, calculé à partir du modèle présenté précedemment, pour une concentration de 100 mM
de KCl).
Pour l’imagerie en transmission, le contraste ηT est défini par le rapport des fonctions de transfert
d’une solution en l’absence et en présence d’ions sur la longueur d’absorption caractéristique de l’eau
(100µm ).















Pour la réflexion classique, c’est le rapport des coefficients de réflexion (expression 3.21) à angle









qui ne varie guère en fonction de l’angle d’incidence.
Pour la réflexion interne totale, nous devons également comparer les coefficients de réflexion, à la
différence cette fois que l’indice du premier milieu est celui du silicium, et que l’angle d’incidence est de






Sur la figure 4.22a, nous pouvons observer que le rapport des amplitudes pour les deux solutions
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(|η{T,r,TIR}|) est très proche de l’unité quelque soit la modalité employée, et qu’il est par conséquent
délicat d’en tirer une information quantitative, particulièrement en présence de bruit. Néanmoins, la
réflexion externe semble plus sensible que les autres techniques sur cet aspect, ce qui explique son usage
préférentiel dans la littérature.
En ce qui concerne la phase (figure 4.22b), la réflexion interne totale semble l’emporter en terme
de sensibilité sur toute une gamme de fréquence. Cette technique semble donc tirer parti au mieux du
constraste qu’offre la présence d’ions en solution.
















































































(b) Contraste de phase.
FIGURE 4.22 – Contrastes attendus pour une solution de KCl (100 mM ) selon les modalités d’imagerie et variation
en fonction de la fréquence.
Ces considérations s’ajoutant aux précédentes en plus d’autres aspects techniques et pratiques, nous
ont conduit à développer l’imagerie par réflexion interne totale.
4.5 Imagerie par réflexion interne totale
Les techniques présentées précédemment offrent des possibilités intéressantes lorsqu’il s’agit d’ima-
ger des objets fins, et/ou peu absorbants, pour dépasser certaines limitations des méthodes optiques
traditionnelles lorsque les matériaux en présence sont absorbants ou diffusants dans ce domaine.
Cependant, la situation devient nettement moins favorable lorsqu’il s’agit d’étudier des objets bio-
logiques. En effet, ceux-ci sont essentiellement constitués d’eau, dont les propriétés dans le domaine
térahertz sont très peu adaptées à l’imagerie comme on l’a vu. De plus, le domaine de longueur d’onde
associé au térahertz limite la résolution que l’on peut attendre. C’est pour contourner cette limite que des
techniques d’imagerie en champs proche ont été développées [Lecaque, 2006,Podzorov, 2009]. Une autre
difficulté, plus expérimentale cette fois, vient du fait que les objets biologiques sont rarement solides, et
qu’il est nécessaire d’utiliser toutes sortes de cuves, favorisant ainsi les effets d’étalons qui corrompent
parfois les résultats.
Une partie de cette thèse s’est portée sur l’étude des phénomènes de réflexion interne totale grâce à
l’utilisation de prismes en silicium. Il nous a semblé intéressant de réutiliser les éléments que nous avions
pour les employer dans un cadre expérimental s’apparentant fortement à la TIRF (Total Internal Reflexion
Fluorescence [Axelrod, 2001]). Cette technique est répandue dans le domaine optique pour étudier les
parois cellulaires dotées de marqueurs fluorescents : elle consiste à placer un échantillon au dessus d’une
136
interface de réflexion interne et à l’illuminer par le dessous afin que seuls fluorescent les marqueurs qui
sont dans la portée de l’onde évanescente, puis de récupérer le produit de cette fluorescence. L’intérêt de
cette technique réside dans le fait que la portée de l’onde évanescente est inférieur à la longueur d’onde
et donc que la résolution longitudinale n’est pas soumise au critère de Rayleigh.
Il est souvent fait usage d’une fine couche de métal déposée sur l’interface de réflexion interne totale
afin d’exalter les signaux par résonance plasmon. Des structurations plus élaborées permettent elles de
faire intervenir des effets tunnels résonnants [de Fornel, 2001].
Dans le domaine térahertz, il n’est envisageable d’utiliser ni la fluorescence, ni la résonance plasmon,
car le processus physiques mis en jeu ne se manifestent guère à ces longueurs d’ondes, mais on peut
conserver deux éléments importants de la technique, qui sont une excellente résolution longitudinale et
une bonne sensibilité à l’indice de réfraction de l’objet .
L’imagerie térahertz en réflexion interne totale que nous avons développée (TIRTI, pour Total Internal
Reflexion Terahertz Imaging) se base donc sur la modification des conditions de réflexion interne totale
qui interviennent lorsque le milieu extérieur voit son indice de réfraction changer. L’intérêt principal
dans le domaine térahertz de cette technique est de limiter l’interaction de l’onde avec le matériau à
l’épaisseur de peau de l’onde évanescente.
4.5.1 Configuration pour la réflexion interne totale
Pour créer une condition de réflexion interne totale, il est nécessaire que l’indice du milieu intérieur
soit supérieur à celui du milieu extérieur, et que l’angle d’incidence sur la surface de réflexion soit su-
périeur à l’angle critique (équation 3.33). Contrairement au domaine visible, dans lequel l’eau possède
un indice inférieur à celui du verre, ce qui permet d’utiliser ce dernier comme milieu intérieur pour des
expériences de TIRF, l’eau possède dans le domaine THz un indice supérieur à la majorité des matériaux
raisonnablement transparents, comme les plastiques.
Le silicium permet de tirer avantageusement parti de son indice élevé et de satisfaire à la première
condition. En outre, le prisme conçu avec un angle à la base de 42◦pour les besoins des expériences
du chapitre 3 permet de conserver une condition de réflexion interne totale tant que l’indice du milieu
extérieur est inférieur à nmaxext = 2.27 (figure 4.23). Cette valeur est inférieur à l’indice de réfraction de
l’eau au delà de 0.8 THz (figure 4.20), ce qui nous permet d’utiliser ce prisme en silicium pour procéder
à l’imagerie par réflexion interne totale.
Bien que la notion de réflexion interne totale ne soit pas tout à fait adaptée lorsque le milieu exté-
rieur possède une coefficient d’extinction élevé, nous conservons la propriété importante que la réflexion
s’accompagne d’un déphasage différentiel.
4.5.2 Onde évanescente
Lorsqu’une réflexion interne totale a lieu, l’onde ne se propage pas dans le milieu extérieur mais laisse
place à une onde non propagative appelée onde évanescente, dont le vecteur d’onde est un nombre







2 α− n2ext. (4.9)
8. Des résultats intéressants on été obtenus par Reiten quant à la réflexion totale frustrée [Reiten et al., 2001], amenant certain
à s’interroger sur une possible violation macroscopique de la relativité générale [Nimtz et Stahlhofen, 1992,Nimtz, 2003].
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(a) Schéma descriptif. (b) Onde évanescente.
FIGURE 4.24 – Illustration de l’epaisseur de peau de l’onde évanescente pour les deux polarisations, avec (a) un
schéma et (b) simulation numérique (réalisé avec le logiciel MEEP).
L’épaisseur de peau 1/γ est définie comme la longueur à laquelle l’amplitude de l’onde évanescente
a été diminuée d’un facteur 1/e par rapport à l’interface. Si l’on évalue cette épaisseur de peau dans
le cas d’une réflexion interne totale à une interface silicium-air vue sous un angle de 42◦à 1 THz ,
elle vaut 23µm . Cette valeur est bien inférieure à la longueur d’absorption caractéristique de l’eau
2/αeau ' 100µm ; l’absorption durant l’interaction avec l’onde évanescente restera donc raisonnable.
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sin2 θ − n2ex + sin θez). (4.11)
avec θ l’angle d’incidence et n = next/nint. La figure 4.25, qui présente le résultat de simulations, permet
de mieux appréhender la notion d’onde évanescente dans l’eau. On peut y voir que cette dernière a une
extension a peu près similaire à celle qu’elle a dans l’air, bien que les conditions malgré tout différentes
(la distance à l’angle critique est beaucoup plus faible en raison du fort indice de l’eau).
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FIGURE 4.25 – Comparaison des ondes évanescentes dans l’air et dans l’eau, pour un milieu intérieur fait de
silicium, sous une incidence de 42◦, pour la polarisation s (simulations réalisées avec le logiciel
MEEP).
4.5.3 Focalisation du faisceau térahertz à travers une interface
Afin d’amener le point de focalisation du faisceau au niveau de l’interface de réflexion interne totale
du prisme, nous utilisons un miroir parabolique hors-axe. Ce dernier se situe en amont de l’interface
d’entrée dans le prisme : le faisceau commence sa focalisation dans l’air sur une distance OI. Le change-











FIGURE 4.26 – Schéma descriptif de la défocalisation induite par l’interface.
En utilisant l’approximation paraxiale de l’optique géométrique (r ≈ i/n), on détermine la distance
OI à laquelle il faut placer le prisme en fonction de la distance focale OFm du miroir et la distance (fixe)
IR entre l’interface d’entrée et l’interface de réflexion interne totale (voir le schéma 4.26) :
OI = OFm − IR
n
. (4.12)
Nous avons vérifié en utilisant le formalisme des matrices ABCD pour les faisceaux gaussien ainsi que
des simulations numériques de propagation par optique de Fourier effectuées sous Matlab que l’approxi-
mation utilisée nous donnait des résultats corrects tant en terme de taille de la tache focale qu’en terme
de distance au foyer. La figure 4.27a présente la tache focale sur l’interface.
Si l’on quantifie le temps de propagation mis par le centre du faisceau entre le miroir parabolique et
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((1− nsi)OI + n2siOFm). (4.13)
La présence d’un milieu tend à augmenter le chemin optique et la distance géométrique au foyer.
Cette propriété est discutée dans [Greco et al., 1992, Kužel et al., 2010] lorsqu’il s’agit de prendre en
compte les effets de focalisation dans un matériau pour la récupération des propriétés optiques des ma-
tériaux par TDS.
Ce changement de distance focale géométrique diminue l’ouverture du faisceau d’un facteur nsi,
mais la résolution du système la résolution du système reste limitée par l’ouverture du miroir parabo-
lique dans l’air : la taille de la tache focale dans le silicium est réduite dans la même proportion dans
l’équation 4.1. C’est une conséquence de la conservation de l’étendue géométrique. Par ailleurs, le fait
de focaliser sur une interface inclinée augmente l’empreinte de la tache focale dans une direction d’un
facteur 1/ sin(pi/2− α) = 1.35.
Puisque la focalisation du faisceau THz s’effectue dans un matériau d’indice élevé (le silicium), il
est en principe possible d’atteindre une ouverture super-unitaire (NA = n sinα > 1). Pour cela, il faut
que l’interface air-silicium soit elle-même à l’origine de la focalisation, comme par exemple en accolant
lentille en silicium sur cette interface. La figure 4.27b présente l’amélioration d’un facteur 10 que l’on
est en droit d’attendre avec une telle configuration ; nous n’avons pas encore eu l’occasion de mettre ces
considération en œuvre à l’heure de la rédaction de ce manuscrit. Nous n’avons pas non plus connaissance
d’une démonstration par d’autres équipes de l’utilisation le domaine THz de ce principe (qui se rapproche






























(a) Focalisation à l’aide d’un
miroir parabolique exté-
rieur au prisme, de lon-
gueur focale 152 mm et
de 50 mm de diamètre



























(b) Focalisation à l’aide d’une
lentille en silicium accolée
au prisme, d’un diamètre
de 1 pouce (25.4 mm ) et
de 20.71 mm de rayon.
FIGURE 4.27 – Tache focale sur l’interface de réflexion interne totale calculée à l’aide des simulation numérique
par optique de Fourier pour un faisceau gaussien de waist 10 mm et de longueur d’onde de 300µm
(1 THz ).
configuration de Dove Nous avions commencé nos expériences en utilisant le prisme en configuration
de Dove (voir figure 3.26b), car cette disposition avait été mise en œuvre par Hirori [Hirori et al., 2004]
pour faire de la spectroscopie en réflexion interne totale atténuée (ATR) et qu’elle nous semblait plus
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simple à mettre en œuvre.
Les résultats d’une étude effectuée par Hilary Jacks, stagiaire américaine durant l’été 2010, montrent
que cette configuration introduit un fort astigmatisme du faisceau, rédhibitoire pour l’imagerie. En effet
cette disposition n’est pas symétrique par rapport au faisceau : l’angle d’incidence selon une direction est
proche de la normale tandis qu’il en est très écarté selon l’autre. Cette disposition peut toutefois s’avérer
utile si l’on veut étudier un objet selon une seule dimension.
4.5.4 Mobilité de l’échantillon et pastille de silicium
Le dispositif de réflexion interne totale étant destiné à permettre de constituer des images, il est né-
cessaire de pouvoir changer la position relative du faisceau focalisé et de l’échantillon. L’échantillon étant
supposé fluide, il n’est pas possible de le déplacer directement sur le prisme, en raison des phénomènes
de tensions superficielles qui déformeraient l’objet en limitant ainsi la reproductibilité et le suivi des ex-
périences. Déplacer l’ensemble du prisme n’est pas non plus envisageable, le système fait intervenir des
changements d’axe optique et donc modifierait les conditions de focalisations.
Aussi, nous avons décidé d’utiliser une pastille faite du même matériau que le prisme (silicium haute-
résistivité) comme support – ou substrat – de l’échantillon. La pastille et son échantillon sont posés







(a) Schéma du montage. (b) photo du montage.
FIGURE 4.28 – Dispositif d’imagerie THz par réflexion interne totale.
Le prisme permet donc de coupler le faisceau térahertz incident dans la pastille. La pastille augmente
légèrement la longueur de propagation et ses effets ont étés pris en compte dans les calculs relatifs à la
section 4.5.3.
La planéité des surfaces du prisme et de la pastille n’est pas parfaite, donnant lieu à des réflexions
parasites à cette interface. Cela ne pose pas de problème outre mesure car ces échos sont éliminés
par filtrage temporel et parce que nous nous intéresserons essentiellement à la phase (i.e. les fluctua-
tions d’amplitude qui pourraient être occasionnées lors du déplacement de la pastille ne nous inquiètent
guère). Ces échos seront traités plus en détail par la suite (section 4.5.11).
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4.5.5 Étude d’un objet de phase : la croix gravée sur de l’aluminium
Le premier objet que nous avons étudié est une pièce métallique plane sur laquelle est gravée une
croix, dont l’épaisseur du trait est de 500µm (image 4.29). Cet échantillon est intéressant car il constitue
un pur objet de phase : la partie en creux donne lieu à une réflexion interne totale déphasant l’impulsion,
tandis que la partie métallique donne lieu à une réflexion métallique totale, i.e. sans déphasage relatif
des composantes de polarisation. Un tel objet offre un très faible contraste en puissance (figure 4.30a),
mais un bon contraste en phase (figure 4.30b).


















































(b) Déphasage différentiel (s-p) à 1.28 THz .
FIGURE 4.30 – Image THz de la croix sur métal. Le carré représenté a une dimension de 4×4 mm2 et correspond
à la zone imagée.
On observe que pour l’information de phase la résolution latérale est de l’ordre de 1.5 mm , ce qui
est en accord avec le critère de Rayleigh du système, et que la phase différentielle accuse une évolution
sur 90◦, conformément à ce que l’on pourrait attendre (le prisme est conçu pour fonctionner comme un
déphaseur quart d’onde !).
Il est possible avec un tel objet de faire des mesures bidimensionnelles rapides, en fixant le délai de la
ligne à retard et en jouant sur le fait que le déphasage réorganise l’impulsion sous son enveloppe, menant
à une modification de l’amplitude à délai constant selon que la réflexion soit avec ou sans déphasage.
Toutefois, dans le domaine temporel les contributions de toutes les fréquences s’ajoutent et la résolution
que l’on obtient n’est pas excellente.
Dans le domaine temporel nous avons constaté, en nous intéressant à l’enveloppe des impulsions
réfléchies, que lorsque la réflexion se fait sur une partie métallique, les deux composantes de polarisation
sont synchrones, mais que lorsque la réflexion se fait avec l’air, les deux composantes ne le sont plus
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(figure 4.31). Nous attribuons ce phénomène à une manifestation temporelle de l’effet Goos-Hänchen,
qui se traduit classiquement par un léger décalage latéral des faisceau ayant subi une réflexion interne
totale.



























FIGURE 4.31 – Possible manifestation temporelle de l’effet Goos-Hänchen.
Liu [Liu et al., 2010c] a montré que ce décalage temporel τGH peut être négatif, bien que cela
puisse sembler contre-intuitif. Selon l’expression qu’il développe, ce décalage est différent pour les deux
polarisations et se trouve être de l’ordre de grandeur de ce que l’on observe.
Précisons que nous avons observé de tels phénomènes sur d’autres expériences, mais ceux-ci avaient
une incidence bien inférieure.
4.5.6 Étude d’un objet menant à une réflexion interne atténuée : une goutte
d’eau
Le deuxième objet que nous avons étudié est une goutte d’eau déposés sur la pastille de silicium,
comme le montre l’image 4.32, afin de confirmer que l’absorption par l’eau était bien modérée au regard
des autres techniques d’imagerie.
FIGURE 4.32 – Photographie de la goutte d’eau posée sur la pastille de silicium. Le carré représenté a une di-
mension de 4 × 4 mm2 et correspond à la zone imagée. La pastille a un diamètre de 1 pouce
(25.4 mm ).
Le pas d’acquisition spatial a été volontairement réduit par rapport à l’objet précédant, car l’évapo-
ration de la goutte d’eau, petite (' 1 mm de diamètre) nous limitait dans la durée de la mesure (une
demi-heure) malgré l’emploi d’un buvard imbibé d’eau placé au dessus pour freiner l’évaporation.
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Cette fois, l’objet présente une modification de l’amplitude (figure 4.33a) et de la phase (figure
4.33b). Cela est tout à fait cohérent avec nos attentes, car la présence d’eau fait passer la réflexion
interne d’un état de réflexion totale à un état de réflexion atténuée : le coefficient de réflexion demeure

















































(b) Déphasage différentiel (s-p) à 1.28 THz .
FIGURE 4.33 – Image THz de la goutte d’eau.
L’étude de la phase spectrale différentielle apporte un contraste meilleur, mais est surtout moins sujet
au bruit. S’il est difficile de mesurer le diamètre exact de la goutte d’eau, la résolution latérale semble à
nouveau être de l’ordre de 1.5 mm .
4.5.7 Spectroscopie par réflexion totale atténuée
La spectroscopie par réflexion interne totale atténuée (ATR pour Attenuated Total Reflexion) est une
variante des méthodes de spectroscopie de type TDS [Hirori et al., 2004, Dobroiu et al., 2005]. Il s’agit
d’effectuer une mesure de référence (la surface de réflexion interne totale à nu), puis une seconde mesure
pour laquelle on dépose le liquide à étudier sur la surface de réflexion interne. La réflexion de l’onde
(décrite par l’équation 3.35) n’est plus totale – elle est atténuée à cause du coefficient d’extinction non-
nul du liquide – mais elle conserve des propriétés de déphasage différentiel. En mesurant l’atténuation
et le déphasage, module et argument du rapport des spectres des mesures avec et sans eau, toutes deux




rair→eau{s,p} (i = α, ν)
rair→si{s,p} (i = α, ν)
, (4.14)
on a donc la possibilité de déterminer l’indice complexe du matériau.
Nous avons effectué ces mesures pour de l’eau distillée (figure 4.34), sans purger l’air atmosphérique.
La figure 4.34a présente le rapport des amplitudes spectrales de la composante s entre la réflexion en
présence d’eau et la réflexion interne totale avec l’air, qui sert de référence. On observe bien l’atténuation
attendue, tandis que la figure 4.34b confirme que l’on assiste toujours à un déphasage de l’onde. Les
mesures pour la composante p (non présentées) sont très similaires.
Comme le faisceau est assez fortement focalisé, l’angle d’incidence sur l’interface de réflexion interne
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n’est pas parfaitement défini en raison de la diversité des fréquences spatiales. Il serait donc hasardeux
de vouloir extraire directement des données les propriétés optiques de l’eau, et c’est pourquoi nous
préférons comparer les données récoltées au modèle de l’eau développé dans la section 4.4.1, ce qui
permet par ailleurs de le valider expérimentalement (les pics solitaires sont associés aux perturbations
causées par l’eau atmosphérique).
























(a) Atténuation spectrale de l’eau distillée.
























(b) Déphasage de l’eau distillée.
FIGURE 4.34 – Propriétés fréquentielles vues par ATR.
Nous pourrions déterminer l’indice des liquides sans avoir recours à une mesure de référence, en
utilisant simplement les informations que nous donnent les deux polarisations. Mais dans le cas présent,
les réponses spectrales des deux antennes de détection ne sont pas suffisamment proches pour fournir
un résultat exploitable 9.
Nous aurions également pu exploiter les données récoltées précédemment pour former l’image de la
goutte d’eau (figure 4.33). Toutefois, dans la mesure ou la taille de la goutte d’eau est inférieure à la
tache focale du faisceau, les effets de la diffraction rendent l’analyse trop délicate pour que l’on ne puisse
en tirer des informations d’ordre spectroscopique suffisament précises.
Azzam [Azzam, 1999] fait remarquer que la zone dans laquelle la phase différentielle évolue le plus
rapidement en fonction du coefficient d’extinction (i.e. la sensibilité de mesure est la meilleure) se situe
entre la condition de Brewster iB (eq. 3.23) et la condition de réflexion interne totale αc (eq. 3.33). Aux
basses fréquences, c’est la situation dans laquelle on se trouve en utilisant un prisme d’angle à la base
de 42◦lorsque le milieu extérieur est de l’eau (n˜eau(1 THz ) ' 2.2 − 0.5ı). En revanche, son coefficient
d’extinction est si élevé que la variation est presque saturée (figure 4.35).
Nous avons conduit des mesures d’ATR en utilisant une solution physiologique (le liquide de Ringer 10
contenant principalement des ions sodium Na+ et des ions chlore Cl− (voir les détails en annexe de la
thèse de Podzorov [Podzorov, 2009]) comme échantillon, et nous l’avons comparé aux mesures faisant
intervernir de l’eau distillée effectuées précédemment. En formant le rapport des amplitudes fréquen-




rair→Ringer{s,p} (i = α, ν)
rair→eau{s,p} (i = α, ν)
(4.15)
9. Une division dans le domaine fréquentiel permet de supprimer la réponse d’appareil — quand les mesures sont effectuées
sur le même appareil.
10. Le liquide de Ringer est un solution saline qui contient donc principalement 120 mM de Na+ et 100 mM de Cl+, mais
également quelques millimoles par litre de K+ et de Ca2+ et d’autres composés.
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FIGURE 4.35 – Phase différentielle à la réflexion interne selon l’angle d’incidence et évolution en fonction du
coefficient d’atténuation κ — pour une interface n1 = 3.41→ n2 = 2.2− ıκ.
montrés sur la figure 4.36a, il est difficile de déceler une différence causée par la présence d’ions. La
phase spectrale (figure 4.36b) permet par contre de clairement différencier les deux liquides : les varia-
tions de la phase spectrale sont très largement supérieures au bruit de phase (y compris le terme linéaire
liés au fluctuations de l’air) jusqu’à 1 THz ; à hautes fréquences, la présence d’eau atmosphérique pour
perturber les mesures empêche de conclure. Constatons que ces variations sont bien supérieures à celles
prédites par le modèle rudimentaire discuté dans la section 4.4.3.






























(a) Atténuation spectrale (rapport des spectres).



























FIGURE 4.36 – Propriétés fréquentielles de la réflexion interne sur une solution physiologique par rapport à de
l’eau distillée.
Les différences de concentration en ions entre l’intérieur et l’extérieur des cellules sont du même ordre
de grandeur que celles entre liquide de Ringer et l’eau distillée (voir la section 4.5.8). Nous sommes dès
lors en droit d’attendre que l’imagerie par réflexion interne totale soit capable de détecter les cellules,
voire d’effectuer des mesures sur celles-ci.
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4.5.8 Concentrations en ions dans les cellules et échanges avec le milieu exté-
rieur
Les cellules qui composent les organismes vivants, ont des tailles de l’ordre de 50µm et présentent
une composition en ion qui les distinguent du milieu extérieur (voir le tableau 4.2).
TABLE 4.2 – Concentrations ioniques intra et extracellulaires d’un cellule typique de mammifère. (extrait de [Alberts,
2004])





H+ 7× 10−5 (pH 7.2) 4× 10−5 (pH 7.4)
Cl− 5-15 110
Pour lutter contre les gradients électro-chimiques qui tendent à équilibrer les concentrations inté-
rieures et extérieures, la membrane cellulaire est dotée de pompes à ions qui permettent de maintenir
la composition interne en ions. Ces différences entre l’intérieur et l’extérieur de la cellule sont à l’origine
du potentiel membranaire.
Les neurones sont des cellules particulières, dont le rôle est de transmettre des influx nerveux (po-
tentiels d’action). Les axones sont des ramification de ces neurones dont le rôle est de faire se propager
ces potentiels d’actions. Toutefois, une stimulation électrique ne saurait se propager seul sur de longues
distances. Le mécanisme de propagation imaginé par la Nature est le suivant :
– Lorsqu’une zone de la membrane est dépolarisée (dû à une stimulation), les canaux à Na+ situés
sur celle-ci s’ouvrent en laissant entrer de nouveaux ions Na+ dans la cellule.
– Cela augmente encore la dépolarisation de la membrane, qui va ouvrir encore plus de canaux à
Na+, donnant un effet d’amplification en cascade.
– La dépolarisation de la membrane est suffisante pour faire s’ouvrir les canaux à Na+ en aval de la
membrane, et constituer une chaîne de transmission. Ainsi se propage le potentiel d’action.
– Pendant ce temps, les canaux à Na+ sont inactivés et les canaux à K+ retardés s’ouvrent, permettant
à la cellule de retrouver son potentiel membranaire initial.
4.5.9 Nerf sciatique de grenouille
Les dimensions latérales d’un objet à imager doivent être au moins de l’ordre des longueurs d’ondes
employées. Afin de pouvoir imager un objet d’intérêt biologique, nous nous sommes intéressés au nerf
sciatique de grenouille. Il s’agit d’un neurone, dont l’axone parcoure tout le long du corps de l’animal et
qui peut mesurer une dizaine de centimètres de longueur, pour un diamètre de l’ordre du millimètre. Ces
dimensions conviennent bien à la relativement faible résolution latérale des longueurs d’ondes THz.
Les nerfs sciatiques ont été prélevés par nos soins sur des grenouilles vivantes préalablement endormies
à l’aide d’un anesthésiant (tricaïne), puis conservés au réfrigérateur dans une solution de Ringer.
Le nerf sciatique ayant tendance à flotter dans le solution de Ringer, nous l’avons appuyé contre
la surface de la pastille au moyen d’une lamelle de microscope, ce qui a pour effet d’augmenter son
empreinte (i.e. son diamètre apparent). Pour éviter des problèmes de dessèchements, nous avons réduit
la définition de l’échantillonnage spatial à 3× 14 sur une étendue de 2× 4 mm2 .
L’ensemble des mesures temporelles (figure 4.37a) montre que les différences entre les différentes
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zones de l’image sont très fines, et qu’il n’est guère possible de former des images d’un tel objet en se
basant sur l’amplitude spectrale (image 4.37b).























(a) Superposition de toutes les données temporelles ac-





amplitude spectrale det1 (0.92THz)
 
 

















(b) Image formée à partir de l’amplitude
spectrale à 0.92 THz de la polarisation
s.
FIGURE 4.37 – Imagerie d’un neurone par réflexion interne totale — amplitude
En examinant la phase spectrale, les résultats sont plus intéressants. La figure 4.38a présente la phase
spectrale de la composante s relative à un point fixe (choisi en un coin de l’image) ; on y distingue clai-
rement la section du neurone (que la figure 4.38b permet de mieux apprécier). Nous pouvons aussi
calculer le déphasage différentiel entre les deux polarisations (non présenté) ; la section du neurone s’y














































FIGURE 4.38 – Imagerie par la phase de la polarisation s à 0.92 THz .
Nous souhaitions étudier en détail la propagation du potentiel d’action par le biais de échanges
ioniques. Il semblerait toutefois que le contraste que nous observons avec notre technique ne permet pas
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d’imager l’axone lui-même, mais plutôt à la couche de myéline qui l’entoure [Alberts, 2004].
4.5.10 Imagerie de couche cellulaire
Chez les eucaryotes, la taille typique des cellules varie de 10 à 100µm , ce qui correspond à la
résolution longitudinale de l’imagerie par réflexion interne totale. Il est donc a priori possible d’étudier
des couches de cellules.
Nous avons fait croître des cellules souches humaines sur une pastille en silicium, afin de voir si nous
arrivions à les distinguer du milieu aqueux dans lequel elles se développent, à dessein d’étudier ensuite
leur réaction à des stimuli chimiques. Malheureusement, nous n’avons pas réussi pour l’heure à produire
des échantillons suffisamment homogènes pour permettre une discrimination des cellules.
4.5.11 Résolution longitudinale du procédé d’imagerie par réflexion interne to-
tale
Afin de tester la résolution longitudinale de notre système, nous avons placé un miroir métallique sur
la pastille de silicium puis, à l’aide de cales en aluminium de e = 12.5µm d’épaisseur (découpées dans
du papier aluminium alimentaire), nous avons progressivement augmenté l’espacement entre la pastille
et le miroir. Nous avons également produit des expériences similaires en utilisant du film alimentaire de
ef = 10µm d’épaisseur et d’absorption négligeable pour éloigner le miroir de la surface de la pastille.
Ainsi, il y a une transition progressive de l’état de réflexion métallique (miroir plaqué sur la pastille)
à l’état de réflexion interne totale (miroir à l’infini, soit e >> 1/γ, ce qui correspond à une absence de
miroir).
En s’aidant du schéma 4.39, on peut se convaincre que l’ajout d’un miroir consiste à faire interférer
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FIGURE 4.39 – Schéma de l’espacement par des cales et représentation équivalente.
Les mesures présentées figure 4.40 montrent dans les deux cas une évolution assez rapide des aspects
temporels. À partir de trois cales (' 40µm ), l’effet semble saturer : l’onde ne voit plus le miroir. Dans le
cas de l’espacement par du film alimentaire, l’effet met plus de temps à saturer : cela s’explique avec la
dépendance par rapport à l’indice du milieu extérieur de la longueur de peau (qui vaut 29µm à 1 THz ,
contrairement à 23µm dans les mêmes conditions pour l’air).
Nous pouvons proposer un modèle dans le domaine fréquentiel d’une telle réflexion en utilisant le
formalisme de l’interféromètre de Fabry-Pérot [Zhu et al., 1986] 11, que l’on généralise au cas présent en













11. Quelques erreurs d’impressions dans cet article invitent à reprendre le calcul
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(a) Effets temporels de l’espacement du miroir par des
cales (e = 12.5µm ) à l’interface de TIR.































(b) Effets temporels de l’espacement du miroir par du
film alimentaire (ef = 10µm ) à l’interface de TIR.
FIGURE 4.40 – Aspect temporel de la sensibilité longitudinale pour la polarisation s.
où n1 est l’indice du milieu intérieur (le silicium), n2 l’indice du milieu extérieur (n2=1 pour l’air,
n2=1.55 pour film alimentaire) et α = 42◦ l’angle d’incidence sur la surface de réflexion interne to-
tale.
En notant r12 le coefficient de réflexion sur cette interface, r23 le coefficient de réflexion sur la seconde
interface (nous omettons les dépendances en la composante de polarisation afin d’alléger les calculs) et
en utilisant les relations de Stokes t12t21 + r212 = 1 et r12 = −r21 (eq. 3.18 et 3.19), nous avons un
coefficient de réflexion global :












Dans le cas présent, l’emploi d’une somme géométrique infinie est valide, car aucun des termes ne pré-
sente de terme de propagation (contrairement à l’étude de l’effet étalon dans la section 3.3.2).
Lorsque l’on s’intéresse à la composante s, que la première interface est une interface air-silicium
(rs12 = e
ıφs) et que la seconde est un miroir (rs23 = −1), le calcul se simplifie pour donner :
Rs = e




eıpi = −1 si e = 0
eıφs si e = +∞ (4.18)
ce qui nous donne bien les deux cas limites de réflexion interne totale et de réflexion métallique.
Les figures 4.41 présentent les mesures de la figure 4.40a d’un point de vue fréquentiel. On observe
que la répartition spectrale de l’énergie des impulsions n’est pratiquement pas modifiée (en vertu de
la conservation de l’énergie). En revanche, la phase spectrale (figure 4.41b) voit sa structure évoluer,
en accord avec le modèle proposé (les courbes correspondantes au modèle pour une épaisseur de cale
e=12.5µm sont présentées en pointillé sur la même figure) :
– Lorsque le miroir est plaqué sur la pastille, cette phase spectrale est constante (et correspond à la
différence entre une réflexion interne totale et une réflexion métallique).
– Elle devient dépendante de la fréquence lorsque l’on insère des cales, ce qui est une manifestation
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la dépendance de l’épaisseur de peau par rapport à longueur d’onde.
– Lorsque l’épaisseur devient trop importante, la phase spectrale relative devient nulle pour les
hautes fréquences, ce qui traduit un état de réflexion interne totale, tandis que les très basses
fréquences semblent toujours sensibles au miroir.
La correspondance avec le modèle est assez bonne jusqu’à deux cales d’épaisseur (25µm ). Au-delà,
nous imputons l’écart à l’accumulation des imperfections d’empilement des cales qui tend à augmenter
augmenter l’épaisseur de la couche d’air. En considérant l’aluminium du miroir comme un diélectrique
(n˜Al = 340 − 300ı dans le domaine THz, d’après [Azad et al., 2006]) plutôt que comme un conducteur
parfait, les résultats sont similaires.



























(a) Amplitude spectrale selon l’espacement du miroir par
des cales.








































(b) Phase spectrale relative selon l’espacement du miroir
par des cales.
FIGURE 4.41 – Aspect fréquentiel de la sensibilité longitudinale.
Notons que lorsque l’on procède la même étude sur le miroir séparé par du film alimentaire, les
résultats (non présentés ici) sont dans un accord équivalent.
Ainsi, ces mesures corroborent la discussion reliant la résolution longitudinale à la longueur de peau,
car les effets sont très sensibles sur des distances très inférieures à la longueur d’onde et saturent rapi-
dement au-delà. C’est notamment cette grande sensibilité longitudinale a permis à Hishida [Hishida
et Tanaka, 2011] d’étudier l’hydratation des membranes lipidiques à l’aide de la réflexion interne totale
dans le domaine THz.
Nous avons voulu tester l’influence d’une couche intermédiaire absorbante entre le prisme et le miroir
pour observer des effets en amplitude. Pour cela, nous avons choisi d’y insérer matériau absorbant : une
lamelle de verre. Nous avons constaté une dépendance en épaisseur, mais malheureusement, l’indice
optique du verre (' 2.4) est supérieur à celui nécessaire à la condition de réflexion interne totale : on se
trouve donc dans un cas de réflexion interne totale frustrée mâtinée d’un forte absorption.
Échos parasites à l’interface prisme-pastille
Le couplage de l’impulsion THz entre le prisme et la pastille n’est pas total : on assiste en effet à
une réflexion parasite sur cette interface. Celle-ci est due au fait que le contact entre le prisme et la
pastille n’est pas un contact optique parfait, bien que les surfaces soit très planes. Ces réflexions parasites
n’ont pas la même intensité pour les deux composantes de polarisation comme le montre les mesures
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effectuées avec et sans pastille (figure 4.42). On observe également les réflexions internes du diviseur de
faisceau qui interviennent 62 ps après l’impulsion principale.

















(a) Antenne de détection 1 (E‖ ou Ep).



















(b) Antenne de détection 2 (E⊥ ou Es).
FIGURE 4.42 – Couplage de l’onde dans la pastille de silicium et réflexion parasite.
En effectuant une analyse du contenu fréquentiel (de la composante p pour laquelle l’effet est plus
important, figure 4.43), on constate que la réflexion parasite contient essentiellement des hautes fré-
quences.




































FIGURE 4.43 – Contenu spectral de la réflexion parasite pour la composante p.
Afin d’expliquer ce comportement, nous pouvons considérer que le couplage entre le prisme et la
pastille s’effectue par un phénomène de réflexion interne totale frustrée (FTIR pour Frustrated Total
Internal Reflection) au travers d’une fine couche d’air entre le prisme et la pastille. Les simulations nu-
mériques présentées figure 4.44 permettent d’avoir un meilleure intuition de ces phénomènes et de leur
dépendance en fonction de la couche d’air.
En réutilisant le modèle présenté précédemment (équation 4.17) et en s’intéressant à la composante
transmise, nous avons [Zhu et al., 1986] :
TFTIR{s,p} = 1− |R{s,p}|2. (4.19)
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FIGURE 4.44 – Effet de la distance e entre deux interface lors de la réflexion interne totale frustrée pour la polari-
sation s. On observe progressivement la transmission s’atténuer pour laisser place à une réflexion
totale (simulations réalisées avec le logiciel MEEP.)
Le coefficient de transmission dépend de la fréquence considérée par l’intermédiaire de la longueur de
peau ; il se trouve être nettement supérieur pour la polarisation s au longues distances (figure 4.45). On
notera que la composante transmise ne présente pas de déphasage.



































FIGURE 4.45 – Modélisation du couplage par FTIR entre le prisme et la pastille en silicium pour différentes épais-
seurs de couche d’air interstitielle.
En comparant le contenu fréquentiel, on peut estimer à 2µm l’interstice qui sépare la pastille du
prisme. Ces pertes ne sauraient être attribuable à l’oxydation des surfaces en silicium qui est à l’origine
d’une couche superficielle de silice d’une épaisseur de l’ordre de 30 nm [Landgren et Joensson, 1993].
Les dispositifs acousto-optiques utilisent parfois des « liquides de haut indice »pour assurer le couplage
optique entre deux pièces mobiles et éviter ce genre de pertes. Nous n’avons pas connaissance d’un
liquide présentant un indice suffisamment élevé (n > 2.5) pour améliorer le contact optique.
4.5.12 Conclusions et perspectives
L’imagerie par réflexion totale permet d’étudier des objets majoritairement composés d’eau, pour
lesquels les autres techniques d’imagerie térahertz que nous avons vues ne sont pas adaptées. Elle permet
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en outre de tirer parti des contrastes ioniques présents dans les échantillons biologiques avec une assez
sensibilité suffisante, ce qui lui donne un réel intérêt au delà du seul domaine térahertz, dès lors que les
techniques optiques conventionnelles ne savent distinguer la composition en ion des solutions.
Nous avons également vu que sa résolution longitudinale s’accordait bien avec la taille typique des
cellules, élements de base du vivant, et nous pensons être en mesure de distinguer différents types de
tissus ou de couches unicellulaires.
Le fonctionnement de l’imagerie par réflexion interne totale et les performances de la configuration
actuelle ont été caractérisées, mais elle peut encore être améliorée voire détournée pour d’autres applica-
tions. Suivent quelques propositions que nous n’avons pas pu déployer entièrement car elles nécessitent
des solutions techniques sur-mesure 12 que nous n’avons pas eu le temps de confectionner.
Microfluidique
Au lieu d’utiliser une pastille en silicium haute-résistivité, il est possible d’utiliser un wafer en silicium
et de s’en servir comme d’un substrat pour y attacher des canaux microfluidiques en PDMS. Nous avons
effectué des essais, mais en raison de la très faible largeur des canaux à notre disposition (' 100µm ),
nous ne somme pas parvenus à des résultats plus significatifs que le suivi en temps réel des bulles d’air
dans ces canaux. Dans un même ordre d’idée, on peut utiliser des procédés de photolithographie pour
graver certaines fonctionnalités sur le wafer.
Ce procédé est à rapprocher du principe des lignes de Goubau, qui font transiter des ondes térahertz
guidées [Meignien et al., 2008] pour sonder des solutions contenues dans des microcanaux [Laurette
et al., 2010].
Réflexion interne totale modifiée par optical switching
La technique d’optical switching (présentée section 4.2.2.1) pourrait également être adaptée à l’ima-
gerie par réflexion totale. La pastille étant en silicium, on serait en mesure de générer des photoporteurs
sur l’interface de réflexion interne par illumination : localement, le matériau se comporterait comme un
conducteur et fais passer la réflexion d’un caractère de réflexion interne totale à un caractère de réflexion
métallique. Cela pourrait en particulier être utilisé pour passer à travers des échantillons optiquement
transparents et permettrait d’augmenter la vitesse d’acquisition des images (le laser peut balayer très
rapidement la surface à imager à l’aide d’un miroir monté sur une tête galvonométrique).
Objectif "à immersion"
Une manière d’améliorer la résolution des microscopes optiques consiste à utiliser des objectifs à im-
mersion, lesquels permettent de focaliser les faisceaux dans un matériaux d’indice supérieur à 1 (comme
les huiles) et donc d’obtenir des ouvertures super-unitaire. Dans le cas de l’imagerie en réflexion interne
totale, la focalisation s’effectue dans le silicium (notre "liquide") et nous pourrions aboutir à des résolu-
tions meilleures que la longueur d’onde dans le vide. Pour cela, il faut que l’élément focalisant soit une
lentille en silicium accolée au prisme, comme discuté dans la section 4.5.3.
Des études préliminaires (utilisant la théorie des faisceaux gaussiens et l’optique de Fourier) nous
ont montré qu’avec une lentille convenablement dimensionnée, nous pourrions atteindre une résolution
12. On ne trouve que rarement dans catalogues des fournisseurs d’éléments optiques des solutions adaptées au domaine THz...
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inférieure à 200µm pour une fréquence de 1 THz . Ces lentilles n’étant pas disponible au moment de la
rédaction de ce manuscrit, nous n’avons pu démontrer le bien-fondé de cette approche.
Résonance de type plasmon-polariton de surface
La résonance plasmon est utilisée en optique pour exalter les signaux en déposant un fine couche
métallique sur la surface de réflexion interne. Ces résonances n’ont pas lieu dans la gamme des ondes
THz, mais on pourrait néanmoins utiliser des résonances de forme de type plasmons-polaritons de surface
[Masson et Gallot, 2006a] qui présentent des propriétés similaires pour améliorer la sensibilité de la
technique.
Nous avons tenté de mettre cela en œuvre en plaçant de fines feuilles d’aluminium micro-perforées,




L’étude dans le domaine térahertz, en particulier des impulsions sous-monocycliques, présente comme
nous l’avons vu de nombreuses particularités. Après avoir donné une vue d’ensemble de leurs consé-
quences pratiques et des possibilités qu’elles offrent, nous nous sommes en particulier intéressés la dé-
tection résolue en temps du champ électrique, pour offrir un angle d’approche nouveau lors de l’étude
des interactions entre la lumière et la matière. Nous avons décrit le principe de fonctionnement des sys-
tèmes de spectroscopie par domaine temporel qui autorisent cette détermination temporelle et que nous
avons mis œuvre. Nous avons présenté une application classique de ces systèmes pour effectuer de la
spectroscopie par domaine temporel, avant de faire un inventaire des matériaux dans le domaine THz.
Une analyse approfondie des performances du système était nécessaire, et nous avons posé un cadre
d’analyse du bruit, notion un peu floue lorsque l’on s’intéresse à des schémas de mesure pompe-sonde.
Nous avons en particulier mis à jour l’influence des fluctuations de chemin optique que subissent les
faisceaux et fait le lien avec le bruit de phase. Cela nous a permis de la quantifier, en vue de l’étude des
phénomènes qui allaient concentrer notre attention par la suite, faisant intervenir la phase. Nous avons
ensuite discuté de la notion de phase temporelle et spectrale, pour faire apparaître le rôle central de la
phase porteuse-enveloppe et son incidence sur l’aspect temporel des impulsions. Nous avons vu qu’il y
avait quelques difficultés à la déterminer et nous avons proposé une manière de la mesurer.
Suite à cela, nous nous sommes intéressés à la notion de polarisation, qui traduit l’aspect vectoriel
des champs électromagnétiques. Nous avons fait un bréviaire des effets qui le font intervenir et tenté de
déceler une application spécifique qui pourrait profiter des impulsions térahertz.
Nous avons mis en place un système sensible aux deux composantes du champ électrique basé sur
l’utilisation de deux antennes de détection croisées. Nous étions dès lors en mesure de connaître la
structure complète de l’impulsion. Comme nous étions en présence d’onde très large bande, nous avons
cherché dans l’inventaire des techniques optiques une manière de maîtriser la direction du champ élec-
trique ainsi que la différence de phase entre ses deux composantes, tout en conservant le caractère
impulsionnel des champs générés. Nous nous sommes arrêtés sur les phénomènes faisant intervenir des
interfaces diélectriques en raison de leur faible dépendance en longueur d’onde. Cela nous a permis dans
un premier temps de tirer parti des propriétés de l’angle de Brewster, qui permet de discriminer une
composante du champ par rapport à l’autre et par là de concevoir un polariseur linéaire. Après avoir
discuté de certains aspects temporels, nous en avons conçu un et montré que ses performances étaient
excellentes et adaptées au contrôle de la polarisation des impulsions, tout en étant très simple à mettre
en œuvre.
De même, pour réussir à générer des états de polarisation circulaires, nous nous sommes intéressés
aux phénomènes de réflexion interne totale qui permettent d’occasionner un déphasage différentiel entre
les deux composantes du champ. Sur ce principe, nous avons conçu un prisme quart d’onde achromatique
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qui permet de générer des impulsions circulaires puis nous en avons analysé les performances. Nous
avons tiré profit de la détermination temporelle des champs électriques pour procéder à une analyse
originale des états de polarisation.
Fort de l’expérience acquise dans les effets de réflexion interne totale lors de l’étude du prisme quart
d’onde achromatique, nous avons décidé d’utiliser les propriétés de déphasage aux interfaces qu’ils in-
duisent, afin de former des images.
Cela s’avérait judicieux, car après avoir mis en œuvre différentes techniques d’imagerie dans le do-
maine térahertz, nous nous heurtions aux propriétés d’absorption très élevée de l’eau, dont est constituée
la majorité des objets biologiques et qui limite la capacité des techniques classiques de s’étendre à biolo-
gie. Nous avons donc développé une imagerie térahertz par réflexion interne totale, qui permet d’imager
des objets en mesurant les changements que ceux-ci introduisent dans les conditions de réflexion interne
totale. Les inhomogénéités dans les objets auxquelles nous sommes sensibles dans le domaine térahertz
sont en particulier reliées à leurs différentes concentrations en ions, et nous avons montré que nous
étions capables de former des images par l’intermédiaire des variations de phase. L’information de phase
étant relativement peu sujette au bruit, cela nous a permis de produire des images de quelques objets
particuliers, avant de former l’image d’un neurone de grenouille. La résolution latérale du procédé étant
encore relativement mauvaise en raison de quelques considérations expérimentales, nous avons pré-
senté des possibilités d’extension qui permettront d’améliorer substantiellement la résolution du système
d’imagerie.
Nous avons fini par montrer que la résolution longitudinale de ce genre de procédé d’imagerie était
très inférieure à la longueur d’onde l’impulsion. Une telle résolution est nécessaire lorsque l’on s’intéresse
à des ensembles de faible épaisseur, comme des couches cellulaires. Couplée à la sensibilité des ondes
térahertz aux différences de concentrations en ions, cela nous laisse envisager de potentielles applications
dans l’étude de certains dysfonctionnements cellulaires. Parmi eux, les cellules de patients atteints de la
mucoviscidose, maladie due à une anomalie génétique qui provoque une malformation des protéines






Les simulations ab initio des champs électrique par analyse numérique sont de plus en plus utilisées,
à mesure que la puissance de calcul des ordinateurs augmente et que la taille des structures étudiées
diminue. Le domaine térahertz met en jeu des longueurs d’ondes qui sont souvent de l’ordre de grandeur
des structures que l’on peut étudier expérimentalement, ce qui autorise à mettre en œuvre ce genre
d’approche.
Différentes classes d’algorithmes permettent d’effectuer ces simulations, parmi lesquels les algo-
rithmes de FDTD (pour Finite Difference Time Domain, utilisé par le logiciel Meep) ou de FEM (pour
Finite Element Method, utilisé par le logiciel COMSOL Mulitphysics R©). Nous avons choisi d’utiliser le lo-
giciel libre Meep 1 pour simuler certains effets, parfois pour les appréhender de manière plus intuitive,
mais également pour se convaincre que certaines hypothèses qui sous-tendent les formules de l’optique
restent valables malgré le caractère extrêmement court des impulsions THz.
Pour pouvoir simuler des champs, il est utile de disposer d’un modèle d’impulsion qui puisse s’expri-
mer sous forme close (exprimées à base de fonctions usuelles). Cela revient à trouver une approximation
raisonnable pour nos impulsions.
Voici les modèles que nous avons considérés :
Modèle physique Le modèle physique est un modèle tiré de la résolution des équations de la physique




































avec τlas la largeur de l’impulsion fs, τem le temps de vie des porteurs libres, δτem le temps de collision
des porteurs, τ˜las = τlas/(2
√
ln(2) et 1/τ˜em = 1/τem + 1/δτem.
Ce modèle retranscrit assez bien la forme des impulsions mesurées (figure A.1) en utilisant des ca-
ractéristiques physiques du système, que l’on peut extraire de la littérature ou déterminer expérimenta-
























FIGURE A.1 – Modélisation par un modèle physique avec les paramètres τlas=80 fs , τem=500 fs et δτem= 30 fs .
Dans le cas présenté, il faut pour que le modèle s’approche des impulsions mesurées faire l’hypothèse
que les impulsions femtosecondes ont des durées de l’ordre de 80 fs , ce qui ne correspond pas à notre
système (les impulsions en sortie du laser ont été mesures à l’aide d’un autocorrélateur optique, indi-
quant une durée de 12 fs ).
Ce modèle ne fait pas apparaître de variable dont la signification serait intuitive et fait intervenir
des fonctions peu communes qui ne respectent pas tout à fait la formulation en forme close que nous
recherchons.
Dérivée de gaussienne On peut simplifier le modèle précédent en considérant que les antennes ont
une réponse instantanée : le laser, d’enveloppe gaussienne, génère des photoporteurs sur l’antenne, oc-
casionnant un courant lui aussi selon une enveloppe gaussienne ; le champ rayonné est donc une dérivée
de gaussienne. Un tel modèle ne possède qu’un seul paramètre σt et s’exprime :




Il est impair temporellement et sa transformée de Fourier est donc naturellement nulle à fréquence
nulle, condition nécessaire pour avoir une impulsion propagative. Le spectre d’une dérivée de gaussienne
est lui aussi en forme de dérivée de gaussienne, asymétrique avec une lente décroissance vers les hautes
fréquences, ce qui correspond également aux spectres des impulsions THz. D’un point de vue temporel
(figure A.2), ce modèle s’accorde assez bien avec les mesures (si l’on modifie leur CEP).
Ce modèle s’exprime avec des fonctions simples, mais ne possède pas suffisamment de paramètres
libres pour faire correspondre au mieux les simulations aux impulsions THz.
Enveloppe gaussienne et porteuse sinusoïdale Nous pouvons utiliser le modèle très classique d’une
gaussienne modulée présenté dans l’expression 2.37 :































FIGURE A.2 – Modélisation par une dérivée de gaussienne avec le paramètre σt=0.3 ps .
Ce modèle présente l’avantage d’avoir trois paramètres libres qui sont la CEP φcep, la fréquence cen-
trale ν0=ω0/(2pi) et la largeur de l’enveloppe σt, que l’on peut relier à des notions classiques d’optique
ultra-rapide. Il permet lui aussi de bien rendre compte des mesures (figure A.3).



















FIGURE A.3 – Modélisation par un modèle gaussien avec les paramètres φcep = 33◦, ν0 = 1 THz et σt=0.3 ps .
La versatilité de ce modèle est entravée par le fait que dans le cas des impulsions sous-monocycliques
(ν0sigmat< 1), son support spectral déborde sur les fréquences négatives, et qu’il y a donc une compo-
sante continue qui n’est pas propagative. Celle-ci sera malgré tout filtrée par les effets de propagation
numérique. Notons que dans le cas où la CEP est nulle, ce modèle s’apparente à la dérivée de gaussienne,
car la sinusoïde est linéaire au premier ordre (sin(ω0t) exp(− t2σ2t ) ∼ ω0t exp(−(t/σt)
2 ∝ Edg(t)). De plus,
le spectre du modèle ne comporte dès lors plus de composante à fréquence nulle).
C’est par conséquent ce modèle que nous avons retenu lors des simulations numériques auxquelles
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Résumé de la thèse
Le domaine des ondes térahertz est un zone encore peu explorée du spectre électromagnétique, en dépit des
qualités que lui confère sa position intermédiaire entre les ondes radars et l’infrarouge. Les progrès technologiques
récents permettent désormais de générer des impulsions térahertz très courtes et offrent la possibilité d’effectuer des
mesures résolues en temps des champs électriques associés. La détermination conjointe de l’amplitude et la phase
des impulsions laisse libre cours au développement de nouveaux procédés de mesures et ouvre un grand champ de
possibilités dans le traitement des données recueillies.
La notion de phase est importante dans l’étude des phénomènes mettant en jeu la polarisation des ondes, et revêt
un aspect singulier lorsque l’on s’intéresse à des impulsions ultra-brèves. L’étude de ces particularités a motivé le
développement de dispositifs achromatiques adaptés au domaine térahertz tirant parti de certaines conditions de ré-
flexion aux interfaces diélectriques. Ces dispositifs permettent de modifier les amplitudes et les phases différentielles
des deux composantes du champ électrique des impulsions THz, afin de générer tous types d’états de polarisation
cohérents.
Aux impulsions térahertz sont associées des longueurs d’onde submillimétriques, ce qui assure une résolution
spatiale convenable lorsque l’on cherche à former des images d’objets, tout en permettant d’exploiter les informations
sur la structure temporelle de l’onde. Nous avons mis en œuvre quelques procédés d’imagerie afin de déterminer
lesquels sont les mieux adaptés à l’étude d’objets biologiques, majoritairement constitués d’eau. Afin d’en tirer parti
de la sensibilité des ondes aux ions en solution et de limiter l’importance des effets d’absorption dus à l’eau, nous
avons mis au point une technique d’imagerie fondée sur le phénomène de réflexion interne totale. Cette technique
tire son avantage de la mesure de la phase tout en présentant une excellente résolution transverse, particulièrement
adaptée lorsqu’il s’agit d’étudier des objets biologiques fins tels que des neurones ou des monocouches cellulaires.
mots-clefs : Térahertz ; Polarisation ; Imagerie ; Biologie ; Réflexion interne totale ; Impulsions optiques ultra-
courtes ; Bruit ; Expériences pompe-sonde.
Abstract
The terahertz domain is a vast yet largely unexplored part of the electromagnetic spectrum, in spite of the virtues
conferred by its intermediary situation between radar waves and infrared. Recent technological breakthroughs now
allow to generate very short terahertz pulses and to proceed to a time-resolved detection of the associated electric
field. The joint determination of phase and amplitude empowers to build new measurement schemes and opens us
new possibilities in the processing of collected data.
The phase plays a major role in the study on phenomena involving the polarization of electromagnetic waves, and
assumes a peculiar meaning when dealing with ultra-sort pulses. The study of these particularities has motivated the
design of achromatic polarizing elements fitted for the terahertz range using specific dielectric reflection conditions.
These elements allow harnessing the differential phases and amplitudes between the two components of the electric
field, so as to generate any kind of coherent polarization state.
Associated with terahertz pulses are with submilllimeter wavelengths, which provide a decent spatial resolution
when it comes to image objects, while information in the time domain can still be exploited. We carried out some
imaging procedures with a view to pick the ones who were the better adapted to biological imaging. In order to take
advantage of the sensitivity of the waves to ionic content of solutions and to cope with the high absorption of water
in this frequency range, we developed a new imaging technique based on total internal reflection phenomenon. This
technique gains its sensitivity from the measurement of the phase, while having an excellent transverse resolution
which is well suited when it comes to study thin biological objects such as neurons or cell layers.
Keywords : Terahertz ; Polarisation ; Imaging ; Biology ; Total internal reflection ; Ultrafast optics ; Noise ; Pump-
probe experiments.

